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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DE SALUD 
 
DOCTOR JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA, SECRETARIO DE SALUD, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 5, fracción IX y 24, fracción 
XXII de la Ley de Salud del Distrito Federal; 5, fracción I; 26, fracciones II y X; 33 Ter, fracción IX del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de 
Curación con Criterios de Transparencia, Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los 
Recursos, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico 
para el Primer Nivel de Atención Médica y para el Segundo y Tercer Nivel, el Catálogo de Insumos.  
 
Que para la adquisición de Insumos para la Salud, las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, 
entre los que se encuentra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, están sujetos a la 
observancia del Cuadro Básico para el Primer Nivel de Atención Médica y, para el Segundo y Tercer Nivel, del Catálogo de 
Insumos para la Salud, documento expedido por el Consejo de Salubridad General de conformidad con la Ley General en la 
materia. 
 
Que conforme a los Lineamientos Generales para la Adquisición de Material de Curación con Criterios de Transparencia, 
Legalidad, Eficiencia, Sustentabilidad, Honradez y Óptima Utilización de los Recursos del Gobierno del Distrito Federal, 
publicados el 24 de julio del 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,  resulta necesario para las instancias del Distrito 
Federal que no forman parte del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de un “Cuadro Básico y Catálogo 
Institucional de Material de Curación”, lo cual contribuirá a homogeneizar las políticas de adquisición de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y garantizar la 
eficiencia, sustentabilidad y óptima utilización de los recursos. 
 
Que la Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de julio del 2012. 
 
Que la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material de Curación se publicó de manera íntegra en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de Noviembre del 2013 y a partir de esa fecha se efectuaron dos actualizaciones, 
las que se incorporan a la Edición 2014, con la finalidad de tener actualizada la lista de material de curación para que los 
hospitales y unidades médicas adscritos al Gobierno del D.F., atiendan los problemas de salud de la población de la Ciudad 
de México. 
 
Que la Edición 2014 incluye las actualizaciones (inclusiones, modificaciones y exclusiones) que fueron analizadas a través 
del área competente de la Secretaría de Salud con la participación de especialistas de las Unidades Hospitalarias de la 
misma Secretaría. 
 
Que en atención a las anteriores consideraciones, emito el siguiente: 
 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO 
INSTITUCIONAL DE MATERIAL DE CURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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No. Genérico Clave Descripción Unidad de  

    Medida 
   Abatelenguas de madera, fabricados en madera  

1 Abatelenguas 060.004.0109 fina, puntas redondeadas, libre de astillas, largo   Env500pza 
   142.0 mm., ancho 18.0 mm.  

2 Aceites 060.016.0154 Aceite mineral para uso externo Env250ml 
     
   Lubricante para instrumental quirúrgico, de aceite  
 Aceites 060.016.0129 mineral, no pegajoso, sin silicón, soluble en agua  

3   no afecta los procesos de esterilización en vapor Envase de  
   oxido de etileno y plasma, evita el endurecimiento  4 litros. 
   de la caja, brinda un buen funcionamiento del   
   instrumental  
   Prolongador de Catéter de poliuretano 3 vías, extra   
   flexible, transparente y de bajo volumen muerto  

4 Adaptadores 060.166.S1364 vía 1, 2 y 3: diam. Int. 1.5mm, diam. Ext. 2.50mm Pieza 
   long. 10 cm, vol. Muerto 0.30 ml, flujo170 con   
   bioconector en cada via y clamps de seguridad  
   Kit de adaptadores para proporcionar   
   nebulización en línea a una neonatos: 1) con   

5 Adaptadores 060ADK01.SS02 tubo corrugado de 10 mm de diámetro. 2) con Juego 
   longitud total de 6 a 12pulgadas 3) conector al”  
   nebulizador de 18 en “T neonatal estándar de 10   
   mm  
   Adaptador de tipo cola de ratón 1) con rosca   

6 Adaptadores 060.ADS01.SS02 diss interna en un extremo 2) cuerpo verpo tipo  Pieza 
   espiga en el otro extremo3) desechable  
   Barrera protectora en forma de espiral, que   
   combina gruesa en el polisobutileno-estireno-  
   isopreno-estireno, adherentes, carboxilmetil   

7 Adaptadores 060.603.0072 celulosa sódica e hidrocoloides, redonda, mas Pieza 
   centro, convexa ligera de 5 mm recortable de   
   15-43 mm., con aro de ensamble de 60 mm.,   
   con aros para sujeción de cinturón.  
   Prolongador de catéter de poliuretano 2 vías,   
   extra-flexible, transparente y de bajo volumen   

8 Adaptadores 060.166.S1264 muerto.Vía 1 y 2: diam. Int. 1.5 mm, diam ext.  Pieza 
   2.50 mm, Long. 10 cm, vol. muerto 0.30 ml,   
   flujo 170 con bionector en cada vía y clamps de   
   seguridad  
   Prolongador de catéter de poliuretano 3 vías,   
   extra-flexible, transparente y de bajo volumen   

9 Adaptadores 060.166.S1364 muerto.Vía 1, 2 y 3: diam. Int. 1.5 mm, diam  Pieza 
   ext. 2.50 mm,long. 10 cm, vol. muerto 0.30 ml,   
   flujo 170 con Bionector en cada vía y clamps de   
   seguridad  
   Barrera protectora en forma de espiral, que   
   Combina poliisobutileno, estireno-isopreno-  
   adherentes, carboximetil celulosa sódica e  

10 Adaptadores 060.603.0071 hidrocoloides, redonda, más gruesa en el centro, Pieza 
   plana recortable de 10-55mm con aro de   
   ensamble de 60mm con aros para sujeción de   
   cinturón  
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11 Adaptadores 060.859.S270-1 Dispositivo protector de puerto de un solo uso, Caja con 

   estéril, contiene alcohol isopropilico al 70% 270 piezas. 
   set con adaptador para jeringa, mini volumétrico  

12 Adaptadores 060.820.0250 para administración de fluidos en micro dosis de  Pieza 
   volumen residual de 0.8 ml, volumen de purgado   
   de 6 ml o menos, de 250 cm de largo   
   Set de extensión de catéter con una válvula de   

13 Adaptadores 060.820.0211 acceso sin aguja, adaptador de extensión luer lock, Pieza 
   volumen de purgado aproximado 1 ml, libre de   
   DEHP, longitud aproximada 21 cm  
   Set de extensión de catéter tipo Y, con dos valvu-  

14 Adaptadores 060.166.0152 las de acceso sin aguja, adaptador de extensión luer Pieza 
   lock, volumen de purgado aproximado 1 ml, libre   
   de DEHP, longitud aproximada 15.2 cm  
   Adhesivo para piel, a base cianoacrilato de n-butilo Caja con 

15 Adhesivos 060.543.0455 cada ampolleta contiene 0.15 ml, cada 0.15 ml  10 
   contiene cianoacrilato de n-butilo 99.8% D&C ampolletas 
   violeta #2 0.008%  
   Tipo Huber, angulada a 90º, de acero   

16 Agujas 060.040.0865 inoxidable, para utilizarse con las claves  Pieza 
   060.303.0123 y 060.167.8782, longitud 19.1   
   mm, calibre 20 G.  
   Tipo Huber, angulada a 90º, de acero   

17 Agujas 060.040.0873 inoxidable, para utilizarse con las claves  Pieza 
   060.303.0123 y 060.167.8782, longitud 31.8   
   mm, calibre 20 G.  

18 Agujas 060.040.9262 Para biopsia, reesterilizables. Tipo: Jamshidi. Pieza 
   Longitud: 4 cm,  Calibre: 15 G.  

19 Agujas 060.040.0790 Para biopsia, reesterilizables. Tipo: Jamshidi. Pieza 
   Longitud: 10 cm,  Calibre: 11 G.  

20 Agujas 060.040.9049 Para biopsia, reesterilizable, tipo Osgood,  Pieza 
   longitud 3.3 cm, calibre 16 G.  
   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra   

21 Agujas 060.040.3760 de plástico. Desechables. Longitud 16 mm  Env100pza 
   Calibre 25 G.   
   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra   

22 Agujas 060.040.3711 de plástico. Desechables. Longitud 32 mm  Env100pza 
   Calibre 20G.  
   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra   

23 Agujas 060.040.3745 de plástico. Desechables. Longitud 32 mm  Env100pza 
   Calibre 21G.  
   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra   

24 Agujas 060.040.3786 de plástico. Desechables. Longitud 32 mm  Cja100Pza 
   Calibre 22 G.  
   Hipodérmicas. Con pabellón luer lock hembra   

25 Agujas 060.040.3729 de plástico. Desechables. Longitud 38 mm  Env100pza 
   Calibre 20G.  
   Agujas hipodérmicas. Con pabellón luer lock  Caja con 

26 Agujas 060.040.3729-1 hembra de plástico. Desechables. longitud 40  100 piezas. 
   mm calibre 18 g.  

27 Agujas 060.040.0121 Para biopsia, reesterilizable. Tipo: Osgood.  Pieza 
   Longitud: 3.3 cm,  Calibre: 18 G  
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   Intraosea, incluye: estilete, cánula, dispositivo   

28 Agujas 060.040.SS19 para el control de la profundidad, para  Pieza 
   administrar líquidos o medicamentos, calibre 14   
   G.  
   Intraosea, incluye: estilete, cánula, dispositivo   

29 Agujas 060.040.SS21 para el control de la profundidad, para  Pieza 
   administrar líquidos o medicamentos, calibre 18   
   G.  
   Aguja para toma de muestra neonatal por goteo,   

30 Agujas 060.040.S406 Longitud17 mm 23 g. y aleta lateral fácil para  Pieza 
   identificación visual.  

31 Algodones 060.058.0153 En láminas, enrollado o plisado. Paquete 
    con 300 g. 

32 Algodones 060.904.0100 En Torundas. Bolsa con 
    500 g. 
 Antisépticos   Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v  Caja con 

33 y germicidas 060.066.S105 en alcohol isopropilico al 70% con tinta naranja. 25 piezas. 
   Estéril y desechable. envase con 10.5 ml.  
 Antisépticos  060.082.2701 Aplicador de 1.5 ml. impregnado de clorhexidina al Pieza 

34 y germicidas  2% y alcohol isopropilico al 70%, para curación de  
   catéteres.  
   Gel de uso tópico, auxiliar para la prevención y Tubo con 

35 Antisépticos 060.066.SS124 tratamiento de lesiones infecciosas de la piel, 60 g. de 
 y germicidas  contiene dialil oxido de disulfuro modificado 0.008  gel 
   g. c.b.p. 100 g.  
   Solución desinfectante, antiséptica, esterilizante y  
 Antisépticos  sanitizante, para higiene preventiva, prevención y Frasco 

36 y germicidas 060.066.SS24 tratamiento en infecciones en la piel, contiene dialil atomizador 
   oxido de disulfuro modificado 0.008 g. c.b.p. 100  de 240 ml. 
   ml.  
   Solución desinfectante, antiséptica, esterilizante y  
 Antisépticos y  sanitizante, para higiene preventiva, prevención y Garrafa con 

37 germicidas 060.066.SS50 tratamiento en infecciones en la piel, contiene dialil 5 litros 
   oxido de disulfuro modificado 0.008 g. c.b.p. 100   
   ml.  
 Antisépticos  Aplicador de 0.67 ml. de clorhexidina al 2% y  

38 y germicidas 060.082.2701-1 alcohol isopropilico al 70%, para curación de  Pieza 
   catéteres.  
   Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina   
   de 0.5 al 1%, alcohol etílico o isopropilico, entre   
   60-80%, y agentes emolientes, como complemento   

39 Antisépticos y 060.066.1011 para el lavado quirúrgico y médico, no requiere de Envase con 
 germicidas  enjuague, cepillado, ni secado, con dispensador 500 ml. 
   reusable que evita el contacto con la piel una vez  
   recibido el antiséptico y proporcionado con el  
   fabricante cuando se deteriore.  
 Antisépticos  Solución con gluconato de clorhexidina al 2% en Envase con 

40 y germicidas 060.066.1060 alcohol isopropilico al 70%, antiséptico de la piel, 26 ml 
   envase estéril y desechable.  
 Antisépticos 060.066.1060-1 Solución con gluconato de clorhexidina al 2% en Envase 

41 y germicidas  alcohol isopropilico al 70%, antiséptico de la piel, de 40 ml 
   envase  estéril y desechable  

42 Antisépticos 060.066.1052 Solución de gluconato de clorhexidina al 2% p/ven Envase con 
 y germicidas  alcohol isopropilico al 70 %con tinta naranja. 3 ml 
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 Antisépticos 060.066.1053 Solución de clorhexidina al 2%, ingredientes  Envase con 

43 y germicidas  activos: gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol  120 ml 
   isopropilico al 70%efecto prolongado.  
 Antisépticos 060.066.0140 solución antiséptica de superoxidacion para desin- Envase de  

44 y germicidas  fección contra bacterias, virus y hongos, no irritan- 240 ml. 
   te y no toxico.  
 Antisépticos 060.066.0141 solución antiséptica de superoxidacion para desin- Envase de  

45 y germicidas  fección contra bacterias, virus y hongos, no irritan- 5 Lts. 
   te y no toxico.  

46 Antisépticos 060.034.0103 Agua oxigenada en concentración del  2.5 a 3.5 %. Env480ML 
 y germicidas    

47 Antisépticos 060.066.0773 Alcohol desnaturalizado Env20Lto 
 y germicidas    

48 Antisépticos 060.066.0666 Iodopovidona, solución. Cada 100 ml. Contienen: Env3.5Lto 
 y germicidas  Iodopovidona 11 g, equivalente a 1.1 g de yodo.  
   Solución concentrada esterilizante en frio para   
   preparar glutaraldehido al 8.5%, ± 0.5%,   

49 Antisépticos 060.066.0880 tensioactivo no iónico ni cationico, 2.0% ± 0.8% y  Envase con 
 y germicidas  perfume sin formol. Frasco con un litro y  6 frascos 
   dosificador de20 ml integrado  

50 Antisépticos 060.066.SS09 Antiséptico para conductos radiculares  Frasco c/9 
 y germicidas  paramonoclorofenol. ml. 
   Gel antiséptico para manos que no requiere   

51 Antisépticos 060.066.0906 enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de  Env500ml. 
 y germicidas  60–80% w/w; adicionado con humectantes y  
   emolientes; hipoalergénico.  
   Gel antiséptico de superoxidacion de amplio es- Tubo con  

52 Antisépticos 060.066.0142 pectro con efecto hemostático, para desinfección de  240 g. 
 y germicidas  heridas leves y moderadas, contra bacterias, virus  
   no irritante y no toxico  

53 Aplicadores 060.082.0104 Con algodón. De madera Env1Env 
     

54 Aplicadores 060.082.0054 Aplicadores de Madera sin algodón.  Caja con 
    150. 
   Apósito de espuma altamente absorbente con la  
   Tecnología de suave silicona, Consiste una capa de  
   contacto de suave silicona, una esponja de   

55 Apósitos 060.088.S4399 poliuretano absorbente hidrofilica y una película Caja con 
   termoplástica de respaldo permeable al vapor de 5 piezas. 
   agua e impermeable al agua. Absorbe exudado  
   efectivamente utilizando vendajes de compresión y  
   minimiza el riesgo de la maceración perilesional y  
   la erosión. Tamaño 15x15 cm.  
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   Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial,  
   altamente absorbente con la tecnología de suave  
   silicona, flexible, con sulfato de plata (Ag2S04) y  
   carbón activado. Consiste de una película de  
   respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja caja con 
56 Apósitos 060.088.S7400 de poliuretano hidrofilica con plata y una capa de 5 piezas. 
   contacto delgada de silicona. Contiene una   
   concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de plata, lo   
   que confiere un potente efecto antimicrobiano  
   inmediato desde los primeros 30 minutos y su  
   liberación de la plata mantiene un efecto sostenido  
   hasta 7 días. Tamaño 20x20 cm.  
   Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial,  
   altamente absorbente con la tecnología de suave  
   silicona, flexible, con sulfato de plata (Ag2S04) y  
   carbón activado. Consiste de una película de  
   respaldo de poliuretano termoplástica, una esponja  
57 Apósitos 060.088.S7500 de poliuretano hidrofilica con plata y una capa de Caja con 
   contacto delgada de silicona. Contiene una 2 piezas. 
   concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de plata, lo  
   que confiere un potente efecto antimicrobiano  
   inmediato desde los primeros 30 minutos y su  
   liberación de la plata mantiene un efecto sostenido  
   hasta 7 días. Tamaño 20x50 cm.  
   Apósito de esponja con bordes adherentes, todo en   
   uno, con la tecnología de suave silicona, en forma   
   de corazón que se adapta de manera anatómica a la  
   zona sacral. Consiste de una película de   
   Poliuretano color crema que es permeable al vapor   
   e impermeable al agua, barrera frente a virus y   
58 Apósitos 060.088.S2400 bacterias (>25 mm). Contiene además 4 capas Caja con  
   adicionales que incluyen: 1- una almohadilla  5 piezas. 
   absorbente de tres diferentes tipos de fibras: fibras   
   de poliacrilato súper absorbentes, fibras de algodón   
   y fibras integradas. 2- Capa no tejida hecha de   
   poliéster viscoso. 3- Esponja de poliuretano y 4-   
   Capa de contacto de silicona. Tiempo de uso 7 días  
   tamaño 23x23 cm.  
   Apósito esponja antimicrobial, todo en uno, con   
   bordes adherentes, con la tecnología de la suave   
   silicona, en forma de corazón que se adapta de   
   manera anatómica a la zona sacral. Contiene   
   Sulfato de plata aprox. 1.2 mg Ag/cm²(Ag2S04) y  
   carbón activado. Consiste de una película de  
   poliuretano color crema transluciente permeable al  
59 Apósitos 060.088.S2490 vapor e impermeable al agua, provee una barrera caja con  
   frente a virus y bacterias (>25 mm). Contiene 4 5 piezas. 
   capas que incluyen: una capa superior no tejida gris  
   de tres diferentes fibras: fibras de poliacrilato súper  
   absorbentes, fibras de algodón y fibras integradas.  
   2- Esponja de poliuretano con sulfato de plata  
   comprimida 3- Película de poliuretano para la   
   distribución y diferenciación. 4- Capa de contacto   
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   de silicona. Tiempo de uso 7 días tamaño 23x23   
   cm  
   Capa de contacto transparente polietileno no  
   traumática de estructura mallada con adhesivo de  
   suave silicona, flexible, autoadherente en una sola   
60 Apósitos 060.088.S9500 cara, hipoalergénico, sella los bordes de la herida, caja con 
   evitando así que el exudado se filtre hacia la piel 10 piezas 
   circundante y minimizando el riesgo de maceración  
   tamaño 10 x 18 cm  
   Apósito estéril de poliéster absorbente sin tejer,   
61 Apósitos 060.088.S5780 suave, de viscosidad sódica impregnada con  caja con 
   cloruro de sodio, puede cortarse para adaptar el  30 piezas 
   apósito al tamaño que prefiera. Medidas 3" x 3".  
   Apósito de esponja de poliuretano antimicrobial,  
   altamente absorbente con la tecnología de suave  
   silicona, flexible, amoldable diseñado para   
   adaptarse a cualquier tamaño del talón. Flexible,  
   contiene sulfato de plata (Ag2S04) y carbón   
   activado. Consiste de una película de respaldo de  
62 Apósitos 060.088.S8390 poliuretano termoplástica, una esponja de  caja con  
   poliuretano hidrofilica con plata, una capa de  5 piezas. 
   contacto delgada de silicona. Contiene una   
   concentración de 1.2mg/cm2 de sulfato de plata, lo  
   que confiere un potente efecto antimicrobiano  
   inmediato desde los primeros 30 minutos y su  
   liberación de la plata mantiene un efecto sostenido  
   hasta 7 días. Tamaño 15x22 cm.  
   Apósito para terapia de presión negativa  Kit 
   abdominal, esponja de poliuretano grado médico,   
   azul, hidrofóbico, contiene 2 esponjas recortadas   
63 Apósitos 060.088.CE01-1 ovaladas,1 lamina protectora visceral no adherente  
   micro perforada de doble capa, con poliuretano  
   encapsulado 1 esponja encapsulada en lamina  
   antiadherente, 1 conector sensatrac regulador de  
   presión y de alarmas, y 4 láminas adhesivas.  
   Apósito para terapia de presión negativa para  Kit 
   mano. esponja de poliuretano grado médico, negro,  
64 Apósitos 060.088.CE02-1 hidrofóbico, contiene 2 esponjas con forma de   
   mano y separador de dedos de 10 x 7.5 x 3.2 cm,  
   1 conector sensatrac regulador de presión y de   
   alarmas y 1 bolsa adhesiva.  
   Apósito de plata para terapia de presión negativa  Kit 
   chico. esponja de poliuretano grado médico, gris,  
65 Apósitos 060.088.CE03-1 hidrofóbico, contiene 1 esponja de 10cm x7.5cm x  
   3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de presión y  
   de alarmas y 1 lamina adhesiva.  
   Apósito de plata para terapia de presión negativa Kit 
   mediano. esponja de poliuretano grado médico,  
66 Apósitos 060.088.CE04-1 gris hidrofóbico, contiene 1 esponja de 18 cm  
   x 12.5 cm x 3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador  
   de presión y de alarmas y 2 láminas adhesiva.  
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   Apósito de plata para terapia de presión negativa  
   grande. esponja de poliuretano grado médico, gris  
67 Apósitos 060.088.CE05-1 ,hidrofóbico, contiene 1 esponja de 25.6 cm x 15  Kit 
   cm x3.2 cm, 1 conector sensatrac regulador de   
   presión y de alarmas y 2 láminas adhesivas.  
   Apósito blanco para terapia de presión negativa,   
68 Apósitos 060.371.CE01-1 chico. esponja de alcohol polivinilico, blanca, Pieza 
   pre humedecida en agua estéril, de 10 cm x 7.5 cm  
   Apósito blanco para terapia de presión negativa,  
69 Apósitos 060.371.CE02-1 chico. esponja de alcohol polivinilico, blanca, Pieza 
   pre humedecida en agua estéril, de 10 cm x 15 cm.  
   Apósito de nylon bañado en plata, rollo, contiene  
   546 mg por cada 100 cm2 de textil adherente,  
70 Apósitos 060.088.S405-1 proporciona una barrera antimicrobiana a través de Pieza 
   liberación de iones de plata sostenida durante 7   
   días, medidas 4\" x 66\".  
71 Apósitos 060.088.0835-1 Apósito de barrera antimicrobiana con plata  Caja con 
   nanocristalina rollo de 10 x 120 cms. 6 piezas 
   Transparentes, microporosos, autoadheribles,   
72 Apósitos 060.088.0025 y desechables. Medidas 10.0 a 10.16 cm x 12.0 a  Env50Pza 
   14.0 cm. Envase con 50 piezas.  
   Apósito cuadrado, suajado con bordes reforzados,  
   ventana transparente, marco de aplicación, 2 cintas  
73 Apósitos 060.088.0017 estériles de tela no tejida, etiqueta de registro y  Env50Pza 
   libre de látex, medidas de 7 cm x 8.5 con hendidura  
   que se adapta al catéter.  
   Transparente de poliuretano, con soporte de papel Envase con 
74 Apósitos 060.088.0017-1 satinado y marco de aplicación, semipermeables, 50 piezas. 
   con etiqueta de registro, medidas 6 cm X 7 cm.  
   De Nylon trenzado y sellado al calor, contiene  
75 Apósitos 060.088.0728 tejido de carbón activado impregnado con plata, Pieza 
   medidas 10.5 x 19 cm  
76 Apósitos 060.088.0827 Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. Envase con 
   10 cm x 10 cm a 20 cm. 12 piezas. 
77 Apósitos 060.088.0835 Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable.  Envase con 
   40 cm x 20 cm a 40 cm. 6 piezas. 
   Apósito de nylon bañado en plata, contiene 546 mg   
   cada100 cm2 de textil adherente, proporciona una  
78 Apósitos 060.088.S402 barrera antimicrobiana a través de liberación de  Pieza 
   iones de plata sostenida durante 7 días, medidas 4"   
   x 66".  
   Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas, extra  
79 Apósitos 060.088.0652 delgado, auto adherible. Estéril. tamaño: de 10.0  Pieza 
   cm x 0.6 cm x 10.0 cm x 0.6 cm. pieza  
80 Apósitos 060.697.S001 Gel amorfo y viscoso contiene agua, glicerina y Caja con 
   ácido hialuronico, no estéril, tubo con 89 ml 12 piezas 
   Apósito de alginato de calcio y sodio, con tallo de Caja con 
81 Apósitos 060.088.S940 algas marinas, altamente absorbente, en forma de 5 piezas. 
   mecha de 30cm x 0.5 cm, 2 g  
   Apósito de alginato de calcio y sodio, con tallo de  Caja con 
82 Apósitos 060.088.S939 algas marinas, altamente absorbente, en forma de  5 piezas. 
   apósito de 10 cm x 20 cm.  
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   Apósito extra delgado con polisobutileno, pectina,  
   carboximetilcelulosa, eva, espuma de cloruro de Caja con 
83 Apósitos 060.088.S921 polivinilo, espesor 0.46 ml, barrera cutánea 5 piezas. 
   traslucida, autoadherible, empaque estéril y guía de  
   medición tamaño 10 x 10 cm  
   Apósito adhesivo con estructura porosa, poliéster  
   elástico y poroso, revestido con un adhesivo no    
   agresivo de poliacrilato, puede recortarse al tamaño  Caja con  
84 Apósitos 060.088.S1099 deseado, puede usarse en una amplia variedad de 1 pieza 
   situaciones que requieran fijación, incluyendo fija-  
   ción de apósitos, compresas, catéteres y cánulas  
   tamaño 10 cm x 10 mts.  
   Apósito antimicrobiano en gel, de amplio espectro,   
85 Apósitos 060.088.S086 para la eliminación de infecciones y biopelicula en Pieza 
   heridas, con efecto desbridante, isotónico con.  
   0.057% de NaCIO y 0.85% de NaCI, tubo de 86 g  
   Apósito de esponja antimicrobial, todo en uno, con   
   bordes adherentes, con la tecnología de suave sili-  
   cona, contiene una concentración de 1.2 mg/cm2   
   de sulfato de plata y carbón activado, consiste en  
   una película de poliuretano color crema traslucien-  
   te, permeable al vapor e impermeable al agua, pro-  
86 Apósitos 060.088.S5690 veé una barrera frente a virus y bacterias, contiene Caja con  
   4 capas que incluyen una capa superior no tejida 5 Piezas 
   gris de tres diferentes fibras: fibra de poliacrilato  
   súper absorbentes, fibras de algodón y fibras inte-  
   gradas, 2 esponja de poliuretano con sulfato de pla-  
   ta comprimida, 3 película de poliuretano para la   
   distribución y diferenciación 4 capa de contacto de  
   silicona, tiempo de uso 7 días, tamaño 15x20 cm  
   Apósito de esponja antimicrobial, todo en uno, con   
   bordes adherentes, con la tecnología de suave sili-  
   cona, contiene una concentración de 1.2 mg/cm2   
   de sulfato de plata y carbón activado, consiste en  
   una película de poliuretano color crema traslucien-  
   te, permeable al vapor e impermeable al agua, pro-  
87 Apósitos 060.088.S5390 veé una barrera frente a virus y bacterias, contiene Caja con  
   4 capas que incluyen una capa superior no tejida  5 Piezas 
   gris de tres diferentes fibras: fibra de poliacrilato  
   súper absorbentes, fibras de algodón y fibras inte-  
   gradas, 2 esponja de poliuretano con sulfato de pla-   
   ta comprimida, 3 película de poliuretano para la   
   distribución y diferenciación 4 capa de contacto de  
   silicona, tiempo de uso 7 días, tamaño 10x10 cm  
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   Apósito de esponja auto adherente todo en uno, con   
   con la tecnología de suave silicona, consiste de una  
   película de poliuretano color crema que es permea-  
   ble al vapor e impermeable al agua, barrera frente a  
   virus y bacterias contiene además 4 capas adicio-  
   nales que incluyen: 1 una almohadilla absorbente  
88 Apósitos 060.088.S5300 de 3 diferentes tipo de fibras: fibras de poliacrilato  Caja con  
   súper absorbentes, fibras de algodón y fibras inte- 5 Piezas 
   gradas, las funciones de esta capa es mantener el    
   exudado en la parte superior del apósito fuera de la  
   herida, 2 capa no tejida hecha de poliéster viscoso  
   su función es distribuir el exudado, 3 esponja de   
   poliuretano, su función es la absorción del exudado  
   y  capa de contacto de silicona. Tamaño 10x10 cm  
   Apósito de esponja auto adherente todo en uno, con   
   con la tecnología de suave silicona, consiste de una  
   película de poliuretano color crema que es permea-  
   ble al vapor e impermeable al agua, barrera frente a  
   virus y bacterias contiene además 4 capas adicio-  
   nales que incluyen: 1 una almohadilla absorbente  
89 Apósitos 060.088.S5800 de 3 diferentes tipo de fibras: fibras de poliacrilato  Caja con  
   súper absorbentes, fibras de algodón y fibras inte- 5 Piezas 
   gradas, las funciones de esta capa es mantener el    
   exudado en la parte superior del apósito fuera de la  
   herida, 2 capa no tejida hecha de poliéster viscoso  
   su función es distribuir el exudado, 3 esponja de   
   poliuretano, su función es la absorción del exudado  
   y capa de contacto de silicona. Tamaño 10x20 cm  
   Apósito de esponja autoadherente todo en uno,  Caja con  
   tecnología de suave silicona, consiste de una peli- 5 Piezas 
90 Apósitos 060.088.S95200 cula de poliuretano color crema, permeable al va-  
   por e impermeable al agua, barrera frente a virus y   
   bacterias, medidas 7.5 x 7.5.  
   Apósito de esponja con bordes adherentes, todo en   
   uno, con la tecnología de suave silicona, en forma   
   de corazón, que se adapta de manera anatómica a  
   la zona sacral consiste en una película de poliureta-  
   no color crema trasluciente permeable al vapor e  
91 Apósitos 060.088.S2000 impermeable al agua, barrera frente a virus y bac- Caja con  
   terias, contiene además 4 capas adicionales que in- 5 Piezas 
   cluyen: 1 almohadilla absorbente de tres diferentes   
   tipos de fibras: fibras de poliacrilato súper absor-  
   bentes, fibras de algodón y fibras integradas, 2 ca-   
   pa no tejida hecha de poliéster viscoso. 3 esponja  
   de poliuretano y 4. Capa de contacto de silicona,  
   tiempo de uso 7 días, tamaño 18 x 18cm  
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   Apósito de esponja con bordes adherentes, todo en   
   uno, con la tecnología de suave silicona, en forma   
   de corazón, que se adapta de manera anatómica a  
   la zona sacral consiste en una película de poliureta-  
   no color crema trasluciente permeable al vapor e  
   impermeable al agua, barrera frente a virus y bac- Caja con  
92 Apósitos 060.088.S2400 terias, contiene además 4 capas adicionales que in- 5 Piezas 
   cluyen: 1 almohadilla absorbente de tres diferentes   
   tipos de fibras: fibras de poliacrilato súper absor-  
   bentes, fibras de algodón y fibras integradas 2 capa  
   no tejida hecha de poliéster viscoso 3 esponja de   
   poliuretano y 4 capa de contacto de silicona,   
   tiempo de uso 7 días, tamaño 23 x 23 cm.  
   Apósito de espuma altamente absorbente con la   
   tecnología de suave silicona, altamente amoldable,   
   diseñado para adaptarse a cualquier tamaño del   
   talón, consiste de una capa de contacto de suave   
93 Apósitos 060.088.S8100 silicona, una esponja de poliuretano absorbente  Caja con  
   hidrofilica y una película termoplástica de respaldo 5 piezas 
   permeable al vapor de agua e impermeable al agua,  
   absorbe exudado efectivamente utilizando un ven-  
   daje de compresión y minimiza el riesgo de mace-   
   ración perilesional y la erosión, tamaño 13x20 cm.  
   Apósito estéril absorbente de hidrofibras con algi-  
   nato de calcio antimicrobial altamente absorbente   
   para heridas de espesor parcial o completo con   
94 Apósitos 060.088.S5100 exudado moderado o altamente exudativas. Con   Caja con  
   una composición de acido guluronico, caborximetil   10 piezas 
   celulosa y plata iónica, promoviendo un ambiente  
   húmedo propicio para la cicatrización de la herida  
   tamaño 10x10 cm.   
95 Asas 060.046.SS01 Para Amigdalotomo Calibre 8. Bolsa con 
    12 piezas. 
96 Baberos 060.100.0011 De tela no tejida de rayón. Anatómico, autoajusta- Pieza 
   ble, desechable. Tamaño: adulto.  
   Bata para paciente, manga abombada, espalda total  
   mente abierta por el centro, con un par de cintas   
97 Batas 060.BD01.SS01 para el cierre de la misma, cuello redondo, largo Pieza 
   total de la bata 142 x 137 cm, de tela no tejida SMS  
   100%, polipropileno de 50 gms, no estéril.  
   Bata para cirujano, desechable, de tela no tejida a  
   base de celulosa 56% y poliéster 44%, talla grande  
   manga tipo rangla, terminada en puño de algodón   
   de 10 cm de largo, abierta completamente en la   
   parte trasera, con broche de velcro para el cierre de  
   cuello, a la altura de la cintura interna del lado de-   
98 Batas 060.231.0666 recho y una externa del lado izquierdo para el pri- Pieza 
   mer cierre, al frente a la altura de la cintura del la-  
   do izquierdo una cinta y del lado derecho en la par-  
   te trasera a la altura de la cintura otra cinta externa  
   para un segundo cierre, que asegura la esterilidad   
   en la espalda, con tarjeta de transferencia para tec-  
   nica cerrada, 1 toalla absorbente  de 43 x 31 cm pa-  
   ra el secado de manos y una envoltura de 45 x45   
   cm, paquete esterilizado con radiación gamma  
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99 Biberones 060.118.0052 De vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón  Pza1Pza 
   protector, capacidad 120 ml.   
100 Biberones 060.118.0102 De vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón Pza1Pza 
   protector, capacidad 240 ml.   
 Biberones 060.600.0057 Repuestos mamila de hule látex. Pza1Pza 
   Para enema. Capacidad 1500 ml con tubo transpor-  
   tador de 5.0 a 6.0 mm de diámetro interno,  128 cm  
   de longitud y dispositivo obturador de plástico para  
101 Bolsa 060.125.0236 control de flujo. El extremo proximal debe tener  Pza1Pza 
   la punta roma sin filos, un orificio  lateral cercano  
   a la punta lubricante y protector plástico   
   Desechable.  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con  
102 Bolsas 060.125.2653 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza 
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 7.5  x 23.0  x 4.0 cm (N° 6).  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con   
103 Bolsas 060.125.2679 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza  
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas  12.0 x 26.0 x 4.0  cm. (N°8)    
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con   
104 Bolsas 060.125.2760 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza 
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas  6.0 x 18.0 x 3.0  cm. (N°3).  
105 Bolsas 060.125.2828 Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: Env1000Pza  
   9.0 x 12.5 x 5.0 cm. (N° 13)  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con  
106 Bolsas 060.125.2836 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env250Pza 
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 25 x 38 x 8 cm (N°15)  
   Para urocultivo (niña). Estéril, de plástico grado  
   médico, forma rectangular, con capacidad de50 ml   
107 Bolsas 060.125.0244 y escala de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio en  Pza1Pza 
   forma de pera, 2.5 cm en su lado más ancho y 1 cm  
   en el más angosto. Área adhesiva de 45 x 60 mm.  
   Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado  
108 Bolsas 060.125.0228 médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml Pza1Pza 
   y escala de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio   
   redondo de30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm.  
   Para recolección de orina. Rectangular, elaborada a   
109 Bolsas 060.125.1879 base de cloruro de polivinilo, con graduaciones  Pza1Pza 
   cada100 ml y lectura cada 200 ml. Sistema cerrado.  
   Capacidad: 2000 ml.  
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   Bolsas de reanimación reusable Tamaño Neonatal,  
   de silicón, corrugada en toda su superficie,  
   autoinflable y desarmable totalmente para su  
   limpieza y esterilización en vapor y glutaraldehido,  
   válvula  de re inhalación de baja resistencia  
   espiratoria, esterilizable con conexión para   
   oxígeno, conector para paciente de 15/22 ml y para  
110 Bolsas 060.110.SS03 aire de 6 mm, resistencia inspiratoria máxima de Pieza 
   2.9 cm de agua por segundo a 60 litros por minuto,  
   válvula de sobrepresión desarmable y calibrada a   
   40 cm de agua, mascarilla transparente reusable,   
   inflable y esterilizable, con colchón en todo el   
   borde, en tres tamaños número 00 para prematuro,  
   0 neonatal y 1 lactante. Reservorio de oxigeno con  
   capacidad 2500 ml y bolsa de 300 ml o menor.  
   Bolsas de reanimación reusable, Tamaño   
   Pediátrica, de silicón, corrugada en toda su   
   superficie, autoinflable y desarmable totalmente   
   para su limpieza y esterilización en vapor y  
   glutaraldehido, válvula de reinhalación de baja  
   resistencia espiratoria, esterilizable con conexión  
   para oxígeno, conector para paciente de 15/22 ml  
111 Bolsas 060.110.SS02 y para aire de 6 mm, resistencia inspiratoria   
   máxima de 2.9 cm de agua por segundo a 60 litros  Pieza 
   por minuto y resistencia espiratoria máxima de 2.9   
   cm de agua por segundo a 60 litros por minuto,  
   válvula de sobrepresión desarmable y calibrada a40  
   cm de agua, mascarilla transparente reusable,   
   inflable y esterilizable con colchón en todo el   
   borde, en  tres tamaños número 1 para lactante, 2   
   preescolar y 3 escolar. Reservorio de oxígeno con   
   capacidad2500 ml y bolsa de 500 o mayor.  
   Bolsas de reanimación reusable tamaño adulto de   
   silicón, corrugada en toda su superficie autoinflable   
   y desarmable totalmente para su limpieza y  
   esterilización en vapor y glutaraldehido, válvula de  
   reinhalación de baja resistencia espiratoria, con  
   conexión para oxígeno, conector para paciente de  
   15/22 ml. y para aire de 6 mm, resistencia  
112 Bolsas 060.110.SS01 inspiratoria máxima de 2.9 cm de agua por segundo  Pieza 
   a60 litros por minuto y resistencia espiratoria   
   máxima de 2.9 cm de agua por segundo a 60 litros   
   por minuto, válvula de sobrepresión desarmable y   
   calibrada a 40 cm de agua mascarilla transparente   
   reusable, inflable y esterilizable con colchón en   
   todo el borde, en dos tamaños número 4 y 5,  
   reservorio de oxígeno con capacidad 2500 o  
   mayor y bolsa de 1500 o mayor.  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con  
113 Bolsas 060.125.2711 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza  
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 7.5 x 48.0 x 4.0 cm (N° 11).  
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   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con   
114 Bolsas 060.125.2877 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza 
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 18.0 x 33.0 x  6.0 cm (N° 12).  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con  
115 Bolsas 060.125.2869 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env1000Pza  
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 11.0  x 18.0  x 4.0 cm  (N° 14).  
   Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con  
116 Bolsas 060.125.2844 gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; Env250Pza 
   con reactivo químico impreso y sistema de   
   apertura. Medidas 32.0 x 62.0 x 12.0 cm (N° 17).  
   Para alimentación parenteral, neonatal, de 250 ml,  
117 Bolsas 060.125.3925 estéril, de etilvinil acetato, con escala de medición Pza1Pza 
   cada 50 ml, sistema de llenado, sitio de inyección,  
   sistema obturador y asa para colgar.  
   Para alimentación parenteral pediátrica, de 500 ml  
   de etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada  
   para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con  
   cápsula de inyección para medicamentos, con  
118 Bolsas 060.125.0038 conexión luer lock para el sistema de llenado, con Pza1Pza 
   pinza para sellado hermético, con escala de   
   medición cada 50 ml, sistema para llenado de tres  
   vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a  
   sus extremos distales y con un filtro para entrada   
   de aire en la bureta y pinzas para interrupción de  
   flujo y asa para colgar. Estéril.  
   Para ileostomía o colostomía autoadherible, Pieza 
   tamaño neonatal, de plástico grado médico, suave,  
   transparente a prueba de olor, drenable, en forma   
   de botella de 21.5 x 8.6 cm, con pinza de   
   seguridad, mecanismo de cierre, con protector de   
119 Bolsas 060.125.3917 piel integrado a base de carboximetilcelulosa,   
   sódica con adhesivo, con guía recortable que   
   permite abrir orificio para el estoma a diferentes   
   medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de   
   la bolsa deberá tener protector que evite la  
   irritación de la piel.  
   Para alimentación parenteral, para adulto, de 3 Pieza 
   litros, estéril, atoxica, de etil vinyl acetato, con  
   capsula de inyección para medicamentos, con  
   conexión luer lock para el sistema de llenado, con  
120 Bolsas 060.125.3545 pinza paras sellado hermético, con escala de  
   medición cada 10 ml. sistema de llenado de tres  
   vías con catéter luerlock a la bolsa, bayonetas a sus  
   extremos distales, con filtro para entrada de aire, en  
   cada una de las bayonetas, pinzas para interrupción  
   de flujo y asa para colgar.  
   Balón respiratorio. De látex color negro, electro-  
121 Bolsas 060.125.0319 conductor, con dos pliegues, para maquina de anes- Pieza 
   tesia. Diámetro interno del cuello de la bolsa 22   
   mm, capacidad 0.5 litros.  
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   Balón respiratorio. De látex color negro,  
122 Bolsas 060.125.1010 electroconductor, con dos pliegues, para maquina Pieza 
   de anestesia. Diámetro interno del cuello de la   
   Bolsa22 mm, capacidad 1.0 litro.  
   Balón respiratorio. De látex color negro,  
123 Bolsas 060.125.1028 electroconductor, con dos pliegues, para maquina Pieza 
   de anestesia. Diámetro interno del cuello de la   
   bolsa 22 mm, capacidad 1.5 litros.  
   Balón respiratorio. De látex color negro,  
124 Bolsas 060.125.1036 electroconductor, con dos pliegues, para maquina Pieza 
   de anestesia. Diámetro interno del cuello de la.  
   bolsa22 mm, capacidad 2.0 litros  
   Balón respiratorio. De látex color negro,  
125 Bolsas 060.125.1044 electroconductor, con dos pliegues, para maquina Pieza 
   de anestesia. Diámetro interno del cuello de la   
   bolsa22 mm, capacidad 2.5 litros.  
   Bolsa para urostomia 375 ml, para el sistema   
   colector de2 piezas, transparente, con aro móvil y   
126 Bolsas 060.125.0011 clic audible de seguridad para ensamble de 60 mm, Pieza 
   con tela no tejida de poliéster en cara posterior, con  
   válvula antirreflujo y pivote corrugado de plástico  
   que evita fugas y permite salida de orina  
   Bolsa para colostomía e ileostomía pediátrica,   
   abierta, transparente, corrugada, con tela no tejida   
   de poliéster en cara interna, con barrera protectora  
127 Bolsas 060.125.0583 que combina polisobutileno, estireno-isopropeno- Pieza 
   estireno, adherentes, caboximetil celulosa sódica e  
   hidrocoloides, redonda, plana, flexible, recortable   
   de10 mm hasta 70 mm, con pinza adherible para   
   cierre  
   Bolsa para colostomía e ileostomía adulto, abierta,  
   transparente, corrugada, con tela no tejida de  
   poliéster en cara interna, con barrera protectora que  
128 Bolsas 060.125.0584 Combina poliisobutileno, estireno-isopropeno- Pieza 
   estireno,adherentes, carboximetil celulosa sódica e  
   hidrocoloides, redonda, plana, flexible, recortable  
   de 10 mm hasta 70 mm, con pinza adherible para  
   cierre.  
   Bolsa de 2 piezas para colostomía e ileostomía  
   adulto, drenable, transparente, conformada por 4  
   capas de plástico cloruro de polietileno tratado,  
129 Bolsas 060.125.0585 estireno acetato de vinilo, polivinilo di cloruró, anti Pieza 
   olor, etileno acetato de vinilo, con aro móvil y clic  
   audible de seguridad de ensamble de 60 mm, con   
   tela no tejida de poliéster en cara interna, con pinza  
   adherible para cierre.  
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   Bolsa para ileostomía o colostomía tamaño adulto  
   autoadherible elaborada con dos películas plásticas  
   grado medico suave transparente, a prueba de olor   
   y sonido (Acetato de vinil etileno y cloruro de  
   Polivinilideno) y confort panel. Drenable en forma  
   de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más  
   angosta con cuello de 6 a 9 cm y 3.0 a 6.2 cm de  
130 Bolsas 060.125.0582-1 largo con pinza de seguridad o mecanismo de  Pieza 
   Cierre,con Barrera protectora de piel integrado a  
   base de Gelatina Pectina y carboximetilcelulosa  
   sódica con adhesivo con guía recortable que   
   permita abrir orificio para el estomago a diferentes  
   medidas que van de 19 a 64 mm la cara interna  
   deberá tener un protector que evite la irritación de  
   la piel.  
   Bota quirúrgica de tela no tejida de 100%  
   polipropileno, tipo de SMS de 35 g/cm² mínimo,  
131 Botas 060.130.0015 impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, Par1Par 
   antiestática,  con dos cintas de sujeción.   
   Desechable.  
132 Brazaletes 060.132.0054 Para identificación. De plástico, adulto. Pza1Pza 
     
133 Brazaletes 060.132.0203 Para identificación. De plástico, Infantil. Pza1Pza 
     
134 Cal 060.157.0104 Sodada con indicador. Lta16Kg 
     
 Campos  Impregnados o no con iodopovidona en una de sus  
135 Quirúrgicos 060.155.0155 caras. En empaque individual. Estériles y  Env10Pza 
   desechables de 15 x 20 cm.  
 Campos   Impregnados o no con iodopovidona en una de sus  
136 quirúrgicos 060.155.0304 caras. En empaque individual. Estériles y Env10Pza 
   desechables de 60 x 35 cm.  
 Campos   Impregnados o no con iodopovidona en una de sus  
137 quirúrgicos 060.155.0015 caras. En empaque individual. Estériles y Env10Pza 
   desechables de 90 x 45 cm.  
   Cánula endotraqueal con vía lateral independiente   
   para la administración de surfactante directo en el  
138 Cánulas 060.166.S630 orificio distal de la cánula, 3.0 mm de diámetro in- Pieza 
   terno, longitud 165 mm, de PVC transparente,    
   radio opaca, bisel 37°, adaptador 15 mm, con canal  
   de irrigación de 0.65 mm de diámetro.  
139 Cánulas 060.167.3726 Para drenaje torácico. Con marca radiopaca.  Pieza 
   Longitud: 45 cm  Calibre 28 Fr.  
   Para aspiración manual endouterina, de polietileno   
140 Cánulas 060.166.0582 flexible, estéril y desechable. Diámetro: 7 mm Pieza 
   color café claro.  
   Para aspiración manual endouterina, de polietileno   
141 Cánulas 060.166.0590 flexible, estéril y desechable. Diámetro:8 mm Pieza 
   color marfil.  
   Para aspiración manual endouterina, de polietileno  
142 Cánulas 060.166.0608 flexible, estéril y desechable. Diámetro: 9 mm  Pieza 
   color café oscuro.  
143 Cánulas 060.167.3304 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo  Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 00, longitud 40 mm  
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144 Cánulas 060.167.0458 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 0, longitud 50 mm.  
145 Cánulas 060.167.3312 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 1, longitud 60 mm.  
146 Cánulas 060.167.0466 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 2, longitud 70 mm.    
147 Cánulas 060.167.3320 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 3, longitud 80 mm.    
148 Cánulas 060.167.0482 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 4, longitud 90 mm.    
149 Cánulas 060.167.3346 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 5, longitud 100 mm  
150 Cánulas 060.167.0680 Orofaríngeas. De plástico transparente. Tipo Pza1Pza 
   Guedel/Berman. Tamaño 6, longitud 110 mm.    
   Para traqueostomía, neonatal, de cloruro de   
   polivinilo, sin globo, radiopaca, con conector   
   incluido con entrada de 15 mm, sin endocánula,   
151 Cánulas 060.166.3008 con obturador y cinta de fijación. Estéril y  Pieza 
   desechable. Diámetro interno 3.0 mm ± 0.15 mm.  
   Diámetro externo 5.2 mm ±  0.5mm y Longitud  
   32mm ± 5mm.  
   Para traqueostomía, pediátrica, de cloruro de  
   polivinilo, sin globo, radiopaca, con conector   
   incluido con entrada de 15 mm, sin endocánula,   
152 Cánulas 060.167.8725 con obturador y cinta de fijación. Estéril y  Pieza 
   desechable. Diámetro interno. 5.0 mm ± 0.15 mm.   
   Diámetro externo7.4 mm ± 0.5mm y Longitud   
   45mm ± 5mm.  
   Para traqueostomía adulto, de cloruro de polivinilo,  
   con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja  
   presión y alto volumen, opaca a los rayos  X, con  
153 Cánulas 060.168.0945 endocánula, placa de retención de la endocánula y Pieza 
   guía de inserción. Estéril y desechable.  Diámetro  
   interno 7.0 mm ± 0.2 mm. Diámetro externo 9.4  
   mm± 0.6 mm, longitud 70 mm ± 5 mm.  
   Para traqueostomía adulto de cloruro de polivinilo   
   con balón curvada cinta de fijación globo de baja  
   presión y alto volumen opaca a los rayos X con  
154 Cánulas 060.168.8138 endocánula placa de retención de la endocánula y Pieza 
   guía de inserción estéril y desechable.  Diámetro  
   interno 8.0 mm ± 0.2mm; Diámetro externo 11.3  
   mm± 0.5mm. Longitud 74 mm ± 5mm.  
   Para traqueostomía, adulto, de cloruro de   
   polivinilo, con balón curvado, cinta de fijación,   
   globo de baja presión y alto volumen opaca, a los  
155 Cánulas 060.168.8146 rayos X, con endocánula, placa de retención de la Pieza 
   endocánula y guía de inserción. Estéril y   
   desechable. Diámetro interno 9.0mm ± 0.2mm;  
   Diámetro externo 11.4mm ± 1.2mm. Longitud   
   80mm ± 5mm.  
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   Para traqueostomía, adulto, de cloruro de  
   polivinilo, con balón curvado, cinta de fijación,  
   globo de baja presión y alto volumen, opaca a los  
156 Cánulas 060.16801T.SS08 rayos X, con endocánula, placa de retención de la Pieza 
   endocánula y guía de inserción fenestrada. Estéril y  
   desechable. Diámetro interno 6.0mm ± 0.2mm;  
   Diámetro externo 10.8mm ± 0.7mm. Longitud  
   76 mm ± 5mm.  
   Cámara implantable de titanio de muy bajo perfil,   
   3.5 g, volumen muerto 0.17 ml, altura 8 mm, súper  
   ficie de punción 0.53 cm2, catéter intravenoso de   
   silicona 3.9 Fr. Enteramente radio opaco orx, de 80  
   cm de longitud y manguito anti acodamiento, mar  
157 Catéteres 060.167.S177 cado centimetrico en todo lo largo del catéter, cate Pieza 
   ter separable, compatible con imágenes por reso  
   nancia magnética, guía de catéter, adaptador para    
   purgar catéteres separables, aguja con bisel huber,  
   aguja hubsite de 22 ga x 20 ml, prolongador de po-  
   liuretano para profusión, 1 desilet 4 Fr con faja   
   pelable, 1 jeringa de 10 ml, 1 aguja de tunelizacion  
   Catéter para monitorización de arteria radial de pe,  
158 Catéteres 060.166.S5090 long. 8 cm, 20ga, guía recta 20 cm, aguja 20 ga, Pieza 
   long. 3.8 cm.  
   Catéter periférico central picc, poliuretano bio,  
   estable enteramente orx, para accesos de mediana y   
   larga duración, con mandril, aleta de fijación y  
   prolongador incorporados, marcado centimetrico y  
159 Catéteres 060.166.S4245 cada 5cm, long. 60 cm, 4.5 fr 2 vías, catéter  Pieza 
   introductor corto pelable 14ga, provisto de cinta   
   métrica, 2 bionectores y sistema de fijación   
   hipoalergenica, los prolongadores vienen   
   equipados con pinza clamp.  
   Catéter venoso central i.v., poliuretano termo   
   sensible bio estable de 2 vías diámetros internos   
   2x16ga, con extremidad flexible 7fr, 20cm, guía en  
   “j” de nitinol resistente al acodamiento Long. 53   
160 Catéteres 060.165.3241 cm, sistema bls (bloodless, system), aguja  Pieza 
   introductora 18 ga o cánula introductora 18 ga, 2   
   tapones con membrana, jeringa 5 ml, 1 dilatador,  
   1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los   
   prolongadores vienen equipados con pinza clamp.  
   Catéter venoso central doble vía, 2 fr long 300 mm,  
   24 g, pur bio-estable, termosensible, con   
   introductor pelable corto 20 g, cinta métrica   
   incluida, prolongadores equipados con pinza   
161 Catéteres 060.165.0849-1 clamp, vías identificadas en color verde y otra en Pieza 
   color naranja, con 3 bioconectores libres de aguja,  
   con sistema de fijación para catéter autoadherible,  
   hipoalergénico, con velcro integrado, con marcado  
   centimetrico y doble marcaje cada 5 cm. punta  
   negra para verificar extracción segura  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
162 Catéteres 060.168.6603 politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   (etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja longitud 46-52 mm, calibre 14g.  
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   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
163 Catéteres 060.168.6629 polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   (etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja, longitud 46-52 mm, calibre 16g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
164 Catéteres 060.168.6645 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja longitud 28-34 mm, calibre 18g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
165 Catéteres 060.168.6660 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja longitud 28-34 mm, calibre 20g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
166 Catéteres 060.168.6686 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja, longitud 23-27 mm, calibre 22g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros    
167 Catéteres 060.166.0103 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y Env50Pza 
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja, longitud 17-24 mm, calibre 22g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros   Pieza 
168 Catéteres 060.166.SS06 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y  
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja, longitud 28-34 mm, calibre 19g.  
   Catéteres para venoclisis de fluoropolimeros   Pieza 
169 Catéteres 060.168.SS18 (polietetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y  
   etilentrifluoretileno) o poliuretano radiopaco, con  
   aguja longitud 19 mm, calibre 21g.  
170 Catéteres 060.167.3387 Para embolectomía. Estériles y desechables. Pza1Pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 3 Fr.  
171 Catéteres 060.167.3403 Para embolectomía. Estériles y desechables. Pza1Pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre  4 Fr.  
172 Catéteres 060.167.4419 Para embolectomía. Estériles y desechables. Pza1Pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre  5 Fr.  
173 Catéteres 060.167.3429 Para embolectomía. Estériles y desechables. Pza1Pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 6 Fr.  
174 Catéteres 060.167.3437 Para embolectomía. Estériles y desechables. Pza1Pza 
   Modelo Fogarty, longitud 80 cm, calibre 7 Fr.  
   Para cateterismo venoso central, de un lumen, de  
175 Catéteres 060.165.0815 elastómero de silicón, radiopaco, con aguja Pza1Pza 
   introductora percutánea. Estéril desechable.  
   Neonatal. Cal. 2.0  Fr.  
   Para cateterismo venoso central, de un lumen, de Pieza 
176 Catéteres 060.165.0815-1 elastómero de silicón, radiopaco, con aguja  
   introductora percutánea. Estéril y Desechable.  
   Neonatal. Cal. 3.0 Fr.    
   Para cateterismo venoso central, de un lumen, de Pieza 
177 Catéteres 060.165.0823 elastómero de silicón, radiopaco, con aguja  
   introductora percutánea. Estéril y Desechable.  
   Neonatal. Cal. 4.0 Fr.    
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   Para cateterismo venoso central, de un lumen de  
178 Catéteres 060.165.0831 elastómero de silicón, radiopaco con aguja Pieza 
   introductora percutánea estéril desechable neonatal  
   cal. 4.8 a 5.0 Fr  
   Para cateterismo venoso central calibre 4 Fr.,  
   longitud 13cm, de poliuretano o silicón, radiopaco,  
   con 2 lúmenes internos, calibre 22g con punta  
   flexible aguja calibre 21 g con catéter introductor  
179 Catéteres 060.166.1903 22 g sobre una aguja calibre 21 g con guía de Pieza 
   alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de  
   longitud y punta en "j" con un dilatador venoso,   
   una jeringa de 5 ml y 2 capsulas de inyección luer-  
   lock. Estéril y desechable.  
   Venoso central, calibre 5 Fr. y 13 cm de longitud,  
   de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y  
   desechable, con dos lúmenes internos calibre 18 g   
   y20 g, con punta flexible, con aguja calibre 20 g,   
180 Catéteres 060.166.1911 con catéter introductor calibre 20 g sobre una aguja Pza1Pza 
   calibre 22 g, con aguja de alambre de 0.53 mm de  
   diámetro y 45 cm de longitud y punta en "j" con un  
   dilatador venoso, una jeringa de 5 cc, dos cápsulas  
   de inyección luer lock.  
   Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20   
   cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta   
   flexible, radiopaco, con dos lúmenes internos,   
   distal calibre 16 o 18 G, y proximal calibre 14 G o  
   16 G o 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con  
   mínimo una cápsula de inyección y equipo de  
181 Catéteres 060.167.6653 colocación que contiene: Jeringa con capacidad Pieza 
   mínima de 5 cc. Aguja calibre 18 G, de 6.35 a7.20  
   cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm  
   con punta flexible en "J", contenida en funda de  
   plástico con dispensador, dilatador vascular y  
   sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril  
   y desechable.    
   Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20   
   cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta   
   flexible, radiopaco, con tres lúmenes internos,  
   distal calibre 16 G, medio calibre 18 G y proximal  
   calibre 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con  
   mínimo dos cápsulas de inyección y equipo de  
182 Catéteres 060.167.6661 colocación, que contiene: Jeringa con capacidad Pieza 
   mínima de 5 cc. Aguja calibre 17 G, o18 G, de 6.35   
   cm a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de45   
   cm a 70 cm de punta flexible en “J” contenida en  
   funda de plástico con dispensador, dilatador   
   vascular y sistema para evitar extravasación de   
   sangre. Estéril y desechable.    
   Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril y  
   desechable de poliuretano, que permita retirar la   
183 Catéteres 060.168.2453 aguja y el mandril una vez instalado. Longitud 30.5  Pza1Pza 
   cm, calibre l6 G con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo,   
   de pared delgada calibre l4 G, con mandril y  
   adaptador para venoclisis luer lock  
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   Para cateterismo venoso central, radiopaco, estéril   
   y desechable, de poliuretano. Longitud 30.5 cm.  
184 Catéteres 060.168.0440 Calibre 18 G, con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo,  Pza1Pza 
   de pared delgada calibre 16 G, con mandril  y  
   adaptador para venoclisis luer lock.  
   Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril  
   y desechable de poliuretano, que permita retirar la  
185 Catéteres 060.167.0789 aguja y el mandril una vez instalado. Longitud 60 a Pza1Pza 
   70 cm, calibre 16 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de   
   largo, de pared delgada calibre 14 G, con mandril y  
   adaptador para venoclisis Luer Lock.    
   Para cateterismo venoso central, radiopaco, de  
   poliuretano, que permita retirar la aguja y el   
   mandril una vez instalado. Contiene: Catéter   
186 Catéteres 060.168.0515 calibre 18 G de 60 a 70 cm de longitud y aguja  Pieza 
   calibre16 G de 3.5 a 6.5 cm de longitud, de pared  
   delgada, con mandril y adaptador para venoclisis  
   luer lock. Estéril y desechable.  
   Para cateterismo venoso central, 4 lumen, de  
187 Catéteres 060.167.CML.SS04 elastómero de silicón, radiopaco, con aguja Pieza 
   introductora percutánea, estéril y desechable,  
   longitud de 20 cm, calibre 8.5 Fr.  
   Venoso, subcutáneo, implantable, contiene: un  
   contenedor metálico de titanio con membrana de  
188 Catéteres 060.167.8782 silicón para puncionar y un catéter de elastómero Pieza 
   de silicón, para la administración de bolo o   
   infusión continua, estéril y desechable, calibre 5   
   Fr.  
   Venoso, subcutáneo, implantable, contiene: un  
   contenedor metálico de titanio con membrana de  
189 Catéteres 060.165.0740 silicón para puncionar y un catéter de elastómero Pieza 
   de silicón, para la administración de bolo o  
   infusión continua, estéril y desechable, calibre 7   
   Fr.  
   Venoso, subcutáneo, implantable, contiene: un  
   contenedor metálico de titanio con membrana de  
190 Catéteres 060.165.0757 silicón para puncionar y un catéter de elastómero Pieza 
   de silicón, para la administración de bolo o  
   infusión continua, estéril y desechable, calibre 9   
   Fr.  
   Para suministro de oxígeno. Con tubo de   
191 Catéteres 060.167.5010 conexión y cánula nasal. De plástico, de diámetro Pza1Pza 
   interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Adulto.  
   Para suministro de oxígeno. Con tubo de  
192 Catéteres 060.PN01.SS02 conexión y cánula nasal. De plástico, de Pieza 
   diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm.   
   Pediátrico.  
   Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro   
193 Catéteres 060.167.6638 de polivinilo o poliuretano. Estériles y Pieza 
   desechables. Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm,   
   longitud35 a 38 cm, calibre 3.5 Fr.  
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   Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro   
194 Catéteres 060.167.6646 de polivinilo o poliuretano. Estériles y  Pieza 
   desechables: Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm,   
   longitud 35 a38 cm, calibre 5 Fr.  
   Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea  
   blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con  
195 Catéteres 060.166.2141 conector, tapón y seguro, con banda radiopaca Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Cola de cochino.  
   Tamaño Adulto.  
   Para diálisis peritoneal, de instalación   
   subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de   
196 Catéteres 060.166.2083 poliéster, con conector, tapón y seguro, con  Pieza 
   banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo  
   Cuello de Cisne. Tamaño Adulto.  
   Para diálisis peritoneal crónica. De instalación  
   subcutánea, blando, de silicón con dos cojinetes  
197 Catéteres 060.167.7024 de poliéster, con conector con tapón, seguro, con Pza1Pza 
   banda radiopaca Estéril y desechable. Tipo  
   Tenckhoff. Adulto, longitud 40 - 43 cm  
   Para diálisis peritoneal crónica. De instalación  
   subcutánea, blando, de silicón con un cojinete  
198 Catéteres 060.167.7032 de poliéster, con conector con tapón, seguro, con Pieza 
   banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo  
   Tenckhoff. Infantil. Longitud 30-37 cm.  
   Para diálisis peritoneal de plástico rígido, estéril y  
199 Catéteres 060.168.9375 desechable, con orificios laterales, estilete Pieza 
   metálico y tubo de conexión adulto, con sitio de   
   inyección.  
   Para diálisis peritoneal. De plástico rígido, estéril  Pieza 
200 Catéteres 060.168.9367 y desechable, con orificios laterales, estilete   
   metálico y tubo de conexión. Tamaño Infantil.  
   Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con  
201 Catéteres 060.167.0086 marca opaca a los rayos X, forma de la punta Pieza 
   redonda. Calibre 4 Fr.  
202 Catéteres 060.166.1523 Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Pieza 
   Longitud: 24 cm Calibre: 5 Fr.  
203 Catéteres 060.167.3049 Ureteral en doble "J", de elastómero de silicón, Pieza 
   estéril, Longitud: 24 cm Calibre: 3 Fr.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la   
   infusión de soluciones intravenosas, de   
   poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco,   
204 Catéteres 060.166.4246 con o sin aletas para fijación. La aguja contiene Pieza 
   un dispositivo de seguridad que la inactiva   
   cuando se retira del catéter y tapón protector,   
   calibre18 G, longitud 45-52 mm.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de   
   poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco,   
205 Catéteres 060.166.4261 con o sin aletas para fijación. La aguja contiene  Pieza 
   un dispositivo de seguridad que la inactiva  
   cuando se retira del catéter y tapón protector,   
   calibre 20 G, longitud 23-27 mm.  
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   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de   
   poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco,   
206 Catéteres 060.166.4279 con o sin aletas para fijación. La aguja contiene Pieza 
   un dispositivo de seguridad que la inactiva   
   cuando se retira del catéter y tapón protector,  
   calibre 22 G, longitud 23-27 mm.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano  
   formula vialon biocompatible, hemocompatible y  
207 Catéteres  060.066.0578 radiopaco, con o sin aletas para fijación, con aguja Pieza 
   retráctil y dispositivo de seguridad que ayuda a re-  
   ducir el riesgo de punciones accidentales, encapsu-  
   lando por completo el estilete, con tapón protector  
   cal.14G x 1.75 In(2.1mm x 45mm)  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano   
208 Catéteres 060.166.4238 o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas  Pieza 
   para fijación. La aguja contiene un dispositivo de  
   seguridad que la inactiva cuando se retira del caté-  
   ter y tapón protector, cal. 18 G, long. 28-34 mm.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano   
209 Catéteres 060.166.4253 o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas  Pieza 
   para fijación. La aguja contiene un dispositivo de  
   seguridad que la inactiva cuando se retira del caté-  
   ter y tapón protector, cal. 20 G, long. 28-34 mm.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano   
210 Catéteres 060.166.4287 o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas  Pieza 
   para fijación. La aguja contiene un dispositivo de  
   seguridad que la inactiva cuando se retira del caté-  
   ter y tapón protector, cal. 24 G, long. 17-24 mm.  
   Catéter periférico de seguridad activa, para la  
   infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano   
211 Catéteres 060.166.4220 o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas  Pieza 
   para fijación. La aguja contiene un dispositivo de  
   seguridad que la inactiva cuando se retira del caté-  
   ter y tapón protector, cal. 16 G, long. 45-52 mm.  
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   Catéter Picc, the universal picc, de poliuretano, 4 fr  
   55 cm de largo, un lumen (18G), volumen de ceba-  
   do 0.67 ml. Con 1 end cap, cinta métrica de 25”,   
   dispositivo  estabilizador para fijador de catéter,  
   una toallita protectora para la piel, una jeringa de  
   12 ml. Micro introductor de 4.5 Fr. Con dilatador   
   0.5 mm de DI, guía de nitinol flexible con punta   
   recta de 0.46 mm x 50 cm de longitud, un catéter   
   periférico de seguridad 20G x 45mm, micro intro-  
   ductor EZ de 4.5Fr. Con dilatador de vaso de   
212 Catéteres 060.166.0455 0.5 mm DI, aguja para punción de 21 G x 7 cm,  Pieza 
   un bisturí de seguridad, velocidad de flujo de 1272  
   ml/hr. catéteres que permiten el paso de medio de   
   contraste, tasa de flujo máxima indicada para   
   inyección con bomba inyectora de medio de con-  
   traste 5ml/seg. Presion máxima promedio alcanza-  
   da en el catéter durante la taza de flujo   
   máxima indicada para inyección con bomba inyec-  
   tora 1048 kpa (152 psi), presión máxima promedio  
   de estallido 1524 kpa (221 psi), rango de presiones   
   máximas de estallido 1448 a 1703kpa (210-247psi)  
   la presión máxima utilizada con la bomba de in-  
   yeccion no debe sobrepasar los 2068 kpa (300 psi)  
   empleando medio de contraste con viscosidad de   
   11.8 cp.  
   Catéter Picc, the universal picc, de poliuretano, 5 fr  
   55cm de largo, doble lumen (18G), los lúmenes  
   independientes (18G, 18G), volumen de cebado   
   0.57/0.57 ml. Con 2 end caps, uno por lumen cinta   
   métrica de 25”, dispositivo estabilizador para fija-  
   dor de catéter, una toallita protectora para la piel    
   una jeringa de 12 ml, micro introductor de 5fr. Con  
   dilatador 0.5 mm DI, guía de nitinol flexible con   
   punta recta de 0.46 mm por 50 cms. de longitud  
   un catéter periférico de seguridad de 20G x 45 mm  
213 Catéteres 060.166.0551 micro introductor EZ de 5 Fr. X 7 cms. de longitud Pieza 
   con dilatador de vaso de 0.5 mm DI y bisturí de   
   seguridad, aguja para punción de 21G x 7 cm. Un   
   bisturí, flujos de 578/578 ml/hr. Catéteres que per-  
   miten el paso de medio de contraste 5 ml/seg. Pre-  
   sión máxima promedio alcanzada en el catéter   
   durante la taza de flujo máxima indicada para    
   inyección con bomba inyectora 1027 kpa (149psi)  
   presión máxima promedio de estallido 1538 kpa  
   (223 psi) rango de presiones máximas de estallido  
   1462 a 1613 kpa (212-234 psi), la presión máxima  
   utilizada con la bomba de inyección no debe sobre  
   pasar los 2068 kpa (300 psi) empleando medio de   
   contraste con viscosidad de 11.8 cp.  
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   Catéter Picc, the universal picc, de poliuretano, 5 fr  
   55 cm de largo, un lumen (18G), volumen de ceba-  
   do 0.66 ml. Con 1 end cap, cinta métrica de 25”,   
   dispositivo  estabilizador para fijador de catéter,  
   una toallita protectora para la piel, una jeringa de  
   12 ml. Micro introductor de 4.5 Fr. Con dilatador   
   0.5 mm de DI, guía de nitinol flexible con punta   
   recta de 0.46 mm x 50 cm de longitud, un catéter   
   periférico de seguridad 20G x 45mm, micro intro-  
   ductor EZ de 5 Fr. 7cm long con dilatador de vaso   
214 Catéteres 060.166.0555 0.5 mm DI, aguja para punción de 21 G x 7 cm,  Pieza 
   un bisturí de seguridad, velocidad de flujo de 1185  
   ml/hr. catéteres que permiten el paso de medio de   
   contraste, tasa de flujo máxima indicada para   
   inyección con bomba inyectora de medio de con-  
   traste 5ml/seg. Presión máxima promedio alcanza-  
   da en el catéter durante la taza de flujo   
   máxima indicada para inyección con bomba inyec-  
   tora 1076 kpa (156 psi), presión máxima promedio  
   de estallido 2186 kpa (317 psi), rango de presiones   
   máximas de estallido 2165 a 2289kpa (314-332psi)  
   la presión máxima utilizada con la bomba de in-  
   yección no debe sobrepasar los 2068 kpa (300 psi)  
   empleando medio de contraste con viscosidad de   
   11.8 cp.  
   Catéter Picc, the universal picc, de poliuretano, 6Fr  
   55cm de largo, triple lumen (18G), los lúmenes  
   independientes (17G,19G,19G), vol de cebado   
   0.76/0.47/0.47ml. Con 3 end caps, 1 x lumen, cinta   
   métrica de 25”, dispositivo estabilizador para fija-  
   dor de catéter, una toallita protectora para la piel    
   una jeringa de 12 ml, micro introductor de 6fr. Con  
   dilatador 0.5 mm DI, guía de nitinol flexible con   
   punta recta de 0.46 mm por 50 cms. de longitud  
   un catéter periférico de seguridad de 20G x 45 mm  
215 Catéteres 060.166.0655 micro introductor  EZ de 6Fr. X 7 cms. de longitud Pieza 
   con dilatador de vaso de 0.5 mm DI y bisturí de   
   seguridad, aguja para punción de 21G x 7 cm. Un   
   bisturí, velocidad de flujo de 1163/275/275 ml/hr.  
   catéteres que permiten el paso de medio de contras-   
   te 5 ml/seg, presión máxima promedio alcanzada   
   en el catéter durante la taza de flujo máxima  
   indicada para inyección con bomba inyectora    
   800 kpa (116psi) rango de presiones máximas de  
   estallido1255 a 1441 kpa (182-209 psi), la presión   
   máxima utilizada con la bomba de inyección no  
   debe sobre pasar los 2068 kpa (300 psi) empleando  
   medio de contraste con viscosidad de 11.8 cp.  
216 Catéteres 060.167.0653 catéter venoso central 3 lumen 7 Fr, 20 cm Pieza 
   18/18/18 GA.  
   Catéteres para diálisis peritoneal, de instalación   
   subcutánea, blando, de silicón, con dos cojinetes  
217 Catéteres 060.166.0101 dacron, con conector de resina ultem, tapón y se- Pieza 
   guro, con banda radiopaca, estéril y desechable,   
   tipo: cola de cochino, tamaño adulto  
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   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
218 Catéteres 060.168.0089 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 14 G.  
   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
219 Catéteres 060.168.0090 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 16 G.  
   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
220 Catéteres 060.168.0091 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 18 G.  
   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
221 Catéteres 060.168.0092 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 20 G.  
   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
222 Catéteres 060.168.0093 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 22 G.  
   catéteres para venoclisis de poliuretano formula Envase con 
223 Catéteres 060.168.0094 vialon, radiopaco, con aguja, longitud 46-52,  50 piezas. 
   calibre 24 G.  
   Catéter para suministro de oxígeno. con cánula  
   nasal de silicón con tubo prolongador de pvc de  
224 Catéteres 060.167.5010-1 150 cm. con interior en trébol para impedir su Pieza 
   acodamiento, diámetro externo 2.00 mm,  
   diámetro interno 1.30 mm  
   Catéter 4 Fr doble lumen, para vasos umbilicales   
   en poliuretano de 20 cm, con marcas de 4 cm hasta  
   20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal  
   de 20 G, y extensiones marcadas como proximal y  
225 Catéteres 060.167.S214 distal con conector hembra luer lock, enteramente Pieza 
   radiopaco con un orifico distal y un orificio lateral  
   extremidad distal roma, prolongadores proximales  
   (poliuretano) longitud 5 cm, equipado de pinza  
   clamp, marcado centimetrico de 4 a 20 cm de la   
   extremidad distal   
   catéter multicath seldinger pediátrico doble via 3 Fr  
   intravenoso de poliuretano termo sensible y radio  
   paco, con aletas suaves de fijación y 2 extensiones   
   marcadas como proximal y distal para perfusiones  
   aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja   
226 Catéteres 060.167.S7114 de punción diámetro externo .0,8 mm G-22, catéter Pieza 
   corto G22, guía metálica recta, dilatador, tapón con   
   membrana, jeringa de de 5 ml, bisturí, la longitud   
   del catéter 10 cm, diámetro externo 1.0 mm, vías  
   distal 22 G, proximal 22 G, guía recta de nitinol   
   longitud 50 cm, diámetro 0.30 mm con un dilatador  
   catéter para acceso vascular periférico radio opaco  
   calibre 1 Fr (0.17 mm diámetro interno, 0.36 mm   
   diámetro externo), longitud 20 cm, marcado centi   
   métrico y doble marcaje cada 5 cm, en poliuretano   
227 Catéteres 060.165.S120 termo sensible, con aletas de fijación y prolongador Pieza 
   de poliuretano de 8 cm, aguja introductora metálica  
   pelable, longitud 18 mm, 24 GA, (0.7 mm diámetro  
   externo), los prolongadores vienen equipados con  
   pinza clamp, punta negra para verificar extracción   
   segura  
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   catéter venoso central I.V., poliuretano termo sensi   
   ble, antimicrobiano con iones de plata, tecnología    
   expert de 3 vías, diámetros internos distal 14 GA,  
   medial 18 GA, con extremidad flexible 7.5 Fr, 20   
228 Catéteres 060.165.S5207 cm, guía en “J” acero inoxidable, longitud 53 cm Pieza 
   aguja introductora de 18 GA o cánula introductora   
   18 GA, 3 tapones membrana, jeringa 5 ml, 1 dilata  
   dor, 1 bisturí, 1 aleta adicional de fijación, los pro  
   longadores vienen equipados con pinza clamp.  
 Cepillos 060.189.0304 Para uso quirúrgico. De plástico, de forma  Pza1pza 
229   rectangular, con dos agarraderas laterales   
   simétricas y cerdas de nylon.    
230 Cepillos 060.189.0056 Para lavado de instrumental con cerdas de Fibra Pza1pza 
   vegetal, lechuguilla.  
231 Ceras 060.196.0057 Para huesos (Pasta de Beck). Estéril, sobre con  Env12Sbr 
   2.5 g  
232 Cintas 060.203.0207 Testigo. Para esterilización en vapor a presión.  Rll1Rll 
   Tamaño: 18 mm x 50 m.  
233 Cintas 060.203.0108 Métrica. Ahulada, graduada en centímetros y  Pza1pza 
   milímetros. Longitud: 1.50 M.  
   Umbilicales. De algodón, tejido plano (trenzado   
234 Cintas 060.203.0165 de 21 hilos) estériles. Longitud 41 cm, Ancho 4 Env100Sbr 
   mm.  
235 Cintas 060.203.0298 Testigo. Para esterilizador con gas de óxido de  Rll1Rll 
   etileno. Tamaño 18 mm x 50 m.  
 Cintas 060.203.0306 Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de  
236   color blanco, con recubrimientos adhesivos en  Cja24Rll 
   Una de sus caras, longitud 10 m, ancho 1.25 cm.  
   Cintas para uso quirúrgico Microporosa de tela   
   no tejida unidireccional de color blanco con   
237 Cintas 060.203.0397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Recubrimiento adhesivo hipoalergénico sensible  Cja12Rll 
   a la presión en una de sus caras longitud: 10 ms.   
   ancho 5 cm.  
   Cintas para uso quirúrgico Micro porosa de tela  
   no tejida unidireccional de color blanco con  
238 Cintas 060.203.0363 recubrimiento adhesivo hipoalergénico sensible a Cja6Rll 
   la presión en una de sus caras longitud. 10 ms.   
   ancho 2.5 cm  
   Micro porosa, de tela no tejida, unidireccional, de  
239 Cintas 060.203.0405 color blanco, con recubrimientos adhesivos en  Cja4Rll 
   una de sus caras, longitud 10 m, ancho 7.50 cm.  
   Cinta quirúrgica de polietileno de baja densidad envase con  
240 Cintas 060.203.0130 transparente, macro perforada, libre de látex, hipo- 24 rollos 
   alergenica, tamaño1.25 cm x 10 mts.  
   Cinta quirúrgica de polietileno de baja densidad envase con  
241 Cintas 060.203.0131 transparente, macro perforada, libre de látex, hipo- 12 rollos 
   alergenica, tamaño 2.50 cm x 10 mts.  
   Cinta quirúrgica de polietileno de baja densidad envase con  
242 Cintas 060.203.0132 transparente, macro perforada, libre de látex, hipo- 6 rollos 
   alergenica, tamaño 5 cm x 10 mts.  
   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable,  
243 Circuitos 060.941.S001 con cable de calentado en la rama inspiratoria Kit 
   y trampa de agua en la espiratoria, para pacientes   
   adultos.  
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   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable,   
244 Circuitos 060.941.S002 con cable de calentado en la rama inspiratoria y Kit 
   trampa de agua en la espiratoria, para pacientes   
   pediátricos.  
   Para ventilación mecánica pulmonar, desechable,  
245 Circuitos 060.941.S003 con cable de calentado en la rama inspiratoria y Kit 
   trampa de agua en la espiratoria, para pacientes   
   neonatales.  
  130.258.0608 Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y  
   laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo,  
 Collarín   con orificios para ventilación en la parte dorsal y  
246 Tipo:  en la ventral, abertura traqueal con marco rígido Pieza 
 Filadelfia  y alma de plástico de alta resistencia alrededor de  
   todo el collarín con apoyo occipital y en mentón,  
   con ajuste de altura y circunferencia. Pediátrico.  
   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y  
   laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo,  
 Collarín  con orificios para ventilación en la parte dorsal y  
247 Tipo: 130.258.0616 en la ventral, abertura traqueal con marco rígido Pieza 
 Filadelfia  y alma de plástico de alta resistencia alrededor de  
   todo el collarín con apoyo occipital y en mentón,  
   con ajuste de altura y circunferencia. Chico.  
   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y  
   laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo,  
 Collarín  con orificios para ventilación en la parte dorsal y  
248 Tipo: 130.258.0624 en la ventral, abertura traqueal con marco rígido Pieza 
 Filadelfia  y alma de plástico de alta resistencia alrededor  
   de todo el collarín con apoyo occipital y en   
   mentón, con ajuste de altura y circunferencia.   
   Mediano.  
   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y  
   laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo,  
 Collarín  con orificios para ventilación en la parte dorsal y  
249 Tipo: 130.258.0632 en la ventral, abertura traqueal con marco rígido Pieza 
 Filadelfia  y alma de plástico de alta resistencia alrededor  
   de todo el collarín con apoyo occipital y en   
   mentón, con ajuste de altura y circunferencia.   
   Grande.  
   Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y  
   laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo,  
   con orificios para ventilación en la parte dorsal y  
 Collarín  en la ventral, abertura traqueal con marco rígido Pieza 
250 Tipo: 130.258.0640 y alma de plástico de alta resistencia alrededor  
 Filadelfia  de todo el collarín con apoyo occipital y en   
   mentón, con ajuste de altura y circunferencia.  .  
   Extra grande  
 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de  
251 Tipo: 130.258.0434 la columna cervical, ajustable, acojinado,  elabora- Pieza 
 Thomas  do en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre  
   de velcro. Pediátrico.  
 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de   
252 Tipo: 130.258.0392 la columna cervical, ajustable, acojinado, elabora- Pieza 
 Thomas  do en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre   
   de velcro. Chico.  
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 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de  
253 Tipo: 130.258.0400 la columna cervical, ajustable, acojinado,  elabora- Pieza 
 Thomas  do en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre  
   de velcro. Mediano.  
 Collarín  Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de  
254 Tipo: 130.258.0426 la columna cervical, ajustable, acojinado, elabora- Pieza 
 Thomas  do en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre  
   de velcro. Grande.  
255 Compresas 060.231.0104 Para vientre. De algodón, con trama opaca a los Bolsa con 
   rayos X, longitud 70 cm, ancho 45 cm. 6 piezas, 
256 Condón 060.308.0177 De hule látex Paquete con 
 Masculino   100 piezas 
257 Conectores 060.233.0037 De dos vías en (Y). De plástico, desechable Pza1Pza 
258 Conectores 060.233.0011 De una vía. De plástico y desechables. Modelo  Pza1Pza 
   Sims. Delgado.  
259 Conectores 060.233.0052 De una vía. De plástico y desechables. Modelo  Pza1Pza 
   Sims. Grueso.  
   Conector estéril desechable de auto sellado poliva-  
   lente, longitud 23.90 mm, para perfusión de medi-  
   camentos, toma de muestra e inyección de fluidos  
 Conectores 060.166.S603  sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con  Pieza 
260   una conexión luer-lock y otra de resorte anticonta-  
   minación que cancele espacios sin uso, diámetro   
   interno 16 Ga de acero inoxidable grado medico,   
   volumen muerto 0.02 ml, flujo 170 ml/min.  
   Conector Trac con Drape, para terapia por 1 tubo  Kit 
261 Conectores 060.233.CE01-1 presión negativa. Contiene una lámina adhesiva y  
   conector Sensatrac.  
262 Conectores 060.233.0235 conectores de titanio luer lock, para ajustar la punta  Pieza 
   del catéter a la línea transferencia, tipo Tenckhoff.   
   Cubrebocas de dos capas de tela no tejida,  
263 Cubrebocas 060.621.0524 resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, Pza1Pza 
   con bandas o ajuste elástico a la cabeza.  
   Desechable  
   Detergente o limpiador mono enzimático compues-   
   to de cloruro de dodecil ó didecildimetilamonio,  
264 Detergente 060.066.0872 enzimas proteolíticas, pH que asegure la acción op- Env1Env 
   tima de las enzimas, activo en todo tipo de agua,  
   no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g.  
   Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo  
   estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado  
265 Dispositivos 060.308.0029 médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con Pza1Pza 
   filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope   
   y émbolo insertor.  
266 Electrodos 060.330.0054 De broche para monitoreo continuo, desechable, Pza1Pza 
   con pasta conductiva. (Adulto).  
267 Electrodos 060.330.SS01 De broche para monitoreo continuo, desechable, Pieza 
   con pasta conductiva. (Pediátrico)  
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   Kit estéril y desechable para Papanicolaou, incluye  
   1 Espejo vaginal desechable mediano, valva supe-  
   rior de 10.7 cm, valva inferior de 12 cm, orificio   
268 Equipos 060.360.0032-1 central de 3.4 cm, 1 espátula de Ayre de madera  Equipo 
   inastillable, 1 cepillo citológico, 1 portaobjetos,  
   1 par de guantes para exploración, ambidiestros  
   estériles de látex, desechables, tamaño mediano  
   Kit estéril y desechable para Papanicolaou, incluye . 
   1 Espejo vaginal desechable, orificio central de 3.4  
269 Equipos 060.360.0032-2 cm, 1 espátula de Ayre, de madera inastillable. 1  Equipo 
   1 cepillo citológico. 1 portaobjetos. par de guantes  
   para exploración, ambidiestros, estériles, de látex  
   desechables. Tamaño chico  
   Equipos para drenaje de la cavidad pleural, con  
   tres recamaras para sellos de agua, succión y  
270 Equipos 060.314.0054 colección de líquidos, con dos válvulas de Eqp1Eqp 
   seguridad, de alta y baja presión, positiva y  
   negativa, estéril desechable, capacidad de 2100  
   a 2500 ml  
   Para medición de presión venosa central. Consta  
   de: Una llave de 3 vías. Una escala para medir  
271 Equipos 060.345.0305 en milímetros. Tubo de conexión al paciente. Eqp1Eqp 
   Tubo de conexión al frasco de solución. Tubo  
   para medir la presión, con indicador flotante.  
272 Equipos 060.532.0175 Equipos para transfusión, con filtro, sin aguja. Eqp1Eqp 
   Equipo para venoclisis. Sin aguja, estériles,  
273 Equipos 060.532.0084 desechables. Microgotero. Estéril, no toxico,  Eqp1Eqp 
   libre de pirógenos, desechable, sin aguja,   
   Fabricado con materiales grado médico.  
   Equipo para venoclisis. sin aguja, estériles,  
274 Equipos 060.532.0167 Desechables. Normogotero. Estéril, no toxico, Eqp1Eqp 
   libre de pirógenos, desechable, sin aguja,  
   fabricado con materiales grado médico  
   Equipos de venoclisis para usarse en bomba de in-  
   fusión, de plástico grado medico, estéril y desecha-  
   ble, consta de bayoneta, filtro de aire, cámara de   
275 Equipos  060.345.2186 goteo con macrogotero, tubo transportador, meca- Equipo 
   nismo regulador de flujo, con 2  o más dispositivos   
   en “Y” para inyección, obturador de tubo transpor-  
   tador, adaptador de agua, protectores bayoneta y   
   adaptador.  
   Equipo de administración quirúrgico, 60 gotas por  
276 Equipos 060.532.0095 ml, bayoneta con filtro, conector luer lock slip,  Equipo 
   2.4 m, con un sitio de inyección.  
   Equipo de administración quirúrgico, 20 gotas por  
277 Equipos 060.532.0096 ml, bayoneta con filtro, conector luer lock slip,  Equipo 
   2.4 m, con un sitio de inyección.  
   Equipo de administración de sangre, 20 gotas por  
278 Equipos 060.532.0097 ml, bayoneta sin filtro, conector luer lock, longitud Equipo 
   3.0 m, 2 sitios de inyección, filtro antihemofilitico  
   de 180 micras.  
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   Para aplicación de volúmenes medidos. De  
   plástico grado médico, estéril, desechable,  
   consta de: Bayoneta, filtro de aire, cámara  
   bureta flexible con una capacidad de 100 ml y  
   escala graduada en milímetros, cámara de  
279 Equipos 060.345.0503 goteo flexible, microgotero, tubo transportador, Eqp1Eqp 
   mecanismo regulador de flujo, dispositivo  
   para la administración de medicamentos,  
   obturador del tubo transportador, adaptador de  
   aguja, protector de la bayoneta y protector del  
   adaptador.  
   Para alimentación enteral. De cloruro de  
   polivinilo (PVC) de 500 ml, consta de: bolsa  
   con asa u orificio para colgarse y una abertura  
280 Equipos 060.345.1352 con un dispositivo que permita llenarla y Eqp1Eqp 
   obturarla, graduaciones cada 50 ml, cámara y  
   tubo de conexión integrados, con dispositivo  
   controlador de flujo y obturador conector y  
   protector del conector. Desechable.    
   Equipo de venoclisis para administrar nutrición   
   parenteral libre de DEHP, de plástico, estéril, dese-  
   chable, con bayoneta, cámara de goteo, flexible,  
281 Equipos 060.345.EVNPT tubo transportado, mecanismo regulador de flujo Pieza 
   con obturador de tubo transportador, adaptador de   
   aguja y protectores de bayoneta y adaptador  
   Equipo de venoclisis para aplicación de soluciones,  
   sangre y derivados para usarse en bomba de infu-  
   sión, de plástico grado medico, estéril, desechable,   
   consta de: bayoneta, cámara de goteo flexible, fil-  
282 Equipos 060.345.2228 tro antihemolitico, tubo transportador, mecanismo Pieza 
   regulador de flujo, con uno o más dispositivos en   
   “Y” para inyección, obturador de tubo transporta-  
   dor, adaptador de aguja, protectores de bayoneta y  
   adaptador.  
   Equipo de venoclisis para aplicación de volúmenes  
   medidos para usarse con bomba de infusión, de   
   plástico grado medico, estéril, desechable, consta  
   de: bayoneta, filtro de aire, cámara buretra flexible  
283 Equipos 060.345.2210 con capacidad 100 ml mínimo y escala graduada en  Pieza 
   ml, cámara de goteo flexible con macrogotero, tubo   
   transportador, mecanismo regulador de flujo con  
   dos o más dispositivos en “Y” para inyección,   
   obturador de tubo transportador, adaptador de   
   aguja, protectores de bayoneta y adaptador  
   Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infu-  
   sión durante la cirugía, de plástico grado medico,   
   estéril, desechable, consta de: bayoneta, cartucho  
284 Equipos 060.345.3085 de infusión, tubo transportador antiactinico de baja  Pieza 
   absorción para medicamentos fotosensibles, obtu-  
   rador de tubo transportador, adaptador de aguja y   
   bayoneta para bolsa y protector  
   Equipo para administración de volúmenes medidos  
285 Equipos 060.345.0098 de plástico grado medico, estéril, desechable,  Equipo 
   consta de: bayoneta, filtro de aire, cámara buretra  
   flexible con una capacidad de 150 ml.  
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   Equipos de línea corta de transferencia de 6 meses  
   de duración, con cierre automático a un conector  
286 Equipos 060.345.0100 luer lock y en su extremo distal incluye en el tapo  Equipo 
   la solución de iodopovidona, eliminando la aplica-  
   ción de sustancias toxicas para la membrana peri-  
   toneal  
   De línea corta de transferencias de 6 meses de  
287 Equipos 060.345.2012 duración, para unirse al conector correspondiente Eqp1Eqp 
   al catéter del paciente, estéril y desechable  
   Equipos para drenaje por aspiración para uso post-  
   quirúrgico. Consta de fuelle succionador, sonda  
288 Equipos 060.345.1865 conectora, cinta de fijación, sonda de succión, dia- Eqp1Eqp 
   metro externo de 3 mm con válvula de reflujo y   
   válvula de activación.  
   Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico  
   Consta de: fuelle succionador, sonda conectora,  
289 Equipos 060.345.1873 cinta de fijación, sonda de succión multiperforada Eqp1Eqp 
   con diámetro externo de 6 mm, con válvula de re-  
   flujo y válvula de activación.  
   Para hemodiálisis, pediátrico, inserción en subcla-  
   via, yugular o femoral, doble lumen, contiene una   
   una jeringa de 5 ml, una guía de acero inoxidable,  
290 Equipos 060.345.0149 un catéter de doble lumen de 8-10 Fr., longitud de Equipo 
   130 a 150 mm con obturador, 1 dilatador y exten-  
   siones curvas tipo Mahurkar  
   Estéril y desechable para la preparación del sitio  
   de punción periférica, para adulto, el cual tiene un   
   un torniquete plano libre de látex, un apósito trans-  
291 Equipos 060.066.KVP.SS02 parente, un cubre bocas, dos gasas de 5 x 5 cm, un  Kit 
   par de guantes desechables, un aplicador de 0.67   
   ml de clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al  
   70%.  
   Estéril y desechable p/ la preparación del sitio de  
   punción periférica, pediátrico, el cual tiene 1 torni-  
   quete plano libre de látex, 1 apósito transparente,  
292 Equipos 060.066.KVP.SS03 1 cubre bocas, 2 gasas de 5x5 cm, 1 par de guantes Kit 
   desechables, un aplicador de 0.67 ml de clorhexidi-  
   na al 2% y alcohol isopropilico al 70%.  
   Estéril y desechable para la preparación del sitio de  
   punción periférica, para neonatos, 1 apósito trans-  
293 Equipos 060.066.KVP.SS04 parente, 1 cubrebocas, 2 gasas de 5 x 5 cm, 1 par  Kit 
   de guantes desechables, aplicador de 0.67 ml de   
   clorhexidina al 2% y alcohol isopropilico al 70%.  
   Equipo para baño de esponja. Consta de guante de  
   fibra sintética (tela no tejida), con plastificado in-  
   terno de pvc e impregnada de surgisec, jabón anhi  
   dro 3 gr y 30 mg de triclosan como mínimo, guante  
294 Equipos 060.345.4067-1 de secado de tela no tejida, absorbente, hipoalerge- Equipo 
   nica, suave, no irritante a la piel; con plastificado   
   interno de pvc, forma y ajuste anatómico, desecha-  
   ble. Equipo (par de guantes)  
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   Equipo para  anestesia mixta epidural/subdural  
   para pacientes obesos, consta de 1 aguja modelo  
   Tuohy calibre 17 G, longitud 12.7 cm, 1 aguja   
   Whitacre27G (punta de Lápiz) para raquianestesia  
   o bloqueo subaracnoideo para pacientes obesos  
   con depósito en pabellón de0.2 ml. para líquido  
   cefalorraquídeo longitud15.1 a 15.5 cm. 1 sujeta  
   dor filtrante de 0.2 micras, consta de1conector  
   Luer para aplicar anestésicos.1 conector con actua  
   dor deslizable para introducir y oprimir el catéter  
   1 lamina filtrante de 0.2 micras. 1 tapón luer macho  
   1 Catéter epidural para pacientes obesos calibre 19  
   G, longitud 900 a 1050 mm, radiopaco, punta roma  
   orificios laterales y adaptador luer macho, 1 jeringa  
295 Equipos 060.345.4281 plástico 20ml 1 jeringa de plástico 10ml 1 jeringa Equipo 
   de plástico 5ml 1 localizador de espacio epidural el  
   cual consta de: 1 cuerpo principal con 1 conector   
   para acoplar una aguja espinal. 1 sistema detector   
   de pérdida o caída de presión en el espacio epidural  
   Una señal luminosa indicadora de detección del es  
   pacio epidural.1aguja hipodérmica calibre 18Gx38  
   mm. 1 aguja hipodérmica calibre 21Gx38mm 1 agu  
   ja hipodérmica calibre 25Gx16mm, 4 gasas secas  
   de 10cm de largo x 10cm de ancho, 1 solución de  
   iodopovidona 40ml, 1 charola para antiséptico, 3   
   aplicadores, 1 campo hendido de 66cm de ancho x  
   75cm de largo con orificio de 10cm de diámetro, 1  
   campo de trabajo, de 50cm de ancho, por 66cm de  
   largo. 1 Porta sujetador filtrante, fabricado en una  
   sola pieza con cinta adhesiva en cara externa estéril  
   y desechable.  
   Equipo para anestesia general, consta de 1 masca-  
   rilla para anestesia para adulto con colchón inflable  
296 Equipos 060.345.4299 1 bolsa de respiración de 3 litros, diámetro interno  Equipo 
   de 22 mm, 1 llave de 3 vías con tubo de extensión   
   de 80 cm, 1 circuito respiratorio, consta de 2 man-  
   gueras de 180 cm, filtro de 0.2 micras.   
   Equipo para Anestesia mixta Epidural/Subdural.  
   Contiene: Aguja modelo Touhy con direccionador  
   de flujo calibre 17 G, longitud 75-91 mm. aguja   
   espinal Withacre con direccionador de flujo 27 G  
   longitud 115.8 a 122.2 mm, sujetador filtrante o su-  
   jetador y filtro de 0.2 micras, catéter epidural, cali-  
297 Equipos 060.345.3788 bre 19 G, longitud 900 a 1050 mm, radiopaco, con  Equipos 
 Anestesia  adaptador Luer macho. -Jeringa de plástico de 20  
   ml. Jeringa de plástico de 10 ml. Jeringa de plástico  
   de 10 ml, para técnica de pérdida de resistencia.  
   Jeringa de plástico de 3 ml. -3 agujas hipodérmicas  
   de calibre 18 G x 38 mm, 25 G x 16 mm y 21 G x    
   38 mm. 4 gasas secas. Solución de iodopovidona   
   40 ml. 3 aplicadores, charola para antiséptico, cam-  
   po hendido, campo de trabajo, estéril y desechable.  
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298 Escafandras 060.339.0030 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cilíndrica 15 x 20 x 25 cm.   Pieza 
299 Escafandras 060.339.0014 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cubica 30 x 30 x 22 cm.   Pieza 
300 Escafandras 060.339.0022 Para aplicación de oxigeno o aerosoles en niños.  
   De acrílico. Cilíndrica 50 x 30 x 30 cm.   Pieza 
   Escobillón para lavado de biberones, de alambre   
301 Escobillones 060.341.0379 galvanizado con cerdas de nylon o de origen ani- Pieza 
   mal, diámetro de 4 a 5 cm, largo de 25 a 27 cm,   
   tamaño mediano.  
   De plástico rígido, resistente, que se adapte a los  
302 Espaciadores 060.623.0860 diferentes medicamentos broncos dilatadores en Pieza 
 de Volumen  aerosol, con mascarilla y boquilla, vida útil 3 me-  
   ses. Tamaño neonatal  
   De plástico rígido, resistente, que se adapte a los  
 Espaciadores  diferentes medicamentos broncos dilatadores en Pza1Pza 
303 de Volumen 060.623.0878 aerosol, con mascarilla y boquilla, vida útil 3 me-   
   ses. Tamaño pediátrico  
   De plástico rígido, resistente, que se adapte a los  
 Espaciadores  diferentes medicamentos broncos dilatadores en Pza1Pza 
304 de Volumen 060.623.0886 aerosol, con mascarilla y boquilla, vida útil 3 me-  
   ses. Tamaño adulto  
   Esponja hemostática fibrosa a base de colágeno y  sobre con  
305 Esponjas 060.470.S120 polivinilpirrolidona, seca, absorbible, estéril,  1 esponja 
   atoxica, tamaño 80 x 120 mm  
   Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón Envase con 
306 Esponjas 060.371.2480 no tejido, con marca radiopaca. Estériles. Medidas 10 piezas. 
   13.0 x 13.0 mm.  
   Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón Envase con 
307 Esponjas 060.371.2498 no tejido, con marca radiopaca. Estériles. Medidas 10 piezas 
   13.0 x 76.0mm.  
308 Esponjas 060.470.SS15 Esponja estéril con sulfato de gentamicina y cola- Pieza 
   geno, medida 10cm x 0.5 cm  
309 Esponjas 060.470.SS14 Esponja estéril con sulfato de gentamicina y cola- Pieza 
   geno, medida 5cm x 0.5 cm  
310 Férulas 060.421.S3030 Férula híbrida con protector de piel, pre cortada 3” Pieza 
   x 30 cm.  
311 Férulas 060.421.S3088 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   3" x 88 cm.   
312 Férulas 060.421.S4038 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   4" x 38 cm.   
313 Férulas 060.421.S4076 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   4" x 76 cm.   
314 Férulas 060.421.S114 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   5" x 114 cm.   
315 Férulas 060.421.0576 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   5" x 76 cm.   
316 Férulas 060.421.S450 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   3" x 450 cm.   
317 Férulas 060.421.S4450 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   4" x 450 cm.   
318 Férulas 060.421.S5450 Férula hibrida con protector de piel, precortada  Pieza 
   5" x 450 cm.   



7 de Marzo de 2017 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 37 

 

 
   Dispositivo desechable de fijación de tubo endotra-   
   queal flexible compuesto de barrera Flextend con  
   carboximetilcelulosa sódica, gelatina y pectina, fle-  
   xible, protege la piel de irritación y minimiza la  
   presión en el labio superior, impermeable a liqui-  
319 Fijación 060.FIJA.SS01 dos, con riel que permite desplazar el tubo dismi- Pieza 
   nuyendo el riesgo de extubación, para sujetar tubos  
   de 5 mm a 10 mm, banda sujetadora de velcro con   
   extremos adheribles que rodea el cuello del pacien-  
   te, lavable. Libre de látex. No estéril.  
   Dispositivo de fijación para tubos de alimentación   
   FTAD (sondas nasoenteral de 5 a 18 Fr) de barrera  
   Flexwear con carboximetilcelulosa sódica, gelatina  
320 Fijación 060.FIJA.SS02 y pectina con dorso de color beige, pinza de seguri- Pieza 
   dad de péndulo que gira 360° que no enrosca u   
   u obstruye el tubo de drenaje, giratoria para pasaje  
   nasal derecho o izquierdo, estéril. Libre de latex  
   Dispositivo de fijación para tubos de drenaje   
   (DTAD), sondas o catéteres verticales de 10 a 24   
   Fr. Con barrera cutánea hidrocoloide Flexwear   
   cross-linked con dorso elastaflex de hule espuma y  
321 Fijación 060.FIJA.SS03 marco adhesivo microporoso, mecanismo de abra- Pieza 
   zadera regulable que sujeta la cinta dentada que en-  
   vuelve y asegura el tubo de drenaje, sonda o catéter  
   vertical. Evita el empleo de suturas cutáneas y fu-  
   gas de líquidos corporales. Libre de látex.  
   Dispositivo de fijación para tubos, sondas, drenaje  
   catéteres horizontales paralelos a la piel (DTAD)   
   de 5 a 40 Fr. Con barrera cutánea hidrocoloide   
   Flexwear cross-linked con dorso Elastaflex y mar-  
322 Fijación 060.FIJA.SS04 co adhesivo microporoso, mecanismo de tira denta- Pieza 
   da que asegura y sujeta la cinta que envuelve el   
   el drenaje, tubos, sondas y catéteres horizontales  
   Evita el empleo de suturas cutáneas y fugas de li-  
   quidos corporales, estéril.  
   De plástico desechable y humidificador higroscopi-  
323 Filtros 060.NP01.SS01 co para uso en línea entre paciente y circuito de  Pieza 
   ventilador automático.  
324 Filtros 060.NHV01.SS01 De plástico desechable higroscópica para ventila- Pieza 
   dor automático.  
   Para aspiración con capacidad de 1 galón fabricado Pieza 
325 Frascos 060.FA01.SS02 en vidrio transparente, incluye tapa de hule con  
   pivotes de latón cromado y flotador.  
326 Frascos 060.FA01.SS04 Para aspiración con capacidad de 1 litro, fabricado Pieza 
   en vidrio transparente.  
   Para aspiración con capacidad de 1 litro fabricado  
327 Frascos 060.FA01.SS01 en vidrio transparente, incluye canastilla para Pieza 
   empotrar a muro, tapa de hule con pivotes de Latón  
   cromado y flotador.  
   Recolector de fluidos para terapia de presión  
328 Frascos 060.234.CE01 negativa, de 300 ml, con gel que solidifica fluidos  Pieza 
   y filtro que previene fugas.  
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   Recolector de fluidos para terapia de presión   
329 Frascos 060.234.CE02 negativa, de 500 ml, con gel que solidifica fluidos  Pieza 
   y filtro que previene fugas.  
   Recolector de fluidos para terapia de presión  
330 Frascos 060.234.CE03 negativa, de 1000 ml, con gel que solidifica fluidos Pieza 
   y filtro que previene fugas.  
   Humidificador con  capacidad aproximada de 360   
331 Frascos 060.FH01.SS01 ml, para enroscar a flujometro Plarre fabricado en Pieza 
   plástico transparente.  
   Humidificador, con borboteador, tapa con válvula  
332 Frascos 060.FH01.SS02 de liberación de presión de 4 a 6 PSI y conector  Pieza 
   con rosca Diss, frasco transparente con marca del   
   nivel máximo y mínimo de agua.  
   Seca cortada, de algodón. Doblada en 12 capas, no Paquete con 
333 Gasas 060.436.0107 estéril, tipo de tejido VII. De 20 X12. Largo: 10 200 
   cm Ancho: 10 cm. Área 1152 cm2.  
334 Gasas 060.436.0057 Seca cortada, de algodón. Largo: 7.5 cm Ancho: Paquete con 
   5 cm. Área 432 cm2.   200 
 Gasas 060.436.0206 Simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo  
335   tejido plano (doblada). Largo:91 M  Ancho: 91 cm. Rollo de 91  
   Rollo. 91 M Mts 
336 Gasas 060.436.0552 Seca cortada, de algodón con marca opaca a los  Paquete  
   rayos X. Largo: 10 cm Ancho: 10 cm. con 200 
337 Gasas 060.470.0138 Gasa hemostática absorbente soluble envase con 
    20 sobres 
338 Gel 060.697.0267 Pasta o gel conductiva para electrocardiograma Env1Env 
   envase con 120 ml.  
339 Gel 060.GU01.SS01 Para ultrasonido. Tubo con 250 ml. Tubo con  
    250 ml 
340 Gel 060.543.SS01 Protector cutáneo a base de dimeticona al 1%, Envase de  
   polietilenglicol y bioadhesivo de copolímero. 4 onzas. 
341 Gel 060.697.SS03-3 A base de metilfenilpiridona como coadyuvante Envase con 
   en el manejo de la cicatrización de heridas. 90 g. 
   Gel salino hipertónico al 20% contiene cloruro de  
342 Gel 060.697.S1500 sodio, agua purificada y goma xantica, hidrata efec Caja con 
   tivamente y facilita desbridamiento natural del teji 10 piezas 
   do necrótico, 15 mg.  
   Gel salino isotónico al 0.9%, contiene, cloruro de   
   sodio, agua purificada y goma xantica, hidrata efec Caja con  
343 Gel 060.697.S1500-1 tivamente y provee humedad a la herida, provee 10 Piezas 
   para el debridamiento autolitico y protege el nuevo  
   tejido. 15 mg  
   Lubricante estéril con propiedades coadyuvantes.  
   anestésicas y desinfectantes, que facilita la intro  
   duccion de los catéteres y del instrumental para el   
344 Gel 060.543.0117 sondaje uretral, cateterismo y cistoscopia, en jerin Jeringa con 
   ga pre llenada, estéril, de 10 ml, con clorhidrato de  10 ml. 
   lidocaína 2%, digluconato de clrohexidina 0.05%  
   metilo 4 hidrobenzoato, propilenglicol, hidroxietil  
   celulosa e hidróxido de sodio.  
   gel a base de hialuronato de zinc al 0.1% como in-  
345 Gel 060.697.0382 grediente activo, coadyuvante en el manejo de heri-  Pieza 
   das crónicas, tubo con 15 gr.   
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   Gorro de tela no tejida de polipropileno, desecha-   
   ble. Impermeable a la penetración de líquidos y   
346 Gorros 060.439.0039 fluidos; antiestática y resistente a la tensión, cintas Pza1Pza 
   de ajuste en el extremo distal. Tamaño estándar.  
   Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de  
   la cara, de tela no tejida de polipropileno, desecha-  
347 Gorros 060.439.0070 ble. Impermeable a la penetración de líquidos y  Pza1Pza 
   fluidos; antiestática y resistente a la tensión   
   Desechable. Tamaño: Mediano.  
348 Guantes 060.456.0300 Para cirugía. De látex natural, estériles y  caja con  
   desechables. Talla 6 ½.   100 pares 
349 Guantes 060.456.0318 Para cirugía. De látex natural, estériles y  Envase con 
   desechables. Talla 7. 100 piezas. 
350 Guantes 060.456.0334 Para cirugía. De látex natural, estériles y  Par 
   desechables. Talla 7 ½.  
351 Guantes 060.456.0359 Para cirugía. De látex natural, estériles y  Par 
   desechables. Talla 8.  
352 Guantes 060.456.0367 Para cirugía. De látex natural, estériles y  Par 
   desechables. Talla 8 ½.  
353 Guantes 060.456.0383 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 
   desechables. Tamaño chico. 100 piezas 
354 Guantes 060.456.0391 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 
   desechables. Tamaño mediano. 100 piezas 
355 Guantes 060.456.0409 Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex,  Caja con 
   desechables. Tamaño grande. 100 piezas 
   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de m.  
356 Guatas 060.461.0147 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 Env24Pza 
   ancho 5 cm  
   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de   
357 Guatas 060.461.0154 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 Env24Pza 
   m ancho 10 cm.  
   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de   
358 Guatas 060.461.0162 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 Env24Pza 
   m ancho 15 cm.  
   De tela no tejida de algodón 100%  mezclas de m   
359 Guatas 060.461.0188 fibras de algodón y fibras y/o sintéticas. Longitud 5 Env24Pza 
   ancho 20 cm.  
   Kit guias de agujas para el transductor del ultraso-  
   nido para colocar catéteres, cada kit debe contener  
360 Guías 060.040.1152 un set de guias para agujas 1, 1.5 y 2 gauges, un  Kit 
   sobre con gel conductor estéril, 2 bandas elásticas  
   y una funda protectora del transductor.  
361 Hemostáticos 060.470.0112 Esponja hemostática de gelatina o colágeno. 50 a  Env1Pza 
   100 x 70 a 125 mm.  
362 Hemostáticos 060.470.0120 Esponja hemostática de gelatina o colágeno 20 a 30  Env1Pza 
   x 50 a 60 mm.  
363 Hemostáticos 060.470.0146 Satín hemostático absorbible. Envase con 
    20 sobres. 
 Hemostáticos 060.470.S144 Hemostático en polvo con aplicador, estéril, de Caja con 5 
364   Un solo uso, compuesto de un polisacárido de  unidades 
   Almidón de papa purificado  
365 Hojas para  060.483.0091 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  
 bisturí  10 empaque individual. 100 piezas 
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366 Hojas para  060.483.0117 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  
 bisturí  12 empaque individual. 100 piezas 
367 Hojas para  060.483.0125 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con  
 bisturí  11 empaque individual. 100 piezas 
368 Hojas para  060.483.0133 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 
 bisturí  20 empaque individual. 100 piezas. 
369 Hojas para  060.483.0141 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 
 bisturí  15 empaque individual. 100 piezas. 
370 Hojas para  060.483.0158 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 
 bisturí  21 empaque individual. 100 piezas. 
371 Hojas para  060.483.0174 De acero inoxidable. Estériles  y desechables No.  Caja con 
 bisturí  23 empaque individual. 100 piezas. 
372 Injertos 060.506.2736 Injerto de epidermis humana, cultivado in vitro,  Pieza 
   congelado. Estéril. Tamaño: 56 cm2.  
373 Injertos 060.506.SS01 Biológico para quemaduras en piel cutánea Estéril.  Pieza 
   Tamaño 7 x 20 cm2 cutánea (oasis).  
374 Injertos 060.506.SS01-1 Injerto biológico malla liofizada para quemaduras  Pieza 
   estéril. tamaño 7x20 cm  
   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   
375 Injertos 060.506.2793 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  
   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 
   150 micrones, medida de 10 x 12.5 cm.  
   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   
376 Injertos 060.506.2751 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  
   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 
   150 micrones, medida de 2.5 x 2.5 cm.  
   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   
377 Injertos 060.506.2769 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  
   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 
   150 micrones, medida de 2.5 x 7.5 cm.  
   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   
378 Injertos 060.506.2777 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  
   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 
   150 micrones, medida de 5 x 5 cm.  
   Injerto regenerador de la duramadre, matriz para   
379 Injertos 060.506.2785 regeneración duramadre, compuesta de colágeno  Caja con  
   de bovino tipo I, ultra puro, con porosidad de 50 a 5 piezas 
   150 micrones, medida de 7.5 x 7.5 cm.  
380 Introductor 060.527.0057 De catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea  Pieza 
   con longitud de 11 a 11.4 cm, calibre 8 Fr.  
381 Jabones 060.066.0054 Neutro,  adicionado con glicerina. Pastilla de 100  Pza1Pza 
   G.  
382 Jabones 060.537.0048 Neutro. Pastilla de 100 G. Pieza 
383 Jabones 060.066.0062 Para uso pre quirúrgico. Líquido y neutro (pH7)  Env3.85Lto 
     
384 Jaleas 060.543.0115 Lubricante aséptico. Env135Gro  
   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock.   
385 Jeringas 060.550.0222 Estériles y desechables. Capacidad 3 ml. Escala  Env100Pza 
   graduada en ml. Divisiones de 0.5 y subdivisiones   
   de 0.1.  
386 Jeringas 060.550.0438 Capacidad 5 ml. Escala graduada en ml. Divisiones  Env100Pza 
   de 1.0 y subdivisiones de 0.2.  
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   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock,   
387 Jeringas 060.550.0446 estériles y desechables. Capacidad 10 ml. Escala  Caja con 
   graduada en ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones  100 piezas. 
   de 0.2.  
   De plástico, sin aguja c/pivote tipo luer lock.    
388 Jeringas 060.550.0453 Estériles y desechables. Capacidad 20 ml. Escala  Env50Pza 
   graduada en ml. Divisiones de  5.0 y subdivisiones   
   de 1.0.  
   Para insulina, con aguja. Capacidad 1 ml, graduada   
389 Jeringas 060.550.2186 de 0 a 100 unidades. Con aguja, longitud 13 mm,  Pza1Pza 
   calibre 27 G. Estéril y desechables.  
390 Jeringas 060.550.0891 De vidrio c/bulbo de hule, reutilizables. Capacidad  Pza1Pza 
   90 ml.  
391 Jeringas 060.550.0909 De vidrio con bulbo de hule, reutilizables.  Pza1Pza 
   Capacidad 60 ml.  
   De plástico grado médico, para aspiración manual   
   endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml,   
   con anillo de seguridad, émbolo en forma de   
392 Jeringas 060.551.2227 abanico, extremo interno en forma cónica, con  Pieza 
   anillo de goma negro en su interior y dos válvulas   
   de control externas. Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9   
   y 12 mm de diámetro.  
   Detergente multienzimatico no iónico, para lavado  
   de instrumental quirúrgico o en lavadora ultraso- Envase de 
393 Limpiadores 060.066.0128 nica, con alcohol isopropilico a base de enzimas 4 litros 
   amilasa, lipasa, proteasa y carbohidrasa, con pH  
   neutro que no daña metal, plástico o goma.  
   Llaves de 4 vías con marcas indicadoras del   
   sentido en el que fluyen las soluciones y posición   
   de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil)   
394 Llaves 060.598.0010 en el ramal de la llave que se conecta al tubo de  Pza1Pza 
   extensión. Tubo de extensión de plástico grado   
   médico removible, libre de pirógenos estéril y   
   desechable  
395 Llaves 060.598.0226 De cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y  Pieza 
   desechable.  
396 Lubricantes 060.596.0111 Glicerina. Envase 1 
    lt. 
   Líquido lubricante de silicón para jeringa de  Frasco 
397 Lubricantes 060.596.0129 aspiración manual endouterina. gotero 
    con 3 ml. 
398 Mallas 060.603.0013 Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 cm x 25  Env5Pza 
   a 35 cm.  
   Malla para la corrección de incontinencia urinaria   
   femenina, vía vaginal, abdominal o transobturador.  
399 Mallas 060.602.0303 Incluye: introductor, con empuñadura y guía rígida;  Envase 
   cinta de polipropileno cubierta, con dos agujas en   
   sus extremos o con puntas adecuadas al dispositivo  
   introductor. Estéril y desechable.  
   Malla suave, de dos capas, no reabsorbible, forma-  
   da por una cara microporosa de politetrafluoreti-   
400 Mallas 060.602.SH14 leno expandido y una cara microporosa de polipro- Pieza 
   pileno, forma ovalada o redonda, estéril, tamaño 14  
   x 18 CM.  
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   Malla suave, de dos capas, no reabsorbible,   
   formada por una cara microporosa de politetrafluo  
401 Mallas 060.602.SH20 retileno  expandido y una cara microporosa de poli- Pieza 
   propileno, forma ovalada o redonda, estéril tamaño  
   20 x 25 cm.   
402 Mallas 060.603.S3035 Malla hibrida con protector de piel, para mujer- Pieza 
   hombre tamaño 3" x 35 cm.  
403 Mallas 060.603.S3050 Malla hibrida con protector de piel, para mujer- Pieza 
   niño,  tamaño 3" x 50 cm.  
404 Mallas 060.603.S3070 Malla hibrida con protector de piel, para mujer- Pieza 
   niño, tamaño 3" x 70 cm.  
405 Mallas 060.603.S4035 Malla hibrida con protector de piel, para hombre Pieza 
   tamaño 4" x 35 cm.  
406 Mallas 060.603.S4055 Malla hibrida con protector de piel, para mujer- Pieza 
   hombre, tamaño 4" x 55 cm.  
407 Mallas 060.603.S4090 Malla hibrida con protector de piel, para mujer- Pieza 
   hombre, tamaño 4" x 90 cm.  
408 Mallas 060.603.S5055 Malla hibrida con protector de piel, para hombre Pieza 
   tamaño 5" x 55 cm.  
409 Mallas 060.603.S5090 Malla hibrida con protector de piel, para hombre Pieza 
   tamaño 5" x 90 cm.  
410 Mallas 060.603.S2025 Malla hibrida con protector de piel, para niño Pieza 
   tamaño 2" x 25 cm.  
411 Mallas 060.603.S2045 Malla hibrida con protector de piel, para niño Pieza 
   tamaño 2" x 45 cm.  
   Para traqueotomía, de vinil transparente, presilla   
412 Mascarilla 060.621.0488 ajustable, el conector gira a 360 grados, tamaño  Pieza 
   adulto.  
   Para traqueotomía, de vinil transparente, presilla   
413 Mascarilla 060.621.0489 ajustable, el conector gira a 360 grados, tamaño  Pieza 
   pediátrico.  
414 Mascarillas 060.621.0482 Desechable, para administración de oxígeno, con  Pza1Pza 
   tubo de conexión de 180 cm. Y adaptador.  
415 Mascarillas 060.62101X.SS09 Mascarilla para oxígeno, con bolsa de reinhalación Pieza 
 Mascarillas 060.62101X.SS02 Mascarilla de extensión de 2.1 metros para  Pieza 
416   oxígeno, tamaño adulto, a mediana concentración   
   con tubo  
417 Mascarillas 060.621.0425 Mascarillas para nebulizador de aerosoles, Infantil. Pieza 
     
418 Mascarillas 060.621.0037 Mascarillas para nebulizador de aerosoles. Adulto. Pieza 
   Laríngea, dispositivo supraglotico del # 1.5,   
   fabricada en silicona, tubo curvo con mascarilla   
419 Mascarillas 060.621.0483-1 elíptica a nivel distal con contorno inflable,  Pieza 
   indicador de posición, línea de inflado con globo  
   piloto autosellable en el extremo proximal,  
   conector de 15 mm.  
   Laríngea, dispositivo supraglotico del  # 2.5,    
   fabricada en silicona, tubo curvo con mascarilla   
420 Mascarillas 060.621.0484-1 elíptica a nivel distal con contorno inflable,  Pieza 
   indicador de posición, línea de inflado con globo   
   piloto autosellable en el extremo proximal,   
   conector de 15 mm.  
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   Laríngea, dispositivo supraglotico del  # 3,    
   fabricada en silicona, tubo curvo con mascarilla   
421 Mascarillas 060.621.0485 elíptica a nivel distal con contorno inflable, indica- Pieza 
   dor de posición, línea de inflado con globo piloto  
   autosellable en el extremo proximal conector   
   de 15 mm.  
   Laríngea, dispositivo supraglotico del  # 4,    
   fabricada en silicona, tubo curvo con mascarilla   
422 Mascarillas 060.621.0486 elíptica a nivel distal con contorno inflable, Pieza 
   indicador de posición, línea de inflado con globo   
   piloto autosellable en el extremo proximal,   
   conector de 15 mm.  
   Laríngea, dispositivo supraglotico del  # 5,    
   fabricada en silicona, tubo curvo con mascarilla   
423 Mascarillas 060.621.0487 elíptica a nivel distal con contorno inflable,  Pieza 
   indicador de posición, línea de inflado con globo   
   piloto autosellable en el extremo proximal,   
   conector de 15 mm.  
   Micronebulizador desechable, con cámara   
   reservorio de captura, con producción mayor o   
   igual a 80% de partículas menores a 5 micras. Con   
424 Micronebu- 060.NBV01.SS04 capacidad de nebulizar 3cc en 7 minutos o menos.  Pieza 
 lizador  Con mascarilla tamaño adulto. con pieza en t para   
   suministro de aerosol a paciente con apoyo   
   ventilatorio.  
   De alto volumen, desechable, con reservorio de   
425 Nebulizador 060.NAV01.SS01 250 ml, para suministrar fracciones inspiradas de  Pieza 
   Oxigeno del 35 al 100 %.  
   De alto volumen, desechable, con reservorio de   
426 Nebulizador 060.NAV01.SS02 500 ml, para suministrar fracciones inspiradas de  Pieza 
   Oxigeno del 35 al 100 %.  
   Pañal desechable con forma anatómica, cubierta   
   externa de tela no tejida hidrofilica ajustable hipo   
   alergénico, núcleo absorbente centralizado   
   (polímeros súper absorbentes), cubierta porosa,  Paquete 
427 Pañales 060.681.0034 bordes sellados, elástico suave y moldeable,  con  
   barrera anti escurrimiento, cinta adhesiva de cierre  20 piezas 
   en ambos lados, trae algún tipo de protección   
   umbilical, laterales respirables y elástico en la   
   cintura. Tamaño chico.  
   Pañal desechable con forma anatómica, cubierta   
   externa de tela no tejida hidrofilica ajustable hipo   
   alergénico, núcleo absorbente centralizado   
   (polímeros súper absorbentes), cubierta porosa,  Paquete 
428 Pañales 060.681.0042 bordes sellados, elástico suave y moldeable,  con  
   barrera anti escurrimiento, cinta adhesiva de cierre  20 piezas 
   en ambos lados, trae algún tipo de protección   
   umbilical, laterales respirables y elástico en la   
   cintura. Tamaño mediano.  
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   Pañal desechable con forma anatómica, cubierta   
   externa impermeable de tela no tejida hidrofilica   
   ajustable hipo alergénico, núcleo absorbente   
   centralizado (polímeros súper absorbente ),   
429 Pañales 060.681.0059 cubierta porosa, bordes sellados, elástico suave y  Pza1Pza 
   moldeable, cinta adhesiva de cierre en ambos   
   lados, laterales respirables, barrera anti   
   escurrimiento. Tamaño grande.  
430 Pañales 060.681.0067 Pre doblados, desechables. Para adultos.   Pza1Pza 
    Caja con 6 
   Con punto de fusión de 40 ºC a 51 ºC. Bloque de 3  bolsas de  
431 Parafina 060.693.0014 a 10 K 454 GR. 
    grado  
    medico 
   Parche de papel pergamino opaco con soporte de  
432 Parches 060.699.0455 foliopoliolefina transparente, para la detección del  paquete 
   pie diabético y de la neuropatía autonómica, sobre  
   con 2 parches de prueba y 1 toallita de limpieza  
433 Pastas 060.749.2655 Pasta en tiras de hidrocoloide sin alcohol para  Pieza 
   nivelar y proteger la piel periestomal de 6 gr.  
434 Perillas 060.701.0378 Para aspiración de secreciones. De hule. No 4. Pza1Pza 
435 Perillas 060.701.0360 Para aspiración de secreciones. De hule. No 2. Pieza 
436 Pinzas 060.717.0005 Pinza de sujeción desechable, para el manejo de   Pieza 
   equipo de diálisis peritoneal  
437 Polvos 060.727.SS03 Polvo de gránulos hidrofilicos porosos de  Envase de 
   dextranomero  1.0 g. para cicatrización de heridas. 60 gr. 
438 Polvos 060.727.1907 Polvo para ostomia de 25 gr. Pieza 
   Prolongador de catéter de poliuretano de 3 vías,    
   extra flexible, transparente y de bajo volumen   
439 Prolongadores 060.166.S1364 muerto, vía 1, 2 y 3: diámetro interno 1.5 mm,  Pieza 
   diámetro externo 2.50 mm, longitud 10 cm, volu-  
   men muerto 0.30 ml., flujo 170 con bioconector en  
   cada vía y clamps de seguridad   
   Protector cutáneo a base de Dimeticona al 1%, Caja con 12 
440 Protector 060.543.SS01-1 Polietilenglicol y bioadhesivo de Copolimero,  Piezas. 
   envase de 4 onzas.  
   De cabeza fija, rectangular. De 1 a 1.5 cm de ancho   
   y de 3.5 a 4.5 cm de longitud. Con borde liso, ban-  
441 Rastrillos 060.771.0068 da lubricante. Doble hoja de afeitar, sobrepuesta,  Pieza 
   unidas cada 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado  
    resistente de 7.5 a 10 cm de longitud y curvatura  
   o angulación a la unión de la cabeza. Desechable  
   uniforme quirúrgico, de tela no tejida SMS 100%  
   polipropileno de 35 gr, contiene 1 filipina unitalla  
442 Ropas  060.231.0659 con cuello en “V” con vista al frente, bolsa a la Pieza 
 quirúrgicas  altura del pecho, medidas 98 x 80 cm, 1 pantalón  
   unitalla cosido en over con punta de seguridad y   
   cinta para ajuste en la cintura de 114 x 62 cm.  
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   paquete para cesares, de tela no tejida a base de ce-  
   lulosa  56% y poliéster 44%, contiene: 1 bata para   
   instrumentista, 2 batas reforzadas para cirujano, 3  
   toallas absorbentes para manos, 1 bolsa adhesiva   
   para desechos de suturas, 1 sabana de especialidad   
443 Ropas  060.231.0583 con steri-drape, 1 campo en tela duvetina para el  Bop1Bop 
 quirúrgicas  producto, 1 gorro en tela duvetina para el producto,  
   1 toalla sanitaria, 1 funda para charola de mayo re-  
   forzada en su totalidad, una cubierta para mesa de  
   riñón reforzada en su totalidad, paquete esterilizado  
   con radiación gamma.  
   paquete parto básico, desechable de tela no tejida a  
   base de celulosa 56% y poliéster 44%, contiene: 1  
   bata para ginecólogo, 1 toalla absorbente para ma-  
   nos, 1 toalla sanitaria, 10 gasas de 10x10 con ray   
444 Ropas  060.231.0609 tex, 1 funda reforzada en su totalidad para charola Bop1Bop 
 quirúrgicas  de mayo de 60x140 cm, 2 pierneras reforzadas en   
   su totalidad, una cubierta abdominal adhesiva, 1   
   campo para cadera, 1 campo para recibir al produc-  
   to, 1 gorro para el producto, 1 cubierta reforzada   
   en su totalidad para mesa de riñón  
   Paquete para cirugía general III, desechable, de tela    
   no tejida a base de celulosa 56% y poliéster 44%,   
   contiene: 1 bata para instrumentista, 2 batas para   
   cirujano, 3 toallas absorbentes para manos, 1 funda   
   impermeable reforzada para charola de mayo de 60   
445 Ropas  060.231.0591 x 140 cm, 1 bolsa adhesiva de 170 x 200 cm,  Bop1Bop 
 quirúrgicas  1 sabana cefálica adhesiva de 145 x 200 cm, 1saba-  
   na de especialidad para laparotomía de 200 x 250  
   cm con refuerzo absorbente y porta cables en vel-  
   cro, 1 cubierta laminada impermeable para mesa de   
   riñón de 150 x 225 cm, paquete esterilizado con  

radiación gamma. 
 

   Paquete básico cirugía  Tela no tejida de polipropi-   
   leno SMS en tres capas, impermeable a la penetra-  
   ción de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no  
   no transparente, antiestática y  resistente a la ten  
   sión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene:  
   tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajusta-  
 Ropas  060.231.0575 bles, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. Bop1Bop 
446 quirúrgicas  Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajus  
   tables, tamaño mediano. Cuatro campos sencillos  
   de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Una sábana superior de  
   150 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una sábana inferior de  
   170 ±10 cm x 190 ±10 cm. Una cubierta para mesa  
   de riñón de 240 ±10 cm x150 ±10 cm. Una funda  
   de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x140 ±   
   10 cm. 4 toallas absorbentes 40 ±5 cm x 40 ±5 cm.  
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   Cpap Boussignac desechable, sistema abierto vir-  
   tual de presión positiva con cámara de aceleración   
   de gas, con posibilidad de aumento ampliamente  
   gradual de presión a demanda de gas, con conexión  
447 Sistemas 060.820.S568 nes a caudalimetro y otra polivalente para control  Sistema 
   de presión, adición de aire o monitorización de la   
   CO2, con adaptador universal a mascarillas de O2  
   mascarilla desechable con cuerpo transparente, coji  
   nete facial inflable y pivote de insuflación, ligera  
   mente aromatizada, en talla 5, arnés flexible de   
   sujeción para mascarilla desechable, unitalla.  
   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con   
   tubo endotraqueal conectado a ventilador, 8 Fr,   
   contiene: Un tubo de succión de cloruro de   
   polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm   
   empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una   
   marca tope. Dos orificios laterales en la punta   
   proximal del tubo, envuelto en una camisa de  
448 Sistemas 060.SCA01.SS07 polietileno transparente, ensamblada a una pieza en Pieza 
   forma de “T” o “L” transparente, con puerto para   
   irrigación, con conexiones laterales cónicas, con   
   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo   
   y una conexión cónica con entrada hembra de 15   
   mm de diámetro interno en la parte central, en su   
   extremo distal se encuentra ensamblada la válvula   
   para controlar la succión, con conexión estriada   
   universal. Incluye etiqueta de identificación para   
   control. Estéril y desechable.  
   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con   
   tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr,   
   contiene: Un tubo de succión de cloruro de   
   polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm   
   empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una   
   marca tope. Dos orificios laterales en la punta   
   proximal del tubo, envuelto en una camisa de   
449 Sistemas 060.345.3119 polietileno transparente, ensamblada a una pieza en  Pieza 
   forma de “T” o “L” transparente, con puerto para   
   irrigación, con conexiones laterales cónicas, con   
   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo   
   y una conexión cónica con entrada hembra de 15   
   mm de diámetro interno en la parte central, en su   
   extremo distal se encuentra ensamblada la válvula   
   para controlar la succión, con conexión estriada   
   universal. Incluye etiqueta de identificación para   
   control. Estéril y desechable.  
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   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con   
   tubo endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr,   
   contiene: Un tubo de succión de cloruro de   
   polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm   
   empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una   
   marca tope. Dos orificios laterales en la punta   
   proximal del tubo, envuelto en una camisa de  
450 Sistemas 060.345.3127 Polietileno transparente, ensamblada a una pieza en Pza1Pza 
   forma de “T” o “L” transparente, con puerto para   
   irrigación, con conexiones laterales cónicas, con   
   entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo   
   y una conexión cónica con entrada hembra de 15   
   mm de diámetro interno en la parte central, en su   
   extremo distal se encuentra ensamblada la válvula   
   para controlar la succión, con conexión estriada   
   universal. Incluye etiqueta de identificación para   
   control. Estéril y desechable.  
   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con   
   tubo endotraqueal conectado a ventilador, 14 Fr,   
   contiene: Un tubo de succión de cloruro de   
   polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm,   
   empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una   
   marca tope. Dos orificios laterales en la punta   
   proximal del tubo, envuelto en una camisa de   
   polietileno transparente, ensamblada a una pieza en   
451 Sistemas 060.345.3135 forma de “T” o “L”, transparente, con puerto para  Pza1Pza 
   irrigación, con una o dos conexiones laterales   
   cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de   
   diámetro externo y una conexión cónica con   
   entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la   
   parte central, en su extremo distal se encuentra   
   ensamblada la válvula para controlar la succión,   
   con conexión estriada universal. Incluye etiqueta   
   de identificación para control, estéril y desechable   
   Sistema de succión, cerrado, para paciente, con   
   tubo endotraqueal conectado a ventilador, 16 Fr,   
   contiene: Un tubo de succión de cloruro de   
   polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm,   
   empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una   
   marca tope. Dos orificios laterales en la punta   
   proximal del tubo, envuelto en una camisa de   
452 Sistemas 060.345.3143 polietileno transparente, ensamblada a una pieza en  Pza1Pza 
   forma de “T” o “L”, transparente, con puerto para   
   irrigación, con una o dos conexiones laterales   
   cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de  
   Diámetro externo y una conexión cónica con  
   entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la   
   parte central, en su extremo distal se encuentra.  
   ensamblada la válvula para controlar la succión,   
   con conexión estriada universal. Incluye etiqueta   
   de identificación para control. Estéril y desechable  
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   Sistema de fijación para catéter venoso central de   
   doble y/o triple lumen, tamaño adulto, fabricado de   
453 Sistemas 060.166.0023 material transpirable, anatómico, ergonómico,  Pieza 
   hipoalergénico, auto adherible, libre de látex, con   
   sistema para separar los lúmenes con pad para pro-  
   tección de piel  
   Solución espuma anti microbiana con cgh del 2%,   
   sistema bomba de mano, para el lavado de manos Envase con 
454 Soluciones 060.066.0003 quirúrgico y medico, de acción antiséptica inme- 36 onzas 
   diata, envasado en un sistema dispensador, botella  
   de 32 onzas (946 ml)  
   Solución espuma anti microbiana con cgh del 4%,   
   sistema bomba de mano, para el lavado de manos Envase con 
455 Soluciones 060.066.0003 quirúrgico y medico, de acción antiséptica inme- 36 onzas 
   diata, envasado en un sistema dispensador, botella  
   de 32 onzas (946 ml)  
   Solución viscosa estéril de sal sódica de ácido. Frasco 
456 Soluciones 060.066.SS11 hialuronico combinada con yodo y yoduro de  ámpula con 
   potasio 50 ml 
   solución estéril elastoviscosa de aplicación intra- Envase con 
457 Soluciones 060.833.0346 articular, cad ml. Contiene: Hilano 8.0 mg. jeringa de 2 
    ml. 
   Solución anti microbiana de amplio espectro,   
458 Soluciones 060.066.S237 isotónica con 0.057% de NaClO y 0.85% de NaCl, Pieza 
   para la eliminación de infecciones y biopelicula en  
   heridas. Espray de 237 ml.  
459 Soluciones 060.543.SS02 Limpiadora de la piel, con ácido cítrico, laureth y Atomizador  
   agua purificada  de 8 onzas 
   Solución antimicrobiana de amplio espectro para la   
460 Soluciones 060.066.SS237 eliminación de infecciones y biopelicula en  Pieza 
   heridas; isotónica con 0.057% de NaClO y 0.85%   
   de NaCl, solución quirúrgica de 237 ml.  
   Solución Antimicrobiana de amplio espectro para   
461 Soluciones 060.066.S443 la eliminación de infecciones y biopelicula en  Pieza 
   heridas; isotónica con 0.057% de NaClO y 0.85%   
   de NaCl, solución quirúrgica de 443 ml/15 oz.  
462 Solventes 060.819.0021 Acetona para usos diversos. Env1000ml 
     
463 Sondas 060.168.1752 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 8 Fr.  
464 Sondas 060.168.6595 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 10 Fr.  
465 Sondas 060.168.6611 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 12 Fr.  
466 Sondas 060.168.6637 Sonda nélaton de látex de 40 cms., calibre 14 Fr.  Pieza 
   punta redonda estéril y desechable.  
467 Sondas 060.168.6652 Sonda nélaton de látex de 40 cms., calibre 16 Fr.  Pieza 
   punta redonda estéril y desechable.  
468 Sondas 060.168.6678 Sonda nélaton de látex de 40 cms., calibre 18 Fr. Pieza 
   punta redonda estéril y desechable.  
469 Sondas 060.168.8302 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 20 Fr  
470 Sondas 060.168.8310 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 22 Fr.  
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471 Sondas 060.168.8328 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 24 Fr.  
472 Sondas 060.167.4922 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 26 Fr.  
473 Sondas 060.167.4930 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 28 Fr.  
474 Sondas 060.167.4948 De látex, punta redonda. Tipo Nélaton longitud 40  Pieza 
   cm calibre 30 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, estériles,  Pieza 
475 Sondas 060.168.9599 desechables, con globo de autorretención de 5 ml,   
   con válvula para jeringa. Tipo: Foley de dos vías.  
   Calibre 8 Fr.  
 Sondas 060.168.9607 Para drenaje urinario. De látex, estériles,  Pieza 
476   desechables, con globo de autorretención de 5 ml,   
   con válvula para jeringa. Tipo: Foley de dos vías.   
   Calibre 10 Fr.  
477 Sondas 060.168.3238 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pieza 
   Calibre: 10Fr.  
478 Sondas 060.168.9417 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pza1Pza 
   Calibre: 12Fr.  
479 Sondas 060.168.9425 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pza1Pza 
   Calibre: 14Fr.  
480 Sondas 060.168.9433 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pza1Pza 
   Calibre: 16Fr.  
481 Sondas 060.168.9441 Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: Kehr.  Pza1Pza 
   Calibre: 18Fr.  
482 Sondas 060.168.4277 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pza1Pza 
   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 12 Fr.  
483 Sondas 060.168.9896 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pza1Pza 
   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 14 Fr.  
484 Sondas 060.168.9904 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pza1Pza 
   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 16 Fr.  
485 Sondas 060.168.4418 Gastrointestinales desechables y con marca opaca a  Pza1Pza 
   los rayos X. Tipo Levin. Calibre 18 Fr.  
   Para alimentación. De plástico transparente, estéril   
486 Sondas 060.168.9268 y desechable con un orificio en el extremo  Pieza 
   proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño   
   Adulto Longitud 125.0 cm. Calibre 16 Fr.    
   Sonda para alimentación, de plástico transparente,   
   estéril y desechable con un orificio en el extremo   
487 Sondas 060.167.8089 proximal y otro en los primeros 2 cm, tamaño  Pza1Pza 
   prematuros, longitud 38.5 cm, 8 Fr. acotada cada 5   
   centímetros.  
   Sonda para alimentación, de plástico transparente,   
   estéril y desechable con un orificio en el extremo   
488 Sondas 060.168.9243 proximal y otro en los primeros 2 cm, tamaño  Pza1Pza 
   prematuros, longitud 38.5 cm, 5 Fr. acotada cada 5   
   centímetros.  
   De nutrición enteral, de poliuretano, radiopaca con   
489 Sondas 060.167.8766 punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm, con guía  Pieza 
   metálica, bolsa de plástico y una sonda por bolsa,   
   estéril, calibre 10 Fr.  
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   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
490 Sondas 060.168.3311 autorretención de 3 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 8 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
491 Sondas 060.168.9482 autorretención de 3 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre  10 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
492 Sondas 060.168.9615 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 12 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
493 Sondas 060.168.9623 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 14 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
494 Sondas 060.168.9631 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 16 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
495 Sondas 060.168.9649 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 18 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
496 Sondas 060.168.9656 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 20 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
497 Sondas 060.168.9664 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 22 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
498 Sondas 060.168.9672 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías   
   Calibre 24 Fr.  
   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
499 Sondas 060.168.9763 autorretención de 30 ml con válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.   
   Calibre 18 Fr.  
   P/drenaje urinario. De látex, con globo de   
500 Sondas 060.168.9771 autorretención de 30 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.    
   Calibre 20 Fr.  
   P/drenaje urinario. De látex, con globo de   
501 Sondas 060.168.9789 autorretención de 30 ml con válvula para jeringa.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.    
   Calibre 22 Fr.  
   P/drenaje urinario. De látex, con globo de   
502 Sondas 060.168.9797 autorretención de 30 ml con  válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.    
   Calibre 24 Fr.  
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   Para drenaje urinario. De látex, con globo de   
503 Sondas 060.168.9805 autorretención de 30 ml con válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.   
   Calibre 26 Fr.  
   Para esófago. De tres vías, punta cerrada con   
504 Sondas 060.166.0657 cuatro orificios, de látex, con arillo radiopaco.  Pza1Pza 
   Estéril y desechable. Tipo: Sengstaken Blakemore.   
   Longitud 100 cm. Calibre 16 Fr.  
   Uretrales para irrigación continúa. De látex con   
505 Sondas 060.168.SS03 globo de 30 ml. y válvula Tipo Foley-Owen (3vías)  Pieza 
   Calibre 16 Fr.  
   Uretrales para irrigación continúa. De látex con   
506 Sondas 060.168.6413 globo de 30 ml. y válvula Tipo Foley-Owen (3vías)   
   Calibre 18 Fr. Pieza 
   Uretrales para irrigación continúa. De látex con   
507 Sondas 060.168.6439 globo de 30 ml. y válvula Tipo Foley-Owen (3vías)  Pza1Pza 
   Calibre 20 Fr.  
   Uretrales para irrigación continúa. De látex, con   
508 Sondas 060.168.6454 globo de 30 ml  y válvula. Tipo Foley-Owen (3  Pza1Pza 
   vías). Calibre 22 Fr.  
   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón,   
509 Sondas 060.830.7088 opaca a los rayos X. Longitud 45 a 51 cm. Calibre  Pza1Pza 
   19 Fr.  
   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón,   
510 Sondas 060.830.7195 opaca a los rayos X. Longitud 45 a 51 cm. Calibre  Pieza 
   28 Fr.  
   Para drenaje torácico, de elastómero de silicón,   
511 Sondas 060.830.7070 opaca a los rayos X. Longitud: 45 a 51 cm Calibre  Pza1Pza 
   36 Fr.  
   Para drenaje urinario, de permanencia prolongada.   
   De elastómero de silicón,  con globo de   
512 Sondas 060.164.4636 autorretención  pediátrico de 3 ml, con válvula para  Pieza 
   jeringa. Estériles y desechables. Tipo: Foley (de   
   dos vías). Calibre 10 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
   De elastómero de silicón, con globo de   
513 Sondas 060.164.0014 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.   
   Calibre 8 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
   De elastómero de silicón, con globo de   
514 Sondas 060.164.0022 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.    
   Calibre 10 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
   De elastómero de silicón, con globo de   
515 Sondas 060.164.0030 autorretención de 5 ml con válvula para jeringa.  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.    
   Calibre 12 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
516 Sondas 060.167.8121 De elastómero de silicón Estériles, Desechables   
   con globo de autorretención de 5 ml con válvula  Pieza 
   para jeringa. Modelo Foley de dos vías Cal 14 Fr.  
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   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
517 Sondas 060.167.8139 De elastómero de silicón Estériles, Desechables  Pieza 
   con globo de autorretención de 5 ml con válvula   
   para jeringa. Modelo Foley de dos vías Cal 16 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
518 Sondas 060.167.8147 de elastómero de silicón Estériles, Desechables  
   con globo de autorretención de 5 ml con válvula  Pieza 
   para jeringa. Modelo Foley de dos vías Cal. 18 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
519 Sondas 060.167.8154 De elastómero de silicón Estériles, Desechables  Pieza 
   con globo de autorretención de 5 ml con válvula   
   para jeringa. Modelo Foley de dos vías Cal. 20 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
   De elastómero de silicón, con globo de   
520 Sondas 060.164.0048 autorretención de 5 ml. con válvula para jeringa  Pieza 
   Estéril y desechable. Tipo: Foley de dos vías.   
   Calibre 22 Fr.  
   Para drenaje urinario de permanencia prolongada.   
521 Sondas 060.167.8162 De elastómero de silicón estériles, desechables, con  Pieza 
   globo de autorretención de 5 ml. Con válvula para  
   jeringa. Modelo Foley (de dos vías). Calibre 24 Fr  
522 Sondas 060.830.7104 Para yeyunostomía, especial para nutrición a largo  Pieza 
   plazo. Desechable. Longitud: 120 cm  Cal.14 Fr.  
523 Sondas 060.168.921-4 Sonda para nasoyeyunal de 14 Fr para  Pieza 
   alimentación, de cloruro de polivinilo, desechable.  
524 Sondas 060.168.921-2 Sonda para nasoyeyunal de 12 Fr para  Pieza 
   alimentación, de cloruro de polivinilo, desechable.  
   Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula   
525 Sondas 060.168.0077 de control. Estéril y desechable Tamaño  Adulto.  Pza1Pza 
   Longitud 55 cm. Cal 18 Fr. Diámetro externo   
   6.0 mm.  
   Para aspiración, de plástico transparente libre de   
526 Sondas 060.166.3354 pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con  Pieza 
   válvula de control de aspiración, con punta roma.   
   Estéril y desechable. Calibre: 16 Fr.  
   Para aspiración, de plástico transparente libre de   
527 Sondas 060.166.3347 pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con  Pieza 
   válvula de control de aspiración, con punta roma.   
   Estéril y desechable. Calibre: 14 Fr.  
   Para aspiración, de plástico transparente libre de   
528 Sondas 060.166.3339 pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con  Pieza 
   válvula de control de aspiración, con punta roma.   
   Estéril y desechable. Calibre: 12 Fr.  
   Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula   
529 Sondas 060.168.0085 de control. Estéril y desechable Tamaño Infantil.  Pza1Pza  
   Longitud 55 cm. Cal 10 Fr. Diámetro externo    
   3.3 mm.  
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   Sonda de PVC, transparente, desechable, con línea  
   radiopaca, con 8 canalículos, 5 para administración   
   intra-traqueal de oxigeno generando presión positi-  
   va continua, 1 canal para inflar el balón de baja   
   presión , 2 canales para capnometria y/o toma de  
530 Sondas 060.830.S509 presión y/o inyección de medicamentos, prolonga- Sistema 
   dor de 200 cm, conectado a la extremidad lateral   
   racord proximal, que permite conectar la sonda   
   endotraqueal a la fuente de oxigeno, administrado  
   por canalículos, diámetro interno 7.5 mm, diámetro  
   externo 10.5 mm, longitud 325 mm  
   Sustituto de piel conformado por una matriz de   
531 Sustituto de  060.506.3783 doble capa: una capa externa de polisiloxano y una  Pieza 
 piel  capa interna de colágeno de bovino y   
   glicoaminoglicanos. Estéril. Tamaño: 10 x 25 cm.  
   Sustituto de piel conformado por una matriz de   
532 Sustituto de  060.506.3791 doble capa: una capa externa de polisiloxano y una  Pieza 
 piel  capa interna de colágeno de bovino y   
   glicoaminoglicanos. Estéril. Tamaño: 20 x 25 cm.  
 Suturas 060.841.1393 Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68  Caja con 
533   a 75 cm. Calibre de la  sutura: 2-0 Características 12 piezas. 
   de la aguja.½ círculo ahusada. (25-27 mm).  
 Suturas 060.841.4264 Catgut simple con aguja. Longitud de la hebra: 68  Caja con 
534   a 75 cm. Calibre de la  sutura: 3-0 Características  12 piezas. 
   de la aguja.½ círculo ahusada. (25-27 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
535 Suturas 060.841.1955 hebra: 75 cm, calibre de la sutura: 0,  Env12Pza 
   Características de la aguja ½ círculo ahusada (25-  
   26 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
536 Suturas 060.841.0627 hebra: 75 cm, calibre de la sutura: 2-0,  Env12Pza 
   Características de la aguja ½ círculo ahusada (25-  
   26 mm).  
   Sutura de seda negra Perma-Hand, trenzada con   
537 Suturas 060.841.0619 aguja longitud de la hebra 75 cm, calibre de la  Env12Pza 
   sutura 3-0, características de la aguja 1/2 circulo   
   ahusada (25-26 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
538 Suturas 060.841.0601 hebra: 75 cm, calibre de la sutura: 5-0,  Env12Pza 
   Características de la aguja: ½ círculo ahusada (20-  
   25 mm).  
   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,   
539 Suturas 060.841.0486 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, Calibre de  Env12Pza 
   la sutura: 2-0, Características de la aguja: 3/8 de   
   círculo, cortante (19-26 mm).  
   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,   
540 Suturas 060.841.0478 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, Calibre de  Env12Pza 
   la sutura: 3-0, Características de la aguja: 3/8 de   
   círculo, cortante (19-26 mm).  
   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,   
541 Suturas 060.841.0460 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, Calibre de  Env12Pza 
   la sutura: 4-0, Características de la aguja: 3/8 de   
   círculo, reverso cortante (12-13 mm).  
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   Sintéticas no absorbibles monofilamento de nylon,   
542 Suturas 060.841.0445 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm, Calibre de  Env12Pza 
   la sutura: 5-0, Características de la aguja: 3/8 de   
   círculo, reverso cortante (12-13 mm).  
543 Suturas 060.841.4231 Catgut simple, sin aguja. Longitud  de la hebra  Caja con 
   135-150 cm.   Calibre de la sutura: 2-0. 12 piezas. 
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
544 Suturas 060.841.0569 a 75 cm. Calibre de la sutura: 1. Características de  Env12Pza 
   la aguja ½ círculo ahusada (35-37 mm).    
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
545 Suturas 060.841.2623 a 75 cm. Calibre de la sutura: 0. Características de  Env12Pza 
   la aguja ½ círculo ahusada (35-37 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
546 Suturas 060.841.4447 a 75 cm. Calibre de la sutura.0. Características de  Env12Pza 
   la aguja ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
547 Suturas 060.841.4371 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características  Env12Pza 
   de la aguja ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
548 Suturas 060.841.0551 a 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Características  Env12Pza 
   de la aguja ½ circulo ahusada (35 - 37 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
549 Suturas 060.841.4462 a 75 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Características  Env12Pza 
   de la aguja ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68   
550 Suturas 060.841.4470 a 75 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Características  Cja12Pza 
   de la aguja ½ circulo ahusada (25 - 27 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra 30   
551 Suturas 060.841.0585 cm. Calibre de la sutura 4-0. Características de la  Env12Pza 
   aguja ½ de círculo doble armado, reverso cortante   
   (12-13 mm).  
   Catgut crómico con aguja. Longitud de la hebra: 68  Caja con 
552 Suturas 060.841.2565 cm. Calibre de la sutura: 5-0. Características de la  12 Piezas 
   aguja ½circulo ahusada (19 -20 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
553 Suturas 060.841.1948 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 1.  Env12Pza 
   Características de la aguja: ½ circulo ahusada (35-  
   37 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
554 Suturas 060.841.SS01 hebra: 75 cm, calibre de la sutura. 1-0,  Caja con 
   Características de la aguja ½ círculo ahusada (35- 12 piezas. 
   37 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la  Caja con 
555 Suturas 060.841.0643 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0.  12 piezas. 
   Características de la aguja ½ circulo ahusada (35 -   
   37 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
556 Suturas 060.841.1914 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 4-0.  Env12Pza 
   Características de la aguja: ½ circulo ahusada  (20 -   
   25 mm).  
   Seda negra trenzada con aguja. Longitud de la   
557 Suturas 060.841.0692 hebra: 45 cm, calibre de la sutura: 6-0,  Caja con 
   Características de la aguja 3/8 círculo reverso  12 piezas 
   cortante (11-13 mm.).  
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   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la   
558 Suturas 060.841.0767 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 0. Sobre con 7 a  Env12Sbr 
   12 hebras.  
   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la   
559 Suturas 060.841.0742 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 2-0. Sobre con 7  Env12Pza  
   a 12 hebras.  
   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la   
560 Suturas 060.841.0734 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 3-0. Sobre con 7  Env12Pza 
   a 12 hebras.  
   Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la  Caja con 
561 Suturas 060.841.0718 hebra: 75 cm. Calibre de la sutura: 4-0. Sobre con 7  12 piezas. 
   a 12 hebras.  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   
562 Suturas 060.841.0882 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  Env12Pza 
   cm, Calibre de la sutura: 1, Características de la   
   aguja: ½ círculo, ahusada (35-37mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   
563 Suturas 060.841.0890 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  Env12Pza 
   cm, Calibre de la sutura: 0, Características de la   
   aguja : ½ círculo, ahusada (35-37mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,  Envase con 
564 Suturas 060.841.0916 trenzado, con aguja. .Longitud de la hebra: 67-70 12 piezas. 
   cm, Calibre de la sutura: 2-0, Características de la   
   aguja: ½ círculo ahusada (35-37mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,  Envase con 
565 Suturas 060.841.0973 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67 cm,  12 piezas 
   calibre de la sutura: 3-0, características de la aguja:   
   3/8 círculo, reverso cortante (24 mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   
566 Suturas 060.841.0858 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  Env12pza 
   cm, Calibre de la sutura: 3-0, Características de la   
   aguja: ½ círculo, ahusada (25-26mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,  Envase con 
567 Suturas 060.841.0833 trenzado, con aguja. Longitud de la hebra: 67-70  12 piezas. 
   cm, Calibre de la sutura: 4-0, Características de la   
   aguja: ½ círculo, ahusada (25-26mm).  
   Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico,   
   trenzado, con aguja.  Longitud de la hebra: 45 cm.   
568 Suturas 060.841.0015 Calibre de la sutura: 7/0 Características de la aguja:  Caja con 
   3/8 de circulo, doble armado, espatulada (6- 12 piezas 
   6.5mm).  
   Sutura sintética absorbible de polímero de ácido   
   glicólico y ácido láctico en multifilamento violeta   
569 Suturas 060.841.SS03 trenzado, recubierta con agente antimicrobiano  Caja con 
   triclosan, calibre 1, longitud de hebra de 70 cm,  12 piezas 
   aguja ahusada 1/2 circulo, de 36 mm de longitud.   
   (aguja ct-1, cierre)  
   Sutura sintética absorbible de polímero de ácido   
   glicólico y ácido láctico en multifilamento violeta   
570 Suturas 060.841.SS04 trenzado, recubierta con agente antimicrobiano  Caja con 
   triclosan, calibre 1/0, longitud de hebra de 70 cm,  12 piezas. 
   aguja cortante 1/2 circulo, de 36 mm de longitud.   
   (ortopedia)  
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   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
571 Suturas 060.841.SS05 (Poliglactin 910) Cal. 1/0 con aguja redonda de ½  Caja con 
    círculo de 25 mm. Long. Hebra 70 cm. para Cierre  12 piezas 
   General.  
   Sutura sintética absorbible de polímero de ácido   
   glicólico y ácido láctico en multifilamento violeta   
572 Suturas 060.841.SS06 trenzado, recubierta con agente antimicrobiano  Caja con 
   triclosan, calibre 0, longitud de hebra de 70 cm,  12 piezas 
   aguja ahusada 1/2 circulo, de 36 mm de longitud.   
   (aguja ct-1, cierre)  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta (  
573 Suturas 060.841.SS72-1 Poliglactin 910) Cal 2/0 con aguja redonda de ½  Envase con 
   círculo de 25 mm. Longitud de la hebra 70 cm para  12 piezas 
   Gastroenterología.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
574 Suturas 060.841.SS07 (Poliglactin 910) Cal 2/0 con aguja redonda de  ½  Caja con 
   círculo de 35 mm. Long. Hebra 70 cm para  12 piezas 
   Gastroenterología, Urología y Ortopedia.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
575 Suturas 060.841.SS08 (Poliglactin 910) Cal 3/0 con aguja 3/8 circulo  Caja con 
   reverso cortante de 24. Long. Hebra 45 cm para C.  12 piezas 
   Plástica.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
576   (Poliglactin 910) Cal 3/0 con aguja redonda de ½  Caja con 
 Suturas 060.841.SS09 circulo de 25 mm. Long. Hebra 70 cm para  12 piezas 
   Gastroenterología.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
577 Suturas 060.841.SS71-1 (Poliglactin 910) Cal 3/0 con aguja redonda de ½  Envase con 
   circulo de 20 mm. Longitud hebra 70 cm. para  12 piezas. 
   Gastroenterología.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
578 Suturas 060.841.SS10 (Poliglactin 910) Cal 4/0 con aguja redonda de ½  Caja con 
   circulo de 15 mm. Long. Hebra 70 cm. Para  12 piezas 
   Gastroenterología y Urología.  
   Sintética Absorbible Trenzada y Recubierta   
579 Suturas 060.841.SS11 (Poliglactin 910) Cal 4/0 con aguja redonda de ½  Caja con 
   circulo de 25 mm. Long. Hebra 70 cm. Para  12 piezas 
   Gastroenterología y Urología.   
   Sintética Absorbible, Trenzada y Recubierta   
580 Suturas 060.841.SS12 (Poliglactin 910 Cal.4/0) con aguja 3/8 circulo  Caja con 
   reverso cortante de 19.5 mm.  Long.  Hebra 45 cm.  12 piezas 
   Para Cirugía Plástica.  
   Sintética absorbible de polímero de ácido glicólico   
   y ácido láctico en multifilamento violeta trenzado,  Caja con 
   recubierta con agente antimicrobiano triclosan,  12 piezas 
581 Suturas 060.841.SS13 calibre 5-0, longitud de hebra de 70 cm, aguja   
   ahusada 1/2 circulo, de 17 mm de longitud. (aguja   
   rb-1, urología)  
   Sutura sintética absorbible de polímero de ácido   
   glicólico y ácido láctico en multifilamento incoloro  Envase con 
582 Suturas 060.841.SS14 trenzado, calibre 5-0, longitud de hebra de 45 cm,  12 piezas. 
   aguja reverso cortante prime 3/8 circulo, de 13 mm   
   de longitud.(aguja p3, plástica)  
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   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Caja con 
583 Suturas 060.841.SS15 (Poliglactin 910) Cal 1 con aguja cortante de 1/2  12 piezas. 
   circulo de 35 mm. Long. Hebra 70 cm. Para   
   Ortopedia.  
   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Caja con 
584 Suturas 060.841.SS17 (Poliglactin 910 Cal 6/0 ) con aguja 3/8 circulo  12 piezas. 
   reverso cortante de 13 mm. Long. Hebra 45 cm.   
   Para Cirugía Plástica.  
   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Envase con 
   (Poliglactin 910). Longitud de la hebra 45 cm,  12 piezas. 
585 Suturas 060.841.SS18 Calibre de la sutura del 6-0, características de la   
   aguja de 1/4 círculo, doble armada espatulada. (6-   
   8.73 mm).  
   Sintética, Absorbible, Trenzado y Recubierta  Envase con 
586 Suturas 060.841.SS19 (Poliglactin 910). Longitud de la hebra 45 cm,  12 piezas. 
   Calibre de la sutura del 7-0, características de la   
   aguja de 1/4 círculo, doble armada. (6- 6.5 mm).  
   Sintéticas  no absorbibles monofilamento de nylon,   
587 Suturas 060.841.2268 con aguja. Longitud de la hebra: 45 cm. Calibre de  Env12Pza 
   la sutura: 6-0. Características de la aguja: 3/8 de   
   círculo, reverso cortante (10-13 mm).  
   Sintéticas no absorbibles monofilamento de Nylon,  Envase con 
588 Suturas 060.841.0320 con aguja. Longitud de la hebra 13 cm (negro),  12 piezas. 
   Calibre de la sutura 8-0, características de la aguja   
   3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm).  
   Sintéticas no absorbible, monofilamento de Nylon,  Envase con 
589 Suturas 060.841.0353 con aguja, longitud de la hebra: 8-13 cm (negro).  12 piezas. 
   Calibre de la sutura: 9-0. Características de la   
   aguja: 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm).  
   Sintéticas no absorbibles, monofilamento de  Envase con 
590 Suturas 060.841.0346 Nylon, con aguja.  Longitud de la hebra 8 a 13 cm  12 piezas. 
   (negro), Calibre de la sutura:10-0 3/8 de círculo,   
   ahusada (4.7-6.5 mm).  
   Sutura de monofilamento sintético absorbible, de   
   copolimero de glicolida y epsilon-caprolactona,   
591 Suturas 060.842.0402 con color. Longitud de la hebra 70 cm, calibre de la  Envase con 
   sutura:5-0, características de aguja: aguja ahusada  36 piezas. 
   de 1/2 circulo (15 a 17 cm).  
   Sutura de monofilamento sintético absorbible, de   
   copolimero de glicolida y epsilon-caprolactona ,   
592 Suturas 060.842.0394 con color. Longitud de la hebra 70 cm, calibre de  Envase con 
   sutura: 4-0, características de la aguja: aguja  36 piezas. 
   ahusada de 1/2 circulo (15 a 17 cm).  
   Sutura de monofilamento de polidioxanona   
593 Suturas 060.842.0477 sintética absorbible, con aguja, longitud de la hebra  Envase con 
   de 70 a 75 cm, calibre de la sutura 5-0, aguja de 3/8  12 piezas. 
   circulo, punta ahusada doble armado (11-13mm),  
   sutura de monofilamento de polidioxanona   
594 Suturas 060.842.0477-1 sintética absorbible, con aguja, longitud de la hebra  Envase con 
   de 70 a 75 cm, calibre de la sutura 5-0, aguja  12 piezas. 
   regular ahusada, medio circulo (17mm),  
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   Sutura sintética no absorbible, monofilamento de   
   polipropileno, con aguja, longitud de la hebra 75  Envase con 
595 Suturas 060.841.0254 cm. Calibre de la sutura 6-0, características de la  12 piezas. 
   aguja 3/8 de circulo, doble armado, ahusada (12-13   
   mm).  
596 Talcos 060.849.0256 Para guantes quirúrgicos. Compuesto de almidón  Bolsa con 
   no aglutinable de maíz y óxido de magnesio. 2 Kg. 
597 Telas  060.869.0103 De acetato con adhesivo en una de sus caras,  Env24Pza 
 adhesivas  Longitud 10 M, Ancho 1.25 cm.  
598 Telas  060.869.0152 De acetato con adhesivo en una de sus caras,  Env12Pza 
 adhesivas  Longitud 10 M, Ancho 2.50 cm.  
599 Telas  060.869.0202 De acetato con adhesivo en una de sus caras,  Env6Pza 
 adhesivas  Longitud 10 M, Ancho 5.00 cm.  
600 Telas  060.869.0251 De acetato con adhesivo en una de sus caras,  Env4Pza 
 adhesivas  Longitud 10 M, Ancho 7.50 cm.  
   Testigo de control biológico para material   
601 Testigos 060.711.0046 esterilizado en vapor, compatible con la marca y  Cja100pza 
   modelo de la incubadora.  
   Para validación del proceso de esterilización en   
   vapor a presión, contiene: 1 disco con esporas de  Envase con 
602 Testigos 060.711.0095 bacilo esterotermófilos. 1 ampolleta de vidrio  50 
   cintada con medio de cultivo líquido. 1 cinta  unidades 
   testigo sensible al calor. 1 tableta que funde a la   
   temperatura de 120ºC - 121ºC.  
   Controles biológicos para material esterilizado en  Envase 
603 Testigos 060.711.0038 gas. con 100 
    piezas 
   Para validación del proceso de esterilización con   
   óxido de etileno, contiene: 1 disco con esporas de  Envase con 
604 Testigos 060.711.0087 Bacillus subtilis. 1 ampolleta de vidrio cintada con  50 Piezas 
   medio de cultivo líquido. 1 tira de cinta testigo   
   sensible al calor. 1 tableta que funde a la   
   temperatura de 55ºC ± 2ºC.  
   Tienda facial, de vinil transparente, suave, presilla   
605 Tienda facial 060.621.0426 ajustable al cuello, diseño distintivo para debajo de  Pieza 
   la barbilla, con conexión de 22mm de diámetro   
   inferior, adulto pediátrica.  
   Para Gineco-obstetricia. Rectangulares,   
606 Toallas 060.894.0052 constituidas por cuatro capas de material  Env100Pza 
   absorbente. Desechables.  
607 Tubos 060.908.0890 Para torniquete. De látex, color ámbar, con espesor  Metro 
   de la pared de 1.13 a 1.37 mm  
608 Tubos 060.909.SS03 Para canalización. De látex natural, opacos a los  Pieza 
   rayos X. Longitud 45 cm. Diámetro 6.35 mm (1/4).  
609 Tubos 060.908.0130 Para canalización. De látex natural, opacos a los  Pza1Pza 
   rayos X. Longitud 45 cm. Diámetro 25.40 mm. 1”  
610 Tubos 060.908.0114 Para canalización. De látex natural, opacos a los  Pza1Pza 
   rayos X.Long. 45cm. Diámetro 12.70mm (1/2”)  
611 Tubos 060.908.0122 Para canalización. De látex natural, opacos a los  Pza1Pza 
   rayos X. Long 45cm. Diámetro 19.05 mm  (3/4”)  
612 Tubos 060.908.0015 Para canalización. De látex natural, opacos a los  Pza1Pza 
   rayos X. Long 45cm. Diámetro: 7.94mm  (5/16”)  
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   Endobronquial para intubación de bronquio   
   derecho, de plástico grado médico, con diseño del   
   globo bronquial en forma de “S” y un orificio tipo   
   Murphy que se acopla con la entrada del lóbulo   
   superior derecho, con marcas numéricas para   
   determinar la profundidad de la colocación del tubo         
   termo sensible, de doble lumen (bronquial y   
   traqueal), con globo individual de alto volumen y   
   baja presión (traqueal y bronquial) y sus   
613 Tubos 060.908.0460 respectivos globos piloto rotulados con válvulas de  Pieza 
   auto-sellado traqueal y bronquial, con estilete pre   
   insertado que le permite conservar la curvatura     
   bronquial preformada, con punta atraumática y   
   líneas radiopacas, empaque individual estéril.   
   Incluye dos conectores de plástico en ángulo recto,   
   con puerto de succión, adaptador de tubo tipo   
   Carlens unido a conectores de polipropileno y dos   
   catéteres de succión extra largos, estériles, calibre   
   37 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.5 mm,   
   diámetro de lumen bronquial 6.5 mm.    
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con  
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo  
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
614 Tubos 060.168.1356 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 5 mm Calibre: 20 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
615 Tubos 060.168.2214 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque  
   individual. Diámetro int. 5.5 mm Calibre: 22 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
616 Tubos 060.168.2446 válvula, un conector y una escala en mm para  Pza1Pza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 6.0 mm  Cal24 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
617 Tubos 060.168.2495 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 6.5 mm Cal26 Fr  
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   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
618 Tubos 060.168.2511 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 7.0 mm  Cal: 28 Fr  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
619 Tubos 060.168.2529 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 7.5 mm  Cal. 30 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una  
620 Tubos 060.168.2537 válvula, un conector y una escala en mm para  Pza1Pza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque  
   individual. Diámetro interno: 8.0 mm  Cal: 32 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una  
621 Tubos 060.168.2252 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque  
   individual. Diámetro interno: 8.5 mm  Cal: 34 Fr.  
   Endotraqueales de plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
622 Tubos 060.168.2560 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. Diámetro interno: 9.0 mm. Cal 36 Fr.  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo   
   de alto volumen y baja presión, incluye una   
623 Tubos 060.168.2578 válvula, un conector y una escala en mm para  Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del   
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque   
   individual. .Diámetro interno: 9.5 mm Cal:38 Fr  
   Endotraqueales. De plástico grado médico, con   
   marca radiopaca, estériles, desechables, con globo  
   de alto volumen y baja presión, incluye una  
624 Tubos 060.168.2594 válvula, un conector y una escala en mm para Pieza 
   determinar la profundidad de la colocación del  
   tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque  
   individual.  Diámetro interno 10.0 mm. Cal 40 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo.De cloruro de polivinilo.  
625 Tubos 060.167.8220-1 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 
   estériles y desechables. Calibre: 8 Fr  
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   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
626 Tubos 060.16601S.SS01 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pieza 
   estériles y desechables. Calibre 10 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
627 Tubos 060.166.0228 transparente, graduados, con marca radiopaca, Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 12 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
628 Tubos 060.166.0236 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 14 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
629 Tubos 060.166.0244 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 16 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
630 Tubos 060.166.0251 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 18 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
631 Tubos 060.166.0269 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 20 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
632 Tubos 060.166.0277 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 22 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
633 Tubos 060.166.0285 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 24 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo   
634 Tubos 060.166.0293 transparente, graduados, con marca radiopaca,  Pza1Pza 
   estériles y desechables. Calibre: 26 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   
635 Tubos 060.167.8220 silicón transparente, graduados, con marca  Pza1Pza 
   radiopaca, estériles y desechables. Calibre:  8 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   
636 Tubos 060.167.8238 silicón transparente, graduados, con marca  Pza1Pza 
   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 10 Fr.   
   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   
637 Tubos 060.168.1455 silicón transparente, graduados, con marca  Pza1Pza 
   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 12 Fr.   
   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   
638 Tubos 060.168.5340 silicón transparente, graduados, con marca  Pza1Pza 
   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 14 Fr.  
   Endotraqueales, sin globo. De elastómero de   
639 Tubos 060.168.5365 silicón transparente, graduados, con marca  Pieza 
   radiopaca, estériles y desechables. Calibre: 16 Fr.  
   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
640 Tubos 060.168.1422-1 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio Murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 24 Fr   
   o 6 mm de diámetro interno.  
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   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
641 Tubos 060.168.1422-2 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio Murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 26 Fr   
   o 6.5 mm de diámetro interno.  
   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
642 Tubos 060.168.1422-3 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio Murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 28 Fr   
   o 7 mm de diámetro interno.  
   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
643 Tubos 060.168.1422-4 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio Murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 30 Fr   
   o 7.5 mm de diámetro interno.  
   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
644 Tubos 060.168.1422 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 32 Fr   
   o 8 mm de diámetro interno.  
   Tubo endotraqueal, con espiral reforzada de acero   
   inoxidable, radiopaco, con conector pegado al tubo,   
   con globo estéril asimétrico de alto volumen y baja   
   presión, de cloruro de polivinilo (PVC), para   
645 Tubos 060.168.1315 manejo de la ventilación durante la anestesia, que  Pieza 
   reduce el riesgo de enroscamiento o acodamiento   
   del tubo cuando el cuello se encuentra extendido o   
   flexionado, con orificio Murphy en el lado   
   contrario al bisel, Longitud 28-30 cm, calibre 34 Fr   
   o 8.5 mm de diámetro interno.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
646 Tubos 060.168.LPH0 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 12 Fr.  
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   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
647 Tubos 060.168.LPH1 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 14 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
648 Tubos 060.168.LPH2 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 16 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
649 Tubos 060.168.LPH3 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 18 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
650 Tubos 060.168.LPH4 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 20 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
651 Tubos 060.168.LPH5 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 22 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
652 Tubos 060.168.LPH6 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 24 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,   
653 Tubos 060.167.8204 transparente, con globo y espiral de alambre, con  Pieza 
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 28-30 cm, calibre: 30 Fr.  
   Tubo endotraqueal de plástico grado médico,  Pieza 
654 Tubos 060.168.1430 transparente, con globo y espiral de alambre, con   
   balón conector, opaco a los rayos X, estéril,   
   Longitud: 32-36 cm, calibre: 32 Fr.  
655 Tubos 060.909.0956 Tubo flexible de polivinilo. Diámetro interno: 8.00  Rll12Mto 
   mm Diámetro externo: 11.1 mm. Rollo de 12 M.  
   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de   
   presión fisiológica, de 5 a 12 mm de H2O,  catéter   
656 Válvulas 060.932.1237 cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de longitud  Pieza 
   y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de longitud.   
   Incluye: aditamentos para su colocación. Estéril y   
   desechable. Tamaño Neonatal.  
   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de   
   resorte, presión baja de 40 a 80 mm de H2O,   
657 Válvulas 060.932.2581 catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de  Pieza 
   longitud, catéter peritoneal de 85 cm mínimo de   
   longitud. Incluye aditamentos para su colocación.   
   Estéril y desechable. Tamaño Adulto.  
   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de   
   resorte, presión media de 80 a 120 mm de H2O,   
658 Válvulas 060.932.2599 Catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de  Pieza 
   longitud, catéter peritoneal de 85 cm mínimo de   
   longitud. Incluye: aditamentos para su colocación.   
   Estéril y desechable. Tamaño Adulto.  
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   Para derivación de líquido cefalorraquídeo, de   
   diafragma, presión media de 80 a 120 mm de H2O,   
659 Válvulas 060.932.2797 catéter cefálico o ventricular de 15 cm mínimo de  Pza1Pza 
   longitud y catéter peritoneal de 85 cm mínimo de   
   longitud. Incluye: aditamentos para su colocación.   
   Estéril y desechable. Tamaño Infantil.  
660 Válvulas 060.004.2000 Válvula de acceso sin aguja, con conector luer lock Pieza 
   (rosca) para volumen de 0.25 ml.  
661 Vasos 060.946.SS01 Vaso de plástico desechable N°5.   Paq. con 
    150 Piezas 
662 Vendas 060.953.2858 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras  Env12Pza 
   sintéticas, Longitud 5 M, Ancho 5 cm  
663 Vendas 060.953.2866 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras  Env12Pza 
   sintéticas, Longitud 5 M, Ancho 10 cm  
664 Vendas 060.953.2874 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras  Env12Pza 
   sintéticas, Longitud 5 M, Ancho 15 cm.  
665 Vendas 060.953.2825 Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras  Env12Pza 
   sintéticas, Longitud 5 M, Ancho 30 cm.  
   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una  Env12Pza 
666 Vendas 060.953.0456 capa uniforme de yeso grado médico, Longitud  
   2.75 M, Ancho 5 cm.  
   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una   
667 Vendas 060.953.0555 capa uniforme de yeso grado médico, Longitud  Env12Pza 
   2.75 M, Ancho 10 cm.  
   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una   
668 Vendas 060.953.0571 capa uniforme de yeso grado médico, Longitud  Env12Pza 
   2.75 M, Ancho 15 cm  
   Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una   
669 Vendas 060.953.0597 capa uniforme de yeso grado médico, Longitud  Env12Pza 
   2.75 M, Ancho 20 cm.  
670 Vendas 060.953.0209 De gasa de algodón. Longitud 2.7 M, Ancho 5 cm. Pieza 
671 Vendas 060.953.0266 De goma (Smarch) De hule natural, grado médico,  Pieza 
   longitud 2.7 M.  Ancho 6 cm.  
672 Vendas 060.953.0282 De goma (Smarch) De hule natural, grado médico,  Env12Pza 
   Longitud 2.7 M.  Ancho 8 cm.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La presente Edición entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y estará vigente en tanto no se sustituya. 
 

Ciudad de México a 23 de Febrero de 2016 
 

(Firma) 
________________________________ 

DR. JOSE ARMANDO AHUED ORTEGA 
SECRETARIO DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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ACUERDO QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA A PRODUCTOS SALOMÓN, 
S.A. DE C.V., COMO AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
TESORERÍA QUE SE INDICAN 
 
EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA, Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 329, fracción IV del Código Fiscal de la Ciudad de México, y con fundamento en los artículos 
1°, 12, fracciones I, IV y VI, 87, 94, primer párrafo, 95 y 115, fracciones IV y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 1°, 2°, 7°, primer párrafo, 15, fracción VIII, 16, fracción IV y 30, fracciones IV, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; 6°, 7°, fracción II, 9°, 10, 11, 12, 13, 15, párrafo primero, 37, 41, 102, 
326, 327, 328, fracción II, 330, 331, párrafo segundo, 332, 333, 334, 336, 337, 338, fracción II, 339, 340, 341, 342, fracción 
IV y 360 del Código Fiscal de la Ciudad de México; 1°, 2°, 7°, fracción VIII, inciso B), 26, fracción X y 35, fracciones IX, 
X y XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que uno de los propósitos fundamentales del Gobierno de la Ciudad de México es promover, fomentar y estimular el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en un marco de legalidad y seguridad jurídica. 
 
Que de conformidad con los artículos 6, 327, 328, fracción II y 329, fracción IV, del Código Fiscal de la Ciudad de México 
todos los ingresos que tenga derecho a percibir la Ciudad de México serán recaudados por las autoridades fiscales o por las 
personas y oficinas que autorice la Secretaría de Finanzas. 
 
Que en la recaudación de los ingresos se debe atender a los principios de simplificación, agilidad, economía, información y 
precisión. 
 
Que el artículo 327 del Código de referencia, dispone que se entenderá por servicios de Tesorería aquéllos relacionados con 
las materias de recaudación, concentración, manejo, administración y custodia de fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado de la Ciudad de México, así como la ejecución de los pagos, la ministración de recursos financieros y demás 
funciones y servicios que realice la Secretaría de Finanzas. 
 
Que PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., cuenta con los medios necesarios para prestar los servicios de Tesorería, 
en términos de lo dispuesto en el artículo 333 del ordenamiento legal antes señalado, consistente en la recepción, custodia y 
concentración de fondos y valores de la propiedad o al cuidado de la Ciudad de México. 
 
Que con fecha 9 de diciembre de 2014, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Resolución por la 
que se Autoriza a Productos Salomón, S.A. de C.V., como Auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar los Servicios 
de Tesorería que se indican. 
 
Que para realizar con mayor eficacia y eficiencia la recaudación tributaria para la Ciudad de México y otorgar seguridad 
jurídica a los contribuyentes, así como ofrecer mayor comodidad para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA A PRODUCTOS SALOMÓN, 
S.A. DE C.V., COMO AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
TESORERÍA QUE SE INDICAN 
 
ÚNICO.- Se modifican los numerales PRIMERO, párrafos primero y tercero; SEGUNDO, subnumerales 1, 2, párrafos 
primero y último, y se suprime el inciso g), y 3; TERCERO; CUARTO y OCTAVO 
 
PRIMERO.- Se autoriza a PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., para fungir como auxiliar de la Secretaría de 
Finanzas, para llevar a cabo los servicios de Tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, única y exclusivamente por lo que respecta al servicio de recaudación, que consiste en la recepción, custodia y 
concentración de fondos de la propiedad de la Ciudad de México. 
 
... 
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Asimismo, esta Resolución tendrá por objeto establecer los términos, condiciones y requisitos a que se sujetarán los 
contribuyentes que efectúen pagos a través de los medios con que cuente la empresa PRODUCTOS SALOMÓN, S.A DE 
C.V., que se autoriza con este instrumento legal como auxiliar de la Secretaría de Finanzas, cuando se trate de 
contribuciones, aprovechamientos, productos y en su caso, su actualización y accesorios, señaladas en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México y en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, en los términos de las disposiciones fiscales de la 
Ciudad de México; así como, por concepto de los Ingresos Federales Coordinados, a que se refiere el Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015. 
 
SEGUNDO.- La autorización a que se refiere el punto anterior operará sólo en los casos, forma y términos que se disponen 
en esta Resolución, por lo que PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., como auxiliar de la Secretaría de Finanzas, dará 
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, relativas a la prestación 
del servicio de recaudación, las cuales, además, se sujetarán a lo siguiente:  
 
1. La recaudación se efectuará en moneda nacional, aceptándose, únicamente, pagos en efectivo o mediante tarjetas 
bancarias de débito o crédito, en los medios que establezca la empresa PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., y sólo 
se recibirán pagos que se presenten por las diversas contribuciones, aprovechamientos, productos, y en su caso, su 
actualización y accesorios que para tal efecto se determinen. 
 
2. La acreditación del pago respectivo se hará mediante el comprobante de pago el cual sólo tendrá validez, si cuenta con la 
certificación digital impresa de la Tesorería conteniendo al menos los siguientes datos: 
 
a) La denominación de PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., como auxiliar de la Secretaría de Finanzas autorizada 
para recibir el pago mediante la presente Resolución. 
 
b) Datos del concepto (contribución o aprovechamiento o producto) de que se trate. 
 
c) El importe pagado. 
 
d) Línea de captura. 
 
e) La fecha y hora del pago. 
 
f) Forma de pago. 
 
Los contribuyentes deberán conservar el comprobante de pago respectivo, por el periodo dispuesto en el artículo 71 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México y, en su caso, en el artículo 30, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. 
 
3. La concentración de los fondos derivados de la recaudación en efectivo, se ajustará a lo dispuesto en el contrato de 
prestación de servicios celebrado por PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., con la Secretaría de Finanzas, a más 
tardar a las once horas del día hábil siguiente al de la recaudación a través de la empresa de servicios especializados de 
protección que se utilice para la recolección. Respecto de los fondos recaudados mediante tarjeta de crédito bancaria o de 
débito, dicha concentración se hará mediante traspaso, que en el momento efectúen las instituciones de crédito con las que 
operen, a las cuentas bancarias de la Tesorería de la Ciudad de México.  
 
PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., podrá recibir los pagos autorizados en los días inhábiles, señalados en el 
párrafo segundo del artículo 433 del Código Fiscal de la Ciudad de México. En esos casos, para los efectos legales 
procedentes, dichos pagos se considerarán efectuados en la misma fecha de su recaudación y así se hará constar en los 
comprobantes de pago. 
 
TERCERO.- PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., como auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar los 
servicios de Tesorería que se autorizan con este instrumento legal, conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, garantizarán con fianza de institución autorizada el desempeño de sus funciones, en 
términos del contrato de prestación de servicios suscrito con la Secretaría de Finanzas. 
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CUARTO.- El personal de PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., estará obligado, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 102 del Código Fiscal de la Ciudad de México; 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos considerados como información confidencial, suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. 
 
OCTAVO.- La Tesorería de la Ciudad de México brindará a PRODUCTOS SALOMÓN, S.A. DE C.V., todas las 
facilidades  para que opere eficazmente la autorización a que se refiere esta Resolución.  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día hábil siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2017. 

 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL SECRETARIO DE FINANZAS 
 
 

(Firma) 
 
 

EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO 

GERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO 
 

El Ing. Jorge J. Jiménez Alcaraz, Subdirector General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, en 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en su artículo 21, que establece que las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, a 
más tardar dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, darán a conocer a través de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la disponibilidad de sus programas anuales de obra pública y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 Fracción XX del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, así como al Manual 
de Organización Institucional del S.T.C., hace del conocimiento general el Programa Operativo Anual 2017, el cual es de 
carácter informativo, por lo que no implica compromiso alguno de contratación y se podrá modificar, adicionar, diferir o 
cancelar sin responsabilidad para el Sistema de Transporte Colectivo, emite el siguiente: 
 

Acuerdo por el cual se da a conocer el Programa de Obra Pública 2017 
 

 
ACTIVIDADES SUSTANTIVAS/PROGRAMAS/PROYECTOS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INICIO TÉRMINO 
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 Renovación integral de la Línea 1, Estación Balbuena Feb/2017 Agto/2017 

Renovación integral de la Línea 1, Estación Cuauhtémoc Feb/2017 Agto/2017 

Renovación integral de la Línea 1, Estación Salto del Agua Feb/2017 Agto/2017 

Renovación integral de la Línea 1, Estación Sevilla Feb/2017 Agto/2017 

Renovación integral de la Línea 1, Estación Merced Feb/2017 Agto/2017 

Reparación del cajón estructural y rehabilitación del sistema de vías de la Línea 
1 del Sistema de Transporte Colectivo Abr/2017 Dic/2017 
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Conservación y mantenimiento de estaciones, edificios y permanencias de la 
Red del Sistema de Transporte Colectivo Abr/2017 Dic/2017 

Renovación de baños en edificios y estaciones de la Red del Sistema de 
Transporte Colectivo Abr/2017 Dic/2017 

Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del 
Sistema de Transporte Colectivo Abr/2017 Dic/2017 

Sustitución de calderas y arreglo hidráulico en instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Abr/2017 Dic/2017 
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Tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones e interestaciones de la 
Red del Sistema de Transporte Colectivo Jul/2017 Dic/2017 

Mantenimiento a fosas del Sistema de Transporte Colectivo 
Jul/2017 Dic/2017 

Sustitución de canalones, techumbres y bajadas de agua pluvial en: Talleres, 
Almacenes y Estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Jul/2017 Dic/2017 
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Colocación de techumbre en la zona de transición de túnel a superficie, en la 
interestación Mixiuhca - Velódromo, de la Línea 9 Jul/2017 Dic/2017 

Corrección del trazo y perfil de la vía, incluyendo corrección de medidas 
geométricas y sustitución de balasto, durmientes, aisladores, aparatos de 
dilatación, canaletas de fibra de vidrio y luminarias 

Jul/2017 Nov/2018 

Sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos 
subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Jul/2017 Dic/2017 

Rehabilitación de bases o macizos de concreto armado (plintos) en la Línea B 
(Segunda etapa) Jul/2017 Dic/2017 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017. 
 
 

(Firma) 
 
 

Ing. Jorge J. Jiménez Alcaraz 
Subdirector General de Mantenimiento 

 
 
 
 
 



Sistema de Transporte Colectivo 
 
Lic. Jorge Gaviño Ambriz.- Director General del Sistema de Transporte Colectivo, con fundamento en el artículo 101 B del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y artículo 19 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se emite el siguiente: 
 

Aviso para el cual se da a conocer el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Año 2017 
 
Clave: 10PDME 
Unidad Compradora: Sistema de Transporte Colectivo (METRO) 
 

Resumen Presupuestal 
 

Capítulo 1000 Servicios Personales  $    368,527,838.00  
Capítulo 2000 Materiales y Suministros  $ 1,091,616,618.00  
Capítulo 3000 Servicios Generales   $ 2,725,000,198.00  
Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles  $ 1,796,854,340.00  
  Total  $ 5,981,998,994.00  

 
Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 

 
Artículo  

Artículo   1°  $       2,182,732.65  
Artículo  30  $ 5,004,625,675.83  
Artículo  54  $    788,414,244.65  
Artículo  55  $    186,776,340.87  
Total  $ 5,981,998,994.00  

 
Sumas Iguales 

Diferencia = $0.00 
 
Se emite con carácter informativo y sin que este documento implique compromiso alguno de contratación, ya que podrá ser Adicionado, Modificado, Suspendido 
o Cancelado sin responsabilidad alguna para esta Entidad. 

TRANSITORIO 
 
Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México                                                                           
                                                                                                                                                                                              Ciudad de México, 3 de marzo 2017 
 

Lic. Jorge Gaviño Ambriz 
Director General del Sistema de Transporte Colectivo 

(Firma) 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS 11-24/2016 Y 17-50/2016 EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS DÍAS 24 DE MAYO Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, 
RESPECTIVAMENTE 
 
EL MAESTRO PASCUAL HERNÁNDEZ MERGOLDD, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA 
ALTERNATIVA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONFORME AL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE : 
 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA LISTA DE MEDIADORES PRIVADOS CERTIFICADOS QUE 
SATISFACEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA PODER EJERCER LA FE PÚBLICA 
 

No NOMBRE DOMICILIO  
Y CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO(S) 

1.  

LIC. EDUARDO VALENZUELA 
OLVERA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 012 

Etta No. 5, Mz. 1, Col. Lomas de Becerra,  
Del. Álvaro Obregón, CP 01280, CDMX 

the_merovingio@hotmail.com 
lic.e.v.o.770612@gmail.com 

5481-8206 ext. 38241 
Cel: (044 55) 2738-3533 

2.  

LIC. NIMBET VANESSA 
MARTÍNEZ ROCHA  
MEDIADOR PRIVADO NO. 046 

Benito Juárez No. 738, Mz. 64,  
Col. Ejidos de Santa María Astahuacan,  

Del. Iztapalapa, CP 09570 
tebmin@hotmail.com 
contetix@hotmail.com 

Of. 1546-2829  
04455 2269-1347 

3.  
LIC. DAYAN ARNAUD 
CÁRDENAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 116 

Gabriel Hernández No. 56, 5o Piso,  
Col. Doctores, CP 06720 

dayanarnaud@yahoo.com.mx 

2585-7164 (NEXTEL),  
Cel: (044 55) 1694-0092 

4.  
LIC. EDUARDO DEL RÍO 
HERNÁNDEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 118 

Insurgentes Sur 682, Piso 10, Col. Del Valle,  
CP 03100, Del. Benito Juárez 

lalodelrio@hotmail.com 

5543-4283 
5536-7111 

5.  

LIC. MÓNICA ARACELI 
HERRERÍAS DOMÍNGUEZ,       
MEDIADOR PRIVADO NO. 322 

Av. División del Norte No. 3250,  
Col. Ciudad Jardín, Del. Coyoacán,  

CP 04370 
monicaherrerias@hotmail.com 

55-52-17-87-50 

6.  

LIC. ALEJANDRO LLANES 
PINEDA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 381 

Gutenberg No. 178, Col. Anzures,  
Del. Miguel Hidalgo,  

CP 11590, Ciudad de México 
alejandro_llanes2010@hotmail.com 

5545-0582 

7.  
LIC. CELIA GUADALUPE 
FLORES VILLALÓN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 382 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

cfvillalon@hotmail.com 

2591-8154 

8.  
LIC. GABRIELA SOLÍS DE 
IBARROLA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 383 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

gsolis@up.edu.mx 

2591-8154 

9.  

LIC. GERARDO VÁZQUEZ 
ESTRADA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 384 

Avenida México No. 25, Interior 4,  
Col Del Carmen, Del. Coyoacán,  

CP 4000, CDMX 
gvazqueze@up.edu.mx 

6267-7314 
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10.  

LIC. JAIME ALAPISCO GÁMEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 385 

Calzada de las Águilas No. 358,  
Col. Las Águilas, Del. Álvaro Obregón,  

CP 1710, CDMX 
jaime_alapisco@hotmail.com 

5611-1420 

11.  
LIC. MARGARITA KENIA 
GRANADOS ZÚÑIGA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 386 

Galeana No. 100, Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

keniagranadosz@hotmail.com 

2591-8154 

12.  
LIC. MARÍA DEL CARMEN 
AGUILAR SÁNCHEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 387 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

mas_legal@hotmail.com 

2591-8154 

13.  
LIC. NANCY NAYELI ORTIZ 
FLORES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 388 

Amores No. 1012, Col. Del Valle,  
Del. Benito Juárez , CP 3100, CDMX 

nancy.ortiz.flores@gmail.com 

5559-8000 

14.  
LIC. NORMA YAZMÍN TOBÓN 
FLORES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 389 

Minerva No. 77, Col. Crédito Constructor,  
Del. Benito Juárez, CP 3940, CDMX 

normatobon@gmail.com 

2789-7412 

15.  
LIC. PAOLA MELODÍA SOLÍS 
PÉREZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 390 

Víctor Hugo No. 32, Col. Anzures,  
Del. Miguel Hidalgo, CP 11590, CDMX 

paolamsolis@gmail.com 

7591-8605 

16.  
LIC. SANDRA ZAMORA GALVÁN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 391 

Galeana No. 100, Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

szamora@up.edu.mx 

2591-8154 

17.  
LIC. GABRIELA ELENA 
ALMARAZ TORNERO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 392 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

almarazgabriela@hotmail.com 

2591-8154 

18.  
LIC. JOSEFINA SANDERS 
VELASCO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 393 

Galeana No. 100, Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

josefinasanders@hotmail.com 

2591-8154 

19.  
LIC. LUIS ESCALONA 
GONZÁLEZ CORTÉS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 394 

Gutenberg No. 178, Col. Anzures,  
Del. Miguel Hidalgo, CP 11590, CDMX 

legonzalez@mariscalescalona.com 

5545-0582 

20.  
LIC. MARÍA ANGÉLICA 
BENZIGER DODERO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 395 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

mariangie58@gmail.com 

2591-8154 

21.  
LIC. MARÍA CRISTINA 
BOLAÑOS PORRAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 396 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 
mariacristinabp2010@hotmail.com 

2591-8154 

22.  

LIC. MARÍA DEL CARMEN 
FABIOLA RUIZ ROCHA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 397 

Montecito No. 38, Piso 28, Oficina 12  
y 13, Torre WTC, Col. Nápoles,  

Del. Benito Juárez, CP 3810, CDMX 
fabiolaruizrocha@yahoo.com.mx 

1107-0737 

23.  

LIC. MOISÉS ISRAEL HURTADO 
HERNÁNDEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 398 

Doctor Barragán No. 136, Desp. 1 Bajos,  
Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc,  

CP 06720, CDMX 
moiseshurtado@yahoo.com 

5578-2459 
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24.  
LIC. RAMÓN ROMUALDO 
DÁVILA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 399 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

rod-avila@hotmail.com 

2591-8154 

25.  
LIC. SANDRA VALERIA ANAYA 
SANTILLÁN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 400 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

sanval7419@yahoo.com.mx 

2591-8154 

26.  

LIC. ALFONSO BOLIO BARAJAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 401 

Barranca Del Muerto No. 329, Piso 3,  
Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, 

CP 3900, CDMX 
abolio@qmb.com.mx 

5616-5020 

27.  
LIC. PATRICIA GUADALUPE 
GUTIÉRREZ CHICO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 402 

Amores No. 1012, Col. Del Valle,  
Del. Benito Juárez, CP 3100, CDMX 

patricia.gchico@gmail.com 

5559-8000 

28.  
LIC. VERÓNICA PINO SÁNCHEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 403 

Galeana No. 100, Col. Pueblo de Santa Fe,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1210, CDMX 

pinosvero@hotmail.com 

2591-8154 

29.  

LIC. ESTRELLA DEL ROCÍO 
LÓPEZ IGLESIAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 404 

Seneca No. 134, Piso 6,  
Col. Polanco Chapultepec,  

Del. Miguel Hidalgo, CP 11560, CDMX 
erlopez@9a.gob.mx 

5658-5443 
5658-5459 

30.  

LIC. ANGÉLICA TELLO 
PALOMINO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 405 

San Lorenzo No. 153, Piso 6, Desp. 601,  
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez,  

CP 03100 CDMX 
atello@pymat.com.mx 

9130-1825 
04455 5435-9903 

31.  

LIC. ARMIDA RAMÍREZ DUEÑAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 406 

 
 
 

armidard@yahoo.com.mx 

 

32.  

LIC. LUIS MANUEL GARIBAY 
BERRONES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 407 

 
 
 

lumaga@gmail.com 

 

33.  

LIC. SANDRA MARGARITA 
ÁVILA TORRES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 408 

Av. San Francisco No. 410, Int. 17,  
Col. Barrio San Francisco, CP 10810,  

Del. Magdalena Contreras 
savila6527@gmail.com 

04455 2109-3113 

34.  

LIC. JOSÉ ARMANDO AGUILAR 
HIRATA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 409 

Sur 105 No. 1617, Col. Aeronáutica Militar,  
Del. Venustiano Carranza,  

CP 15970, CDMX 
armando.aguilar@seguridadocupacional.co
m.mx; armando.aguilar@keizoku.com.mx 

04455 3211-7653 

35.  
LIC. JORGE ARTURO ROSAS 
FERNÁNDEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 410 

Libra No. 146, Col. Prado Churubusco,  
Del. Coyoacán, CP 4230, CDMX 

jrosas@tecnimed.com.mx 

04455 5402-5886  
555646-2965 

36.  

LIC. JUAN HERRERA PLATA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 411 

Calzada Acoxpa  No. 543, Tercer Piso,  
Col. Prado Coapa, Del. Tlalpan,  

CP 14350, CDMX 
jherrera10000@yahoo.com.mx 

5671-1781 
5673-5049 
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37.  
LIC. ARTURO LIMÓN ORTEGA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 412 

Hamburgo No. 36, Col. Juárez,  
Del. Cuauhtémoc, CP 6600, CDMX 
arturolimon@grupomendez.com 

5207-0083 

38.  

LIC. CONCEPCIÓN HORTENSIA 
ORTEGA DOMÍNGUEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 413 

Calí No. 635, Interior A, Col. Lindavista,  
Del. Gustavo A. Madero,  

CP 7300, CDMX 
arteyplateria.mex@gmail.com 

6550-6351 
0445561166631 

39.  
LIC. ALICIA RUIZ LUNA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 414 

Arbolillo No 136, Col. Las Hadas, Del. 
Tlalpan, CP 14390, CDMX 
alicia_ruiz@idecaquif.com 

5594-1949 

40.  

LIC. MAGALY VERÓNICA 
CAVAZOS REJÓN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 415 

Av. 615 No. 4, U.H. San Juan de Aragón,  
Del. Gustavo A. Madero,  

CP 07920, CDMX 
mcavazos@cavazosycia.com 

5697-6499 
55 4995-2688 

41.  
LIC. ADRIAN GARCÍA FIERRO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 416 

Altavista No. 1, Col. San Ángel, Del. Álvaro 
Obregón, CP 01000, CDMX 

adriangarciafierro@hotmail.com 

744 4834907 

42.  
LIC. JORGE RODOLFO 
ENRIQUEZ ACEVES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 417 

Altavista No. 1, Col. San Ángel,  
Del. Álvaro Obregón, CP 1000, CDMX 

jrenriquez@live.com.mx 

5658-5341 

43.  

LIC. RENÉ RODRIGO LARA 
CABALLERO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 418 

Aguascalientes No. 175, Desp. 1101 Bis,  
Col. Ex Hipódromo Condesa, Del. 

Cuauhtémoc, CP 6100, CDMX 
rene_larac@yahoo.com.mx 

04455 3734-4236 

44.  

LIC. LETICIA QUINTERO 
GODÍNEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 419 

Netzahualcóyotl No. 11,  
Col. El Tenayo, Tlalnepantla,  

CP 54140, Tlalnepantla 
omegalety@hotmail.com 

04455 4800-2633 

45.  
LIC. GERARDO GÁMEZ 
PACHECO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 420 

Carolina No. 132, Piso 7, Col. Noche Buena, 
Del. Benito Juárez, CP 3720, CDMX 

gamez@gamcajuridico.com.mx 

(55) 6394-5555 

46.  

LIC. JUAN JOSÉ GARCÍA DE LA 
FUENTE 
MEDIADOR PRIVADO NO. 421 

4a Cerrada de Ocote No. 8, A-101,  
Col. San José de los Cedros,  
Del. Cuajimalpa de Morelos,  

CP 5200, CDMX 
xamdesmer@yahoo.com.mx 

5292-1119 

47.  
LIC. LEOPOLDO HERNÁNDEZ 
ESCOBAR 
MEDIADOR PRIVADO NO. 422 

Oriente 172 No. 8a, Banjidal, Iztapalapa,  
CP 9450, CDMX 

leheres@hotmail.com 

5672-2850 

48.  

LIC. MIGUEL ÁNGEL JARA 
ENCISO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 423 

Heriberto Frías No. 909, Int 402,  
Col. Del Valle,  

Del. Benito Juárez, CP 3100, CDMX 
ma.jaraenciso@gmail.com 

04455 5252-1984 

49.  

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES 
CAMBRANES LOZANO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 424 

Camino de los Monjes No. 33,  
Col. Fuentes de Satélite, CP 52998,  

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
gela_cambranes@hotmail.com 

5540782703 
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50.  

LIC. GLORIA EDITH CARAVEO 
CRUZ  
MEDIADOR PRIVADO NO. 425 

Gustavo E. Campa No. 121,  
Col. Guadalupe Inn,  

Del. Álvaro Obregón, CP 01020, CDMX 
gloriaedithcaraveo@gmail.com 

Celular: 55 5401-7385  
Despacho: 5574-5565  

51.  

LIC. EDNA LIZET VELÁZQUEZ 
MERCADO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 426 

Av. Royal Country No. 4596, Piso 12a,  
Col. Puerta de Hierro, Zapopan,  

CP 45116, Zapopan, Jalisco. 
l.velazquez@correduria76.com.mx 

(33) 2003-60-34/35 

52.  
LIC. CLAUDIA ELENA DE BUEN 
UNNA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 427 

Mariano Escobedo No. 353-A, Despacho 
1402, Col. Chapultepec Morales, CDMX 

cdebuen@bufetedebuen.com.mx 

5203-3252 
55 1959-2663 

53.  

LIC. RENATO MANUEL 
ALCÁNTARA GONZÁLEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 428 

Privada Cruz de Castro No. 18,  
Col. Sta. Cruz del Monte,  

CP 53110, Naucalpan, Estado de México 
renatomag1@hotmail.com 

55 68 00 08 59 
55 30 39 00 26 

54.  

LIC. PAMELA AGUILAR ROSAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 429 

Cumbres de Maltrata No. 145, Despacho 202  
(Esq. Eje Central Lázaro Cárdenas), Col. 
Narvarte, Del. Benito Juárez. CP 03020 

pamela_ar1@hotmail.com 

55 2694 2121 

55.  
LIC. FRANCISCO ARCE 
ARELLANO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 430 

Norte 25 No. 26, Col. Nueva Vallejo,  
Del. Gustavo A. Madero, CP 07750, CDMX 

fco.arce@gmail.com 

722 21 34 853 
722 35 02 153 

56.  

LIC. RAFAEL AYALA ROMERO 
VARGAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 431 

Paseo de los Tamarindos No. 400 B, Piso 6,  
Col. Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa 

de Morelos, CP 05120, CDMX 
rafaelayala2000@hotmail.com 

55-68205500 
55-5507 9291 

57.  

LIC. JOSÉ LUIS CAMARENA 
SÁNCHEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 432 

Gobernador Rafael Rebollar No. 56,  
Col. San Miguel Chapultepec,  

Del. Miguel Hidalgo, CP 11850, CDMX 
josesanchez096@hotmail.com 

55 5413-8743 

58.  
LIC. GETSEMANI DANIELA 
CONTRERAS AGUILAR 
MEDIADOR PRIVADO NO. 433 

Calle Rochester No 94, Oficina 295,  
Col Nápoles, Del. Benito Juárez, CP 03810 

danget68@gmail.com 

5061-1817 

59.  

LIC. VERÓNICA ARADIAS 
CONTRERAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 434 

Av. San Jerónimo No. 424, 1er. Piso,  
Col. Jardines del Pedregal,  

Del. Álvaro Obregón, CP 01900, CDMX  
veronica.aradias@grupoandrade.com.mx 

1085-7000 
55 3400-7300 

60.  

LIC. CONSUELO NATIVIDAD DE 
LEÓN HERNÁNDEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 435 

Jaime Torres Bodet No. 102, Edificio C, Int 
301, Col. Santa María la Rivera,  

CP 06400 CDMX 
consuelodeleon@hotmail.com 

7712214080 
7712214080 

61.  

LIC. SANDRA EVELIA FUENTES 
LUNFAN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 436 

Calle Séneca No. 134, Piso 6,  
Col. Polanco Chapultepec, Del. Miguel 

Hidalgo CP 11560, CDMX 
sfuentes@ordencorporativo.com 

045 9981 002463 
99884 44 44 
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62.  
LIC. KARINA LISSET GÓMEZ 
TAVIZÓN 
MEDIADOR PRIVADO NO. 437 

Rochester No. 94, Oficina 295, Col. Nápoles,  
Del. Benito Juárez, CP 03810, CDMX 

karylgt@gmail.com 

5061-1817 
5543716489 

63.  

LIC. RAFAEL GONZÁLEZ CUBAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 438 

Monte Pelvoux No. 130, P.B. y 2do. Piso.  
Col. Lomas de Chapultepec,  

Del. Miguel Hidalgo. CP 11000, CDMX 
rgonzalez@notaria250.com.mx 

5540-5984 
5816-7777 

64.  
LIC. BLAS GONZÁLEZ 
JARAMILLO 
MEDIADOR PRIVADO NO. 439 

Arenal No. 7, Col. Hacienda Guadallupe, 
Chimalistac, CP 01050 

bgonzalez1910@hotmail.com 

5554-9980 
55 4357 0809 

65.  

LIC. OSCAR JUÁREZ MUÑOZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 440 

Camino Sta. Teresa No. 1040, 6o Piso, Int 
604, Fraccionamiento Jardines en la Montaña,  

Del. Tlalpan 
ojuarez@notaria221.mx 

2615-7020 
55 4346 4170 

 

66.  
LIC. MARIANA MALACARA 
ORTEGA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 441 

Monte de Piedad No. 3, Col. Centro,  
Del. Cuauhtémoc, CP 06010, CDMX 

malacarita@msn.com 

5695-5864 
55 4796 8065 

67.  

LIC. FRANCISCO MEZA LÓPEZ 
Y DÍAZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 442 

Av. Paseo del Pedregal No. 1025, Int. 1,  
Col. Jardines del Pedregal,  

Del. Álvaro Obregón, CP 01900 
franciscomeza_abog@yahoo.com.mx 

8114-2195 
55 6070 0449 

68.  

LIC. JAKELINE MONROY PEÑA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 443 

Av. Paseo del Pedregal No. 1025, No. 1,  
Col. Jardines del Pedregal,  

Del. Álvaro Obregón, CP 01900, CDMX 
jmonroy@cjcconsultoria.com.mx 

55 18 49 26 40 
55 1849 2640 

69.  
LIC. JORGE NAVA HERNÁNDEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 444 

Monte de Piedad No. 3, Col. Centro,  
Delegación Cuauhtémoc, CP 06010, CDMX 

confederacionjnh@gmail.com 

5645-2795 
5559-0996 

70.  
LIC. FERNANDO NAVARRO 
SÁNCHEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 445 

Cerrada Perpetua No. 6. Int. 402,  
Col. San José Insurgentes, CP 03900 

fnavarro@jamsadr.com 

55 5100 8174 

71.  

LIC. MARÍA CATALINA PÉREZ 
ALCALÁ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 446 

Calle Grisina Numero No. 119 - 2,  
Colonia Rancho El Rosario Coyoacan,  

Delegación Coyoacan, CP 04380, CDMX 
cperezalcala@hotmail.com 

5421-8934 
5516814492 

72.  
LIC. MÓNICA PINEDA ANTUNEZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 447 

Monte de Piedad No. 3, Col. Centro,  
Delegación Cuauhtémoc, CP 06010, CDMX 

mpineda@frd.org.mx 

7773270655 

73.  
LIC. MARÍA DEL ROCÍO PUEBLA 
RAMÍREZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 448 

Galeana número 100, Pueblo de Santa Fe, Del. 
Álvaro Obregón, CP 1210. CDMX 

rpueblar@gmail.com 

55 54 55 28 51 
5292-5086 

74.  

LIC. MARÍA LETICIA 
RODRÍGUEZ DÍAZ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 449 

Av. Coyoacán No. 921 Int. 104,  
Col. Del Valle,  

Del. Benito Juárez, CP 03100, CDMX 
ricalet@gmail.com 

5559-5060 
55 8548 5287 
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75.  
LIC. RICARDO SERNA LOMELÍ 
MEDIADOR PRIVADO NO. 450 

Rochester No. 94, Oficina 295, Col. Nápoles,  
Del. Benito Juárez, CP 03810, CDMX 

sernaricardo@gmail.com 

5061-1817 

76.  
LIC. MARÍA TERESA SOLÍS 
LEDEZMA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 451 

Monte de Piedad No. 3, Col. Centro,  
Del. Cuauhtémoc, CP 06010, CDMX 

teresolis_37@yahoo.com.mx 

6797-8235 
55 1309 0661 

77.  

LIC. FRANCISCO TALAVERA 
AUTRIQUE 
MEDIADOR PRIVADO NO. 452 

Santa Teresa No. 1040-602,  
Col. Jardines de la Montaña,  

Del. Tlalpan, CP 14210, CDMX 
fta@notaria221.mx, 

amartinez@notaria221.mx 

55 2615 7020 
1018-6907 

78.  

LIC. MARÍA DEL CARMEN 
TIRADO ARCADIA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 453 

Mariano Escobedo No. 353-A, Desp. 1402,  
Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel 

Hidalgo, CP 11570 
mcarcadia16@gmail.com 

5635-9035 
55 2561 5402 

79.  
LIC. ANABELL VALENCIA 
SALAS 
MEDIADOR PRIVADO NO. 454 

Rochester No. 94, Oficina 295, Col. Nápoles,  
Del. Benito Juárez, CP 03810, CDMX 

anabell_valencia2000@yahoo.com.mx 

1114-9163 
55 2771 8194 

80.  

LIC. ALEXANDRA VON 
WOBESER MARTÍNEZ VARA 
MEDIADOR PRIVADO NO. 455 

Guillermo González Camarena No. 1100, Piso 
7, Col. Santa Fe, Del. Álvaro Obregón,  

CP 01210 
avonwobeser@vwys.com.mx 

5250-1018 
55 5535 3627 

81.  
LIC. MAURICIO AGUIRRE 
MENESES 
MEDIADOR PRIVADO NO. 456 

Balderas No. 96, Int. 601, Col. Centro,  
Del. Cuauhtémoc, CP 06000 

morris_ld@hotmail.com 

5552-1964 
55 1374 8624 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- PUBLIQUE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2017 
EL C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA  

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MTRO. PASCUAL HERNÁNDEZ MERGOLDD 

(Firma) 
 
 
 
 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

Administración Pública Ciudad de México 
Delegación Miguel Hidalgo 

Dirección Ejecutiva de Obras Públicas  
Aviso de fallos de Licitación 

 
Arq. José Bello Alemán, Director Ejecutivo de Obras Públicas en la Delegación Miguel Hidalgo, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en sus artículos 1º, 3º apartado A fracción I, 23 
primer párrafo, 24 inciso A, 25 apartado A, fracción 1, 26, 28, 39 y 44 fracción 1 inciso A y de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas en los 
artículos 122 III, 122 BIS fracción XI inciso D), 123, 126 fracción XVI Y 172 fracción XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, y el Manual Administrativo de la Delegación Miguel Hidalgo, da a conocer la identidad de los ganadores de las Licitaciones Públicas Nacionales de la 
Convocatoria No. DMH/DEOP/LPN-010-2016, conforme a lo siguiente: 
 

Número de  
Licitación 

Descripción y ubicación 
de la obra Empresa Importe 

Incluye IVA 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Lugar donde podrán consultarse las 
razones de asignación y de rechazo 

DMH/LP/027/2016 Instalación y Sustitución 
de Luminarias (Sendero 
Seguro) en las Colonias: 
San Joaquín, Un hogar 

para Nosotros y 
Observatorio y 

Rehabilitación de 
Andadores de la Barranca 
de Barrilaco en la Colonia 
Lomas de Chapultepec, en 

la Delegación Miguel 
Hidalgo.  

Concepto 
Infraestructura, S. A. 

de C. V. 

$2,280,149.73 19 de 
Septiembre 

de 2016 

17 de 
diciembre 
de 2016 

Dirección Ejecutiva de Obras Públicas 

DMH/LP/028/2016 Recuperación de la Red de 
Drenaje y Alcantarillado 

en la colonia Morales 
Sección Alameda 

(Polanco), Pavimentación 
en la Colonia Popo 

(Ampl..) Pavimentación y 
Bacheo en la Colonia 

Campo militar 1ª (Z. Mil.) 
Pavimentación con 

Concreto hidráulico en la 
Colonia Chapultepec  

DESIERTA    Dirección Ejecutiva de Obras Públicas 



 
 Polanco (Polanco), en la 

Delegación Miguel 
Hidalgo. 

     

DMH/LP/029/2016 Mejoramiento del 
Deportivo en la Colonia 

San Lorenzo Tlaltenango, 
Rehabilitación de Malla 
Ciclónica en la Colonia 

Legaría (U. Hab.), 
Rehabilitación del Modulo 
de Participación Ciudadana 
en la Colonia San Miguel 

Chapultepec II, 
Rehabilitación del parque 

Cipreses de la Colonia 
Bosques de las Lomas, en 

la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

DESIERTA    Dirección Ejecutiva de Obras Públicas 

 
Las razones de asignación y de rechazo de las empresas participantes podrán ser consultadas en la Dirección Ejecutiva de Obras Públicas de la Delegación del 
Gobierno de la Ciudad de México en Miguel Hidalgo, sita en General José Morán esq. Parque Lira 3º piso, Col. Ampliación Daniel Garza, C. P. 11840 

 
Cuidad de México, a 24 de Febrero de 2017 

 
(Firma) 

 
Arq. José Bello Alemán 

Director Ejecutivo de Obras Públicas  
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

GRUPO SALAMANCA II, S.A. DE C.V. 
 

A V I S O 
 
En asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 25 de enero de 2017, se tomó entre otras resoluciones la 
de reducir el capital social mínimo fijo de la sociedad, en la cantidad de $33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL PESOS 
00/100 M.N.), mediante reembolso a los accionistas tenedores de las acciones representativas de dicha cantidad. 
 
Se da el presente aviso en cumplimiento de las disposiciones relativas y aplicables y para todos los efectos a que haya lugar. 
 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2017 
 

Atentamente 
(Firma) 

Grupo Salamanca II, S.A. de C.V. 
Santiago Sánchez del Corral. 

Delegado de la Asamblea. 
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E  D  I  C  T  O  S 
 

EDICTO 
 
En este Juzgado se encuentra radicado bajo el número 477/2014, sucesorio Intestamentario a bienes del finado BRUNO 
GONZÁLEZ PREZA vecino que fue del municipio de Tlapacoyan, Veracruz, quien falleció el siete de mayo del dos mil 
doce, la herencia la reclama su hermana CLEMENTINA SONIA GONZÁLEZ PREZA; por tanto por medio del presente se 
llama a los que se crean con igual o mejor derecho a heredar para que comparezcan ante ese Juzgado a reclamarla dentro de 
treinta días hábiles contados a partir de la última publicación. 
 
Para su publicación por DOS VECES de DIEZ en DIEZ DÍAS, en la “Gaceta Oficial” y periódico “El Reforma” que se 
editan en la Ciudad de México, así como en la tabla de avisos del Juzgado correspondiente y/o en la Delegación Iztapalapa, 
México, dado en Jalacingo, Veracruz, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil dieciséis. 
 

LA SECRETARIA DEL JDO. 2° DE 1°. INSTANCIA 
(Firma) 

LIC. MARÍA MAGDALENA ROMERO ESCALANTE 
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AVISO 
 
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que 
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:. 
 
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 
 
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 
 
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 
publicaciones se requieran. 
 
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 
 

I. Página tamaño carta; 
II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 
IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 
V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 
VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 
IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 
X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 
 
Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 
estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 
 
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 
partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 
Índice será la Décima Novena. 
 
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 
publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 
esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 
publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 
 
AVISO IMPORTANTE 
 
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 
 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 
Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 
 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 
CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 
Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 
 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 
EDGAR OSORIO PLAZA 

 
Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

 
 

INSERCIONES 
 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,824.00 
Media plana ............................................................................................  981.00 
Un cuarto de plana .................................................................................  610.70 

 
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 
 

Consulta en Internet 
www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 
 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA Núm. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 
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